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Im Zuge der intensiven Forschung und der rasanten Entwicklung im Bereich der
medizinischen Diagnostik gewinnen die sogenannten Life-Sciences immer mehr an
Bedeutung. Hierbei gilt es, die Abla¨ufe im menschlichen Organismus bis ins Detail
zu erforschen und zu verstehen, um Therapien gegen Krankheiten entwickeln zu
ko¨nnen. Fu¨r die Bestimmung des Gesundheitszustandes werden Biomarker heran-
gezogen. Bei ihnen handelt es sich um charakteristische biologische Einheiten (z. B.
Zellen, Gene, Proteine, Hormone), die Hinweise auf einen pathologischen Vorgang
im Organismus geben und gleichzeitig objektiv messbar sind. Eine besondere Rolle
beim Aufspu¨ren von diversen Moleku¨len spielen dabei Separation und Konzentrie-
rung, die es ermo¨glichen kleinste Probenmengen isoliert zu analysieren.
Die Frei-Fluss Elektrophorese (FFE) ist eine sehr vielseitige Technik, um ver-
schiedene geladene Analyte in wa¨ssriger Lo¨sung zu separieren, wie z. B. nieder-
molekulare anorganische und organische Komponenten, Proteine, Membranen und
Organellen bis hin zu ganzen Zellen [1]. Seit ihrer Erfindung im Jahr 1950 hat sich
die FFE sta¨ndig weiterentwickelt und vor allem im Zuge ihrer Miniaturisierung als
effektives Trennverfahren etabliert. Es handelt sich um eine tra¨gerfreie kontinuier-
liche Methode, bei der der Analytstrom von einem Puffermedium umgeben ist und
durch einen flachen Trennkanal fließt. Ein elektrisches Feld wird dabei senkrecht zur
Stro¨mungsrichtung angelegt, so dass Gemische geladener Teilchen aufgetrennt wer-
den ko¨nnen. Die drei am ha¨ufigsten verwendeten Betriebsarten sind die Frei-Fluss
Zonenelektrophorese (FFZE), die Frei-Fluss Isoelektrische Fokussierung (FFIEF)
und die Frei-Fluss Isotachophorese (FFITP). Die Methode der FFE findet erfolgrei-
che Anwendung bei pra¨parativen und analytischen Fragestellungen in Bereichen der
Chemie und Biochemie. So wurde unter anderem Blutplasma mittels FFE unter-
sucht, um umfassende Informationen u¨ber das hochkomplexe menschliche Proteom
zu erhalten [2, 3]. Aufgrund der kontinuierlichen Probenzufuhr und Analytseparation
ist eine Online-Detektion und Online-U¨berwachung verschiedener Analyte simultan
mo¨glich.
In der Bioanalytik nehmen Immunoassays eine wichtige Rolle beim Nachweis spe-
zifischer Moleku¨le ein. Sie finden Anwendung in Krankenha¨usern, der Labormedizin
und der Forschung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu si-
chern und stetig zu verbessern. Durch klinische Immunoassays gewonnene Informa-
tionen ko¨nnen Krankenhausaufenthalte verku¨rzen und Therapiemo¨glichkeiten ver-
bessern. Außerdem kann durch das Ermitteln von Erkrankungen und deren Stadium
das Fortschreiten von Krankheiten verlangsamt werden. In der lebenswissenschaft-
1
1. Einleitung
lichen Forschung werden Immunoassays fu¨r die Untersuchung von biologischen Sys-
temen eingesetzt, um verschiedene Proteine, Hormone und Antiko¨rper aufzuspu¨ren.
In der Industrie nutzt man Immunoassays, um Schadstoffe in Lebensmitteln und
Wasser zu erkennen und in der Qualita¨tskontrolle zur U¨berwachung von Moleku¨len,
die wa¨hrend der Produktentwicklung genutzt werden.
Das Prinzip der Immunoassays beruht auf der Erkennung eines Analyten in flu¨ssig-
er Phase anhand der Bindung eines Antiko¨rpers an spezifische Moleku¨lstrukturen.
Dabei macht man sich die hohe Bindungssta¨rke und Spezifita¨t der Antigen-Antiko¨r-
per-Bindung zu nutze. Beim Eintritt von ko¨rperfremden Moleku¨len (Antigene) wer-
den Antiko¨rper vom Organismus produziert. Antigen und Antiko¨rper gehen eine
Bindung ein, wann immer sie aufeinander treffen.
Grundsa¨tzlich steht man bei der Entwicklung eines neuen diagnostischen Assayfor-
mates einigen Herausforderungen gegenu¨ber. Der Entwicklungsprozess, angefangen
beim wissenschaftlichen Forschungserfolg bis hin zum praktischen Einsatz einer neu-
en sensitiven, selektiven und verla¨sslichen Technologie am Patienten, dauert lange,
ist kostspielig und aufwendig in der Umsetzung. Mit der Ausstattung eines u¨blichen
Forschungslabors ist dies kaum zu bewa¨ltigen. Industrielle Unternehmen ko¨nnen
an dieser Stelle das no¨tige Kapital und das Wissen mitbringen, um den Weg vom
vielversprechenden Forschungsergebnis bis hin zum Einsatz in Krankenha¨usern und
Arztpraxen zu ebnen. Zusa¨tzlich zum finanziellen Aufwand kommen der Zeitfak-
tor, die Infrastruktur, Richtlinien der Aufsichtsbeho¨rden und no¨tige Erfahrungen
hinzu, um eine Diagnose auf dem neuesten technologischen Wissensstand ermit-
teln zu ko¨nnen. Die hohen Kosten bei der Einfu¨hrung einer neuen Technologie auf
dem Markt im Vergleich zum unmittelbaren Nutzen fu¨r A¨rzte und Patienten stel-
len ein großes Problem dar. Der Aufwand, ein diagnostisches Labor auf eine neue
Technologie umzuru¨sten bzw. zu erga¨nzen, ist immens. Alle Einflussfaktoren bei der
Entwicklung eines diagnostischen Testverfahrens mu¨ssen beru¨cksichtigt werden. Fu¨r
das wissenschaftliche Versta¨ndnis von Krankheiten und deren Beka¨mpfung anhand
der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Detektionsverfahren ist eine vielschich-
tige Betrachtungsweise erforderlich.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird eine schnel-
le und effiziente Methode fu¨r die Konstruktion eines miniaturisierten Frei-Fluss-
Elektrophorese (µFFE)-Chips vorgestellt. Bestehend aus zwei Polymethylmetha-
crylat (PMMA)-Platten, die u¨ber zwei Transferklebeba¨nder als strukturgebendes
Material miteinander verbunden sind, bietet diese Technik eine Alternative zu ver-
schiedenen bis jetzt in der Literatur beschriebenen µFFE-Chips. Dort kommen z.B.
Borsilikatglas mit schmalen Seitenkana¨len und Borofloatglas zum Einsatz oder Po-
lydimethylsiloxan (PDMS) und Laserdruck-Toner als strukturgebendes Material auf
Glassubstraten [4, 5, 6]. In der wissenschaftlichen Forschung ist PDMS das am
ha¨ufigsten verwendete Material bei der Chipherstellung. Wenn es jedoch zur Kom-
merzialisierung kommt, sto¨ßt PDMS bezu¨glich Bearbeitbarkeit und Skalierungsfak-
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toren an seine Grenzen [7, 8]. PMMA wiederum ist ein Polymer mit vielen Vor-
teilen, wie z. B. gute mechanische Bearbeitbarkeit, optische Transparenz und hohe
Spannungsfestigkeit [9]. Außerdem eignet sich PMMA besser fu¨r eine kostengu¨nstige
Massenproduktion als Glas oder Quarzglas.
Es wird ein µFFE-Chip konzipiert und mit mo¨glichst geringem Zeitaufwand und
einfachen Mitteln konstruiert. Dabei kann der Separationsprozesses im Trennkanal
mittels einer optischen Detektionsmethode beobachtet werden. Das Design sieht es
nicht vor, die einzelnen Fraktionen aufzufangen, wie es in anderen Entwu¨rfen ange-
wendet wurde [10, 11].
Im zweiten Teil der Arbeit wird die Funktionsfa¨higkeit des µFFE-Chips an un-
terschiedlichen biologischen Systemen untersucht. Zum Einen soll die isoelektrische
Fokussierung (IEF) zweier Proteine und eines Oligonukleotids gezeigt werden; zum
Anderen die IEF des Systems Strep-Tactin R©und dem gru¨n fluoreszierenden Protein
(GFP).
Anhand der Kombination von miniaturisierter Frei-Fluss-Elektrophorese und der
Methode des Immunoassays wird am System von Immunglobulin G und Anti-Immun-
globulin G demonstriert, wie vielseitig diese Technik eingesetzt werden kann, um




2.1. Elektrophoretische Analytik in der chip-basierten
Mikrofluidik
Bei vielen Anwendungen, insbesondere in der medizinischen Diagnostik, sind nur
kleine Probenmengen verfu¨gbar. Diese Tatsache macht eine Miniaturisierung und
demzufolge den Einsatz von ”Lab-on-a-chip“ (LOC)-Technologien erforderlich mitder Folge, dass im bestmo¨glichen Fall ein komplettes Labor auf Chipgro¨ße reduziert
wird.
Die ersten µFFE-Einheiten wurden Mitte der 1990er Jahre im Zuge der Entwick-
lung von chipbasierten Mikrofluidik-Systemen realisiert. Seit der ersten Vero¨ffentlich-
ung eines FFE-Mikrochips im Jahre 1994 durch Raymond et al. hat das Interesse an
der Miniaturisierung von FFE-Systemen stetig zugenommen [12]. Diese ermo¨glichen
eine mikropra¨parative Trennung von kontinuierlich fließenden Analytstro¨men im
Mikrofluidik-Chip. Verglichen mit den vormals etablierten makroskopischen FFE-
Systemen, die 1960 von K. Hannig entwickelt und optimiert wurden, bestanden die
gro¨ßten Vorteile der mikrofluidischen Systeme in der signifikanten Reduzierung des
Proben- und Puffervolumens, einer besseren Wa¨rmeabfuhr durch ein etwa hundert-
fach ho¨heres Oberfla¨che-zu-Volumen-Verha¨ltnis, der erheblich verku¨rzten Analyse-
zeit und einem verbesserten Separationsergebnis [13, 14].
Betrugen die Flussraten in Makro-FFE-Systemen noch einige mm ·min−1 und
die Verweildauern der Analyten im Separationskanal 20 min, bewegt man sich in
Mikrochip-Systemen bezu¨glich der Flussraten in Bereichen von wenigen mm · sec−1
bei Verweildauern von wenigen Sekunden. Laut der Skalierungsgesetze geht eine
zehnfache lineare Verkleinerung des Systems mit einer hundertfach schnelleren Tren-
nung einher [15]. Beno¨tigte man in den Anfangszeiten noch ein Puffervolumen von
2, 5 l fu¨r eine Protein-Auftrennung von 100 ml Serum, so belaufen sich die Volumina
heute auf einige µl oder sogar nl. Eine lineare Reduzierung der Systemgro¨ße um
den Faktor 103 fu¨hrt zu einer Volumenreduzierung um den Faktor 109 [16]. Der
erste von Raymond vorgestellte Mikrochip, mit dem die Auftrennung von fluores-
zenzmarkierten Aminosa¨uren demonstriert wurde, war im Vergleich zum System
von Hannig mit einem Trennkanalvolumen von 2, 5 ml etwa hundertmal kleiner und
beno¨tigte zur Auftrennung nur Spannungen im Bereich von 50 V anstatt 1500 V
[17, 12]. Auch die steigende Anzahl der Publikationen zeigt das große Interesse auf
diesem Feld. Die Miniaturisierung der µFFE-Systeme ist weiter vorangeschritten
und der Anwendungsbereich hat sich vergro¨ßert. Neben Farbstoffen [18, 19, 5, 20]
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und Aminosa¨uren [12, 5] werden vor allem Hormone [21], DNA [22, 23, 24], Peptide
und Proteine [25, 26, 27, 28, 29] aufgetrennt.
Die Aufreinigung und Separation von DNA und vor allem von Proteinen ist von
großer Wichtigkeit in Bereichen der Medizin und pharmazeutischen Diagnostik. In
den Nukleinsa¨uren der DNA sind zwar die Informationen codiert, die in Millionen
Proteinmoleku¨le u¨bersetzt werden; diese befinden sich jedoch nicht alle gleichzeitig
in einer Zelle.
Es gibt keinen genetischen Unterschied zwischen Raupe und Schmetterling, zu
dem die Raupe sich entpuppt. Was sie voneinander unterscheidet, ist das Expressi-
onsmuster der Proteine, die von den Genen synthetisiert werden [30]. Wie bei Raupe
und Schmetterling vera¨ndert sich auch das menschliche Protein-Expressionsmuster
beim Aufkommen einer Krankheit, weshalb die Erforschung der Proteomik gerade
im Bereich der Fru¨hdiagnostik eine sehr wichtige Rolle spielt.
Eine Reihe komplexer Proteingemische kann mit Hilfe der FFIEF analysiert und
identifiziert werden. Einer der großen Vorteile dieser Technik ist ihre Funktionalita¨t.
Verschiedene Zelllinien wurden mittels der FFIEF in Verbindung mit der RPLC
(Reverse Phase Liquid Chromatography)-Peptidseparation fu¨r das Protein-Mapping
ermittelt [31]. Daru¨ber hinaus wurden Untersuchungen auf der Grundlage einer ite-
rativen FFE durchgefu¨hrt, um die Komplexita¨t des Plasma-Proteoms zu reduzieren
[32]. Das zeigt die erfolgreiche Adaptierung der FFE an Proteomik-Experimente und
deren immer gro¨ßer werdenden Stellenwert auf diesem Gebiet.
Oligonukleotide mit einer La¨nge von 20-30 Basen gewinnen immer mehr an Be-
deutung bezu¨glich genetischer Analysen in der Agrarwirtschaft, Forensik, Pathoge-
nita¨ts-Detektion und Pharmakogenomik [33]. Es wurde gezeigt, dass Nukleinsa¨uren
eine steigende klinische Relevanz fu¨r die Fru¨herkennung von Krebs und nicht-invasive
prenatale Diagnostik haben [34, 35]. Dabei sind unterschiedliche Methoden zur Kon-
zentration und Separation von DNA entwickelt worden. ”end-labelled free solutionelectrophoresis“oder ”free solution capillary electrophoresis“ sind nu¨tzliche Metho-den zur Erkennung und Trennung fu¨r einen großen Bereich von DNA-Fragmenten
[36, 37, 32]. Im Bereich der Molekularbiologie ist die Auftrennung von DNA oder
RNA eine Grundvoraussetzung fu¨r die Analyse und Isolation. Fu¨r viele Methoden in
diesem Bereich ist es von großer Wichtigkeit, zu Beginn der Untersuchung separierte
und aufgereinigte Nukleinsa¨uren vorliegen zu haben.
Eine der großen Herausforderungen bei der Herstellung von µFFE-Chips ist es,
Gasblasen und Verunreinigungen am Eintreten in den Trennraum zu hindern. Spe-
ziell Wasserstoff- und Sauerstoffblasen, die wa¨hrend der Elektrolyse an den Elek-
troden entstehen, mu¨ssen aus dem Mikrokanal entfernt werden, da sie sonst die
Stro¨mung beeintra¨chtigen und im schlimmsten Fall ganze Kana¨le blockieren ko¨nnen.
Eine Sto¨rung der Stro¨mung bedeutet in jedem Fall auch eine Sto¨rung der elektri-
schen Verbindung [4].
Kohlheyer et al. untersuchte die Implementierung von Elektroden in µFFE-Systeme
[1]. Grundsa¨tzlich werden vier verschiedene Implementierungsansa¨tze gezeigt: 1) Of-
fene Elektrodenbetten mit einer membran-a¨hnlichen Struktur oder Strukturen mit
gleicher Funktion, 2) geschlossene Elektrodenbetten mit membran-a¨hnlichen Struk-
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turen, 3) Elektroden direkt in der Trennkammer und 4) eine mechanisch und elek-
trisch isolierte Trennkammer. Die verschiedenen Modelle wurden hinsichtlich Span-
nungseffizienz, Beseitigung von Gasblasen und Nebenprodukten, Stabilita¨t des elek-
trischen Feldes und Trenneffizienz untersucht.
Alle Ansa¨tze haben ihre Vor- und Nachteile. Vergleiche mu¨ssen jedoch mit Bedacht
gezogen werden, da viele Aspekte beru¨cksichtigt werden mu¨ssen, die nur schwer
zu vergleichen sind [1]. Beispielsweise wurden photo-polymerisierte, ionenpermea-
ble Salzbru¨cken als Membranenstruktur und Barriere fu¨r Gasblasen genutzt [4]. Die
Stabilita¨t dieser Membranen ist allerdings oft nur unzureichend. Ein anderer Ansatz
basiert auf der Mikrostrukturierung von Seitenkana¨len als Verbindung von Elektro-
den und Trennraum. Diese Anordnung kann jedoch zu einem Spannungsabfall von
bis zu 90 % fu¨hren [5].
Aufgrund des sehr viel kleineren Volumens in miniaturisierten Systemen und der
damit verbundenen geringen Anzahl an Analytmoleku¨len sind sehr sensitive De-
tektionsmethoden erforderlich. Die am ha¨ufigsten genutzte Detektionsmethode in
µFFE-Systemen ist die Fluoreszenz [18, 38, 39, 40]. U¨ber Fluoreszenzlabels, mit
denen die Analyte markiert werden, kann bei Anregung mit einer auf das jeweilige
Label abgestimmten Wellenla¨nge das Emissionsspektrum detektiert werden. Rea-
lisiert wurden aber auch schon Systeme, die mit Massenspektroskopie [5], Surface
Plasmon Resonance (SPR) [1], Surface Enhanced Raman Spectroskopie (SERS) [41]
und labelfreier nativer Fluoreszenz gekoppelt wurden [42].
Dass sich funktionsfa¨hige Makrosysteme nach und nach mit gro¨ßerer Effizienz
auf miniaturisierte Gesamtanalysesysteme (µTAS) verkleinern lassen und fu¨r viele
Anwendungen sehr attraktiv machen, zeigt den Trend zur LOC-Technologie. Die-
se ermo¨glicht es, aufgrund der geringen Abmessungen der Mikrosysteme, mehre-
re Analyseschritte, wie Probenvorbereitung, Reaktion, Separation und Monitoring
auf einem Chip durchzufu¨hren. Die Mikrosysteme im ”Hosentaschenformat“, dieauch schon kommerziell vertrieben werden, sind einfach zu handhaben, flexibel und
ermo¨glichen ”point-of-care-testing“direkt am Patienten. Sie werden aber nicht nurfu¨r medizinische Zwecke eingesetzt, sondern auch fu¨r das pharmazeutische Wirk-
stoffscreening mit hohem Durchsatz, deren Anforderungen an Genauigkeit von Ma-
krosystemen nicht erfu¨llt werden ko¨nnen. Auch findet die LOC-Technologie Anwen-
dung bei der Beka¨mpfung von Terrorismus im Auffinden von mo¨glichen Giftstof-
fen in Luft, Lebensmitteln und Wasser. Die Forschung setzt dabei auf den Einsatz
von Kunststoffen und Polymeren, um Kosten fu¨r Silizium und Glas einzusparen
und schnellere Produktionsabla¨ufe zu schaffen. Um allerdings LOC-Systeme fu¨r den
kommerziellen Markt lukrativ zu machen, mu¨ssen sie genu¨gend Vorteile bieten, um
die Entwicklungskosten entsprechender Anlagen zu rechtfertigen oder sich leicht in




In vielen mikrofluidischen Kana¨len und LOC-Anwendungen werden Flu¨ssigkeitsstro¨me
elektrisch reguliert. Zur Beschreibung der elektrischen Eigenschaften von Flu¨ssigkeiten
wird die Elektrohydrodynamik herangezogen. Die fu¨r die Betrachtung der Elektro-
phorese beno¨tigten Zusammenha¨nge in diesem Kapitel werden auf der Grundlage
von ”Theoretical Microfluidics“von H. Bruus [16] hergeleitet.Bei Stro¨mungen newtonscher Flu¨ssigkeiten, auf die ein elektrisches Feld wirkt,
benutzt man die Navier-Stokes-Gleichung erweitert um die Wirkung des elektrischen







= −∇p+ η∇2v + ρg + ρelE. (2.1)
Die Linke Seite der Gleichung beschreibt die A¨nderung des Geschwindigkeitsvektor-
feldes unter Einwirkung der auf der rechten Seite aufgefu¨hrten Kra¨fte, die aufgrund
der A¨nderung des Druckes p, der dynamischen Viskosita¨t η, der Gravitation g und
der Ladungsdichte ρel einer Flu¨ssigkeit im externen elektrischen Feld entstehen.
Fu¨r ein Kontinuum-Modell ko¨nnen bei der Betrachtung des elektrischen Fel-
des die Maxwell-Gleichungen angewendet werden. Falls magnetische Eigenschaften
fu¨r die nachfolgenden Untersuchungen aufgrund verschwindend kleiner Effekte ver-
nachla¨ssigt werden ko¨nnen, ergeben sich folgende Maxwell-Gleichungen:
∇×E = 0, (2.2)
∇ ·E = ρel

. (2.3)
Die dazugeho¨rige elektrischen Stromdichte J el ist gegeben durch:
J el = σelE. (2.4)
Dabei stellt σel die elektrische Leitfa¨higkeit dar.
Entsprechend Gleichung (2.2) kann das elektrische Feld als negativer Gradient
des Potentials φ ausgedru¨ckt werden. Wird  konstant gehalten, kommt man beim
Einfu¨gen in Gleichung (2.3) auf die Poisson-Gleichung
E = −∇φ,






Die oben genannten Gleichungen werden zur Beschreibung von elektrohydrodyna-
mischen Effekten in der Mikrofluidik verwendet.
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2.2.1. Modell der Doppelschicht an Grenzfla¨chen
Einige Materialien entwickeln eine Oberfla¨chenladung, wenn sie in Kontakt mit ei-
nem Elektrolyten (z.B. wa¨ssriges Medium) kommen, wie z.B. Mikrofluidik-Kana¨le,
in denen Elektrolyt fließt oder auch Partikel in Lo¨sungen. Je nach chemischer Zu-
sammensetzung des Feststoffes und des Elektrolyten tritt in Folge eines Grenz-
fla¨chenpha¨nomens ein Ladungstransport zwischen Elektrolyt und Kanalwand auf.
Diese werden entgegengesetzt geladen, wa¨hrend sie insgesamt nach außen elektrisch
neutral bleiben. Bei ha¨ufig verwendeten Materialien fu¨r mikrofluidische Kana¨le, wie
Glas, geben Silanolgruppen H+-Ionen ab, wodurch die Kanaloberfla¨che negativ ge-
laden wird. Diese Oberfla¨chenladung beeinflusst die Ionenverteilung im Elektrolyten
nahe der Oberfla¨che durch die Anziehung entgegengesetzt geladener Ionen und die
Abstoßung von Ionen gleichnamiger Ladung. Eine derartige Ansammlung von Io-
nen an der geladenen Oberfla¨che fu¨hrt zur Bildung der sogenannten elektrischen
Doppelschicht. Ionen, die sich direkt an der Oberfla¨che des Kanals befinden, werden
so stark beeinflusst, dass sie teilweise unbeweglich sind. Sie bilden die sogenannte
Abbildung 2.1.: A) Ionenstruktur im Elektrolyten nahe einer Festko¨rper-Oberfla¨che. Im
Bereich 0 < z < s befindet sich die Schicht der unbeweglichen Ge-
genionen, die Sternschicht. Fu¨r s < z < λD schließt sich eine diffu-
se bewegliche Schicht von vornehmlich Gegenionen an. Fu¨r z > λD
ist der Elektrolyte elektrisch neutral. B) Elektrisches Potential φ(z)
in der Debye-Doppelschicht. Das Potential der Sternschicht nahe der
Festko¨rper-Oberfla¨che hat das Potential φ(0) = ζ, wa¨hrend es mit zu-
nehmendem z gegen Null konvergiert (erstellt nach [16]).
Sternschicht, deren Dicke etwa einem Ionendurchmesser entspricht. Die sich anschlie-
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ßende diffuse Doppelschicht entha¨lt bewegliche hydratisierte Ionen, deren Verteilung
vom Einfluss der elektrischen Kra¨fte und der zufa¨lligen Wa¨rmebewegung abha¨ngt.
Die Ausdehnung dieser Schicht wird als Debye-La¨nge λD bezeichnet. Die Scherebene
trennt die Sternschicht von der diffusen Doppelschicht. Das elektrische Potential an
dieser Ebene wird Zeta-Potential ζ genannt (siehe Abb. 2.1).
2.2.2. Elektrokinetische Effekte
Nachdem die elementaren Gleichungen der Elektrohydrodynamik erarbeitet wurden,
folgen nun vier in der Mikrofluidik relevante elektrokinetische Effekte, die alle die
Bewegung von Flu¨ssigkeiten relativ zu den geladenen Oberfla¨chen betreffen.
Die fu¨r diese Arbeit besonders relevanten Effekte der Elektrophorese und Elek-
troosmose werden im Kapitel ”Theorie der Elektrophorese“auf S. 12 wieder aufge-griffen.
• Elektrophorese - die Bewegung geladener Teilchen in einem Tra¨germaterial,
hervorgerufen durch ein angelegtes elektrisches Feld.
• Elektroosmose - eine durch die Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht
induzierte Bewegung entlang einer Phasengrenze, hervorgerufen durch ein an-
gelegtes elektrisches Feld als Folge eines Grenzfla¨chenpha¨nomens zwischen
Elektrolytlo¨sung und z.B. Kapillarwand, Mikrokanalwand oder einer anderen
fluidischen Leitung.
• Sedimentationspotential - das elektrische Potential entsteht durch Bewe-
gung geladener Teilchen, veranlasst durch Gravitation oder Zentrifugation in
Lo¨sungen, deren elektrische Doppelschicht gesto¨rt wird. Dadurch ergibt sich
eine Verschiebung zwischen Oberfla¨chenladungen und elektrischer Ladung der
diffusen Schicht, woraus das Sedimentationspotential resultiert.
• Stro¨mungspotential - das elektrische Potential entsteht, wenn ein Elektrolyt
aufgrund eines Druckgradienten durch einen Kanal mit geladenen Wa¨nden
geleitet wird
2.3. Grundlagen und Theorie der Elektrophorese
2.3.1. Das Prinzip der Elektrophorese
Als Elektrophorese bezeichnet man die Bewegung von geladenen, gelo¨sten Teilchen
und Moleku¨len mit elektrischer Doppelschicht relativ zu einer stationa¨ren Flu¨ssigkeit
bei angelegtem gleichfo¨rmigen elektrischen Feld (siehe Abb. 2.2). Erstmals wurden
die Eigenschaften der Polyionen mit dem Helmholtz-Modell beschreiben. Dies geht
davon aus, dass sich die Gegenionen in einem bestimmten Abstand zur geladenen
Oberfla¨che des Teilchens befinden, weshalb die Doppelschicht als Kugelkondensator
angesehen werden kann. Dessen elektrisches Potential fa¨llt linear mit Entfernung von
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der geladenen Oberfla¨che ab. Das Helmholtz-Modell wurde vom Gouy-Chapman-
Modell dahingehend korrigiert, dass es sich nicht um eine fixierte Anordnung von
Gegenionen um das geladene Teilchen handelt, sondern sich die Gegenionen durch
gegenseitige Abstoßung und Diffusion in Bewegung befinden. Das elektrische Poten-
tial der Doppelschicht fa¨llt demnach exponentiell mit dem Abstand von der gelade-
nen Oberfla¨che des Teilchens. Die Kombination dieser beiden Modelle folgte dann
durch das Modell von Stern [44]:
Im elektrischen Feld bewegt sich der fixierte Teil der Ionenatmospha¨re mit dem ge-
ladenen Partikel, die Gegenionen des diffusen Teils bewegen sich zum entgegengesetz-
ten Pol. Bis zur Grenze zwischen fixiertem und diffusem Teil der Ionenatmospha¨re
sinkt das Potential des geladenen Partikels zuna¨chst linear, bevor es dann einen
exponentiellen Verlauf annimmt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Ladungen und
Abbildung 2.2.: Modell von Stern: Elektrische Doppelschicht um ein negativ geladenes
Teilchen. Die Ionenatmospha¨re besteht aus einem fixierten Teil, der
aus hydratisierten Gegenionen aufgebaut ist, die auf der hydratisierten
geladenen Oberfla¨che adsorbiert sind, und einem diffusen Teil, der aus
den u¨brigen Gegenionen besteht, die ebenso hydratisiert sind. Sobald
ein elektrisches Feld angelegt wird, wandert das Teilchen in Richtung
der entgegengesetzt geladenen Elektrode.
Massen wandern die verschiedenen Komponenten mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten und werden so in einzelne Fraktionen aufgetrennt. Die elektrophoretische
Mobilita¨t, die ein Maß fu¨r die Wandergeschwindigkeit ist, stellt eine charakteristische
11
2. Grundlagen
Gro¨ße eines geladenen Partikels oder Moleku¨ls dar und ist abha¨ngig vom pKs-Wert
und der Gro¨ße des Moleku¨ls oder Partikels. Beeinflusst wird die elektrophoretische
Mobilita¨t von Art, Konzentration und pH-Wert der Pufferlo¨sung, der Temperatur,
der elektrischen Feldsta¨rke und dem Tra¨germaterial [45]. Die Elektrophorese ist die
am ha¨ufigsten verwendete Methode, um Proteingemische aufzutrennen und die hohe
Probenkomplexita¨t im Feld der Proteomik zu reduzieren [39]. Seit der Erfindung der
”moving boundary method“ fu¨r die elektrophoretische Trennung durch Tiselius imJahre 1937 [46] hat sich die Elektrophorese stetig weiterentwickelt. Untersuchungs-
objekte sind Polyionen, wie Proteine, Peptide, Nukleinsa¨uren, Viren, Zellfragmente
und ganze Zellen, wodurch sie Anwendung findet in Bereichen der biologischen und
biochemischen Forschung, Pharmakologie, forensischen Medizin, klinische Diagnos-
tik und Lebensmittelkontrollen [45].
Die wichtigste Eigenschaft einer elektrophoretischen Methode ist ihre Auflo¨sung.
Diese ha¨ngt vom Trennvermo¨gen und der Trennscha¨rfe der Elektrophorese ab. Das
Trennvermo¨gen bezeichnet die Fa¨higkeit der Elektrophorese, zwei Probenkompo-
nenten voneinander zu trennen. Die Trennscha¨rfe berechnet sich mit dem rezi-
proken Wert der Bandenbreite. Sind die Banden schmal, bedeutet dies eine hohe
Trennscha¨rfe; sind die Banden breit, ist die Trennscha¨rfe geringer.
Beeinflusst werden Trennscha¨rfe und Trennvermo¨gen durch die Eigenschaften der
zu trennenden Substanzen, des Trennmediums und der a¨ußeren Bedingungen, wie
etwa der Temperatur. Bei erho¨hter Temperatur versta¨rkt sich die Diffusion, was
wiederum negativen Einfluss auf die Auflo¨sung der Elektrophorese hat. Deshalb
ist es wichtig, elektrophoretische Trennungen bei relativ niedrigen Temperaturen
durchzufu¨hren-auch um die verwendeten biologischen Proben mo¨glichst wenig zu
scha¨digen.
2.3.2. Theorie der Elektrophorese
Elektrophoretische Trennungen ko¨nnen in festen oder in flu¨ssigen Trennmedien durch-
gefu¨hrt werden. Bei der Tra¨ger-Elektrophorese werden als feste Medien meistens
Gele verwendet, die in ihren Poren Pufferlo¨sung enthalten. Sto¨reffekte, wie Dif-
fusion und Konvektion im Puffer spielen bei der tra¨gerfreien Elektrophorese nur
eine sehr untergeordnete Rolle. Ein Beispiel fu¨r die Tra¨ger-Elektrophorese ist die
Gel-Elektrophorese. Ha¨ufig angewendet wird die Gel-Elektrophorese mit Agarose-
und Polyacrylamidgel, wobei das Polyacrylamidgel das gebra¨uchlichste Trennmedi-
um ist. Es entha¨lt im Gegensatz zu anderen Gelen keine geladenen Gruppen, die
elektroosmotische Effekte begu¨nstigen. Die Gel-Elektrophorese kann in nichtrestrik-
tiven Gelen (Agarose- oder Polyacrylamidgele mit niedriger Konzentration) und in
restriktiven Gelen (Polyacrylamidgele mit hoher Konzentration) erfolgen. In nichtre-
striktiven Gelen werden die zu untersuchenden Substanzen abha¨ngig von ihren elek-
trischen Ladungen getrennt, in restriktiven Gelen erfolgt die Trennung zusa¨tzlich
zur elektrischen Ladung nach der Masse. Wenn die Porengro¨ße restriktiver Gele mit
der Gro¨ßenordnung der Polyionen vergleichbar ist, agiert das Gel wie eine Art Sieb,
was die Auflo¨sung der Elektrophorese erho¨ht.
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Flu¨ssige Trennmedien werden durch Pufferlo¨sungen realisiert, die durch Zuga-
be entsprechender Substanzen, wie z.B. Glycerin oder Cellulose-Gemische, ho¨here
Viskosita¨t erlangen. Elektrophoretische Trennungen dieser Kategorie werden als
tra¨gerfreie Elektrophorese bezeichnet. Diese wird meist zur Trennung von gro¨ßeren
Teilchen eingesetzt und zum Teil stark durch Diffusion und Konvektion beeinflusst,
welche sich negativ auf die elektrophoretische Auflo¨sung auswirken. Ein wichtiges
Beispiel der tra¨gerfreien Elektrophorese ist die Frei-Fluss-Elektrophorese, bei der
ein Puffer senkrecht zu einem elektrischen Feld fließt und die getrennten Fraktionen
am Ende separat gesammelt werden ko¨nnen. Sie wird zur Trennung von Polyionen,
Zellorganellen und ganzen Zellen eingesetzt. Ha¨ufig angewendete Betriebsarten sind
die Frei-Fluss-Zonenelektrophorese, die Frei-Fluss-Isoelektrische Fokussierung und
die Frei-Fluss-Isotachophorese.
Abbildung 2.3.: Das Prinzip der Elektrophorese. Ein spha¨rischer Partikel mit der La-
dung Ze und dem Radius r bewegt sich in einer niedrigleitenden
Flu¨ssigkeit mit einer Viskosita¨t η unter dem Einfluss eines elektrischen
Feldes E. Die Bewegung bleibt gleichfo¨rmig bei einer Geschwindigkeit
vep, wenn die Stokes’sche Reibungskraft EReibung und die treibende
Kraft des elektrischen Feldes Eel sich ausgleichen (nach [16]).
Wie in [16] beschrieben, betrachtet man im einfachsten Fall der Elektrophorese
den Einfluss eines elektrischen Feldes E auf einen spha¨rischen Partikel mit dem Ra-
dius r und der Ladung Ze in einer niedrig leitenden stationa¨ren Flu¨ssigkeit (z.B.
deionisiertem Wasser). Hierdurch soll die Akkumulation von Ionen um den geladenen
Partikel und die dadurch evtl. auftretende teilweise Neutralisierung seiner Ladung
verhindert werden. Fu¨r diesen vereinfachten Fall erha¨lt man fu¨r die elektrophoreti-
sche Kraft, wie in Abb. 2.3 dargestellt, die Beziehung
F el = ZeE, (2.6)
wobei e die Elementarladung und Z die Ordnungszahl Z bezeichnet. Weiterhin
nimmt man an, dass die beschleunigende Kraft bei der Elektrophorese der Rei-
bungskraft entspricht und deshalb eine konstante elektrophoretische Geschwindigkeit
vep (in m/s) vorherrscht. In diesem Fall gleichen sich die Stokes’sche Reibungskraft
FReibung = −6piηrvep und elektrophoretische Kraft F el aus:
F tot = F el + FReibung = 0 ⇒ vep = Ze6piηrE ≡ µepE, (2.7)
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wobei η die dynamische Viskosita¨t des Lo¨sungsmittels und r der Radius des gela-
denen Teilchens ist. Die Abha¨ngigkeit der resultierenden elektrophoretischen Ge-
schwindigkeit vep von Ladung und Gro¨ße des Partikels macht die Elektrophorese
in Bereichen der Biochemie zum Auftrennen von Proteinen und DNA-Fragmenten
nutzbar [16]. Die Proportionalita¨tskonstante µep wird als elektrophoretische Mobilita¨t
bezeichnet,
µep ≡ Ze6piηr . (2.8)
Diese einfache theoretische Abscha¨tzung basiert auf einem makroskopischen Kontinu-
um-Modell und zeigt gute U¨bereinstimmung mit Messwerten der Beweglichkeit von
Ionen mit einem Radius im unteren nm-Bereich in Wasser. Der Radius r ist nicht
der bloße Ionenradius r ≈ 0,05 nm, sondern der gro¨ßere sogenannte hydratisierte
Ionenradius r ≈ 0,2 nm, da Ionen in wa¨ssriger Lo¨sung von einer Atomlage Wasser-
moleku¨le umgeben sind. Hierbei wird angenommen, dass sich das Teilchen in einer
unendlich verdu¨nnten Lo¨sung befindet.
Fu¨r ein Ion mit der Ordnungszahl Z = 1 und dem Ionenradius r = 0, 2 nm in
einem Medium mit der Viskosita¨t η = 1 mPa · s ergibt sich:
µep ≈ 4× 10−8m2(Vs)−1. (2.9)
Mit den Gleichungen 2.4 und 2.8, ergibt sich der Zusammenhang von Ionenmobilita¨t
µep und Ionenleitfa¨higkeit σel,







⇒ σel = ZecIonµep ≈ ZcIon1 mM × 10
−2S ·m−1, (2.11)
wobei die Ionenkonzentration in diesem Beispiel auf cIon =1 mM normiert wurde.
Die so gewonnenen Resultate stimmen mit den experimentell bestimmten Werten
fu¨r σep u¨berein.
In realen Systemen jedoch bewegt sich das geladene Teilchen mit dem auf seiner
Oberfla¨che gebundenen Teil der Ionenatmospha¨re. Auf dem Teilchen wird deshalb
nicht das absolute Potential φ, sondern das elektrokinetische Potential ζ (Potential
an der Grenze zwischen dem Teilchen mit den adsorbierten Gegenionen und dem
diffusen Teil der Ionenatmospha¨re) gemessen. Damit gilt fu¨r die dann verminderte





Fu¨r Teilchen, bei denen die Debye-La¨nge (Breite der diffusen Schicht) klein ge-






mit dem Potential des Teilchens ζT , der Dielektrizita¨tskonstante 0 und der Permea-
bilita¨t r des Lo¨sungsmittels.
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Elektroosmotischer Fluss
Abbildung 2.4.: Elektrische Doppelschicht an einer negativ geladenen Kanalwand und
elektoosmotischer Fluss.
Wird ein elektrisches Feld parallel zur einer geladenen Oberfla¨che (z.B. Glas, Tef-
lon, Polymere) mit elektrischer Doppelschicht angelegt, weisen die beweglichen Ionen
im Bereich der diffusen Schicht eine Bewegung auf, die entgegengesetzt gerichtet ist
zur Bewegungsrichtung, die vom angelegten elektrischen Feld bedingt ist, und zie-
hen die Lo¨sung mit sich. Der entstehende Fluss wird als elektroosmotischer Fluss
(EOF) bezeichnet [47]. Die Elektroosmose wirkt sich negativ auf die Elektrophorese
aus, da die verwendete Elektrolytlo¨sung (Pufferlo¨sung) gegen die Richtung der wan-
dernden Polyionen fließt. Um Anionen auftrennen zu ko¨nnen, muss eine Bewegung
in Richtung Anode erfolgen. Dies ist durch Zugabe von kationischen Tensiden in die
Elektrolytlo¨sung mo¨glich, wodurch eine Schicht positiv geladener Ionen zum Kana-
linneren hin erzeugt wird, die in einer negativen Grenzschicht im Elektrolyten und
damit in einer Bewegung zur Anode resultiert [48]. Bei der Gelelektrophorese gibt es
die Mo¨glichkeit, Agarose-Arten und Polyacrylamid zu verwenden, die nur sehr we-
nige saure Gruppen enthalten und somit keine Elektroosmose hervorrufen [49]. Auf
die beweglichen Ionen der Doppelschicht wirkt eine elektrische Kraft. Diese ruft eine
Flussgeschwindigkeit hervor, die proportional zum angelegten elektrischen Feld E,
zum Zeta-Potential der Kanalwand ζWand, zur Oberfla¨chenladung und zur Vikosita¨t









2.3.3. Betriebsmodi der Elektrophorese
Es haben sich drei unterschiedliche Separationsmethoden in der Praxis etabliert:
• Zonenelektrophorese (ZE)
• Isoelektrische Fokussierung (IEF)
• Isotachophorese (ITP)
Abbildung 2.5.: Trennprinzipien der Elektrophorese: Zonenelektrophorese, Isoelektri-
sche Fokussierung, Isotachophorese. Zonenelektrophorese: Komponen-
ten der zu untersuchenden Probe werden in einem homogenen Puf-
fersystem nach ihrer jeweiligen elektrophoretischen Mobilita¨t µ aufge-
trennt. Isoelektrische Fokussierung: Komponenten werden in einem Puf-
fersystem mit etabliertem pH-Gradient aufgrund ihres jeweiligen iso-
elektrischen Punktes (pI) aufgetrennt. Isotachophorese: Komponenten
werden in einem diskontinuierlichen Puffersystem aus einem leitenden
Elektrolyten (LE) und einem nachlaufenden Elektrolyten (TE) nach ih-
rer jeweiligen elektrophoretischen Mobilita¨t µ aufgetrennt. (nach [45]).
In Abb. 2.5 sind diese schematisch dargestellt. Bei der ZE werden Komponente A und
B in einem homogenen Puffersystem nach ihren elektrophoretischen Mobilita¨ten µA
und µB voneinander getrennt. Im Gegensatz dazu wird bei der IEF ein pH-Gradient
genutzt, um die amphoteren Substanzen A und B bezu¨glich ihres pI aufzutrennen.
Wie bei der ZE werden auch bei der ITP die Komponenten nach elektrophoretischer
Mobilita¨t separiert, jedoch wird in diesem Fall ein diskontinuierliches Puffersystem
bestehend aus einem leitenden Elektrolyten (engl. leading elektrolyte; LE) und einem
nachlaufenden Elektrolyten (engl. terminating elektrolyte; TE) herangezogen. Die
genannten Separationsmethoden werden unter dem Gesichtspunkt der Frei-Fluss-
Elektrophorese im Folgenden noch detailierter aufgegriffen.
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Frei-Fluss-Zonenelektrophorese
Bei dieser Methode wird ein homogenes Puffersystem u¨ber den gesamten Sepa-
rationsbereich eingesetzt, das eine konstante elektrische Leitfa¨higkeit besitzt. Die
zuru¨ckgelegte Migrationsstrecke innerhalb eines definierten Zeitraumes ist ein Maß
fu¨r die elektrophoretische Mobilita¨t der verschiedenen Substanzen. Die Methode
kann fu¨r amphotere und nicht-amphotere Moleku¨le angewendet werden. Wa¨hrend
des Trennverfahrens ko¨nnen verschiedene Effekte zu Unscha¨rfe der Trennzonen fu¨hren,
was die Auflo¨sung der Elektrophorese verschlechtert. Bei der Frei-Fluss-Zonenelek-
trophorese (FFZE) wird der zu trennende Analyt linear unter einem konstanten
Winkel, der von der elektrischen Feldsta¨rke, der elektrophoretischen Mobilita¨t und
der Flussgeschwindigkeit bestimmt wird, abgelenkt (siehe Abb. 2.6). Die Migrati-
Abbildung 2.6.: Schematische Darstellung der Frei-Fluss-Zonenelektrophorese. Die
Komponenten in der Probe werden in einem homogenen Puffersys-
tem linear unter einem konstanten Winkel, der von der elektrischen
Feldsta¨rke, der jeweiligen elektrophoretischen Mobilita¨t und der Fluss-
geschwindigkeit bestimmt wird, abgelenkt.
onsstrecke d des durch das elektrische Feld wandernden Analyten ist gegeben durch
d = µepEt = vept, (2.15)
wobei µep die vorherrschende elektrophoretische Mobilita¨t, vep die elektrophoretische
Geschwindigkeit (beides individuell fu¨r jede Komponente des Moleku¨lgemisches), E
die elektrische Feldsta¨rke und t die Verweilzeit der Moleku¨le im Separationsbereich
darstellt [12]. Eine hohe Auflo¨sung wird durch schmale Banden der wandernden
Analyt-Komponenten mit scharfen Grenzen erzielt.
17
2. Grundlagen
Wie eingangs erwa¨hnt, gibt es Effekte, die sich negativ auf die Auflo¨sung auswir-
ken. Die Breite der eingelassenen Probe bringt eine Standardabweichung σEinlass mit
sich. Außerdem spielen Verbreiterung durch Diffusion (σD), hydrodynamische Ver-
breiterung (σHD), elektrodynamische Verbreiterung (σED), Joule’sche Wa¨rme (σJW )
und Dispersion durch Leitfa¨higkeitsunterschiede (σL) eine Rolle [50], [51]. Die Ge-
samtvarianz σ2ges einer aufgetrennten Analyt-Bande ist gegeben durch die Summe
aller Einzelvarianzen
σ2ges = σ2Einlass + σ2D + σ2HD + σ2ED + σ2JW + σ2L. (2.16)





Die Breite wP der eingelassenen Probe kann relativ einfach mit den benachbarten
laminaren Stro¨mungen gesteuert werden, mit denen die Probe hydrodynamisch fo-
kussiert werden kann [4].
Die durch laterale Diffusion bedingte Varianz steht in direktem Zusammenhang
zur Verweilzeit t des Analyten im Separationsraum
σ2D = 2Dt, (2.18)
wobei D der Diffusionskoeffizient des Analyten ist [38]. Von Vorteil sind also relativ
kurze Verweilzeiten t, wie sie allgemein in miniaturisierten FFE-Systemen angewen-
det werden. Bei großskaligen FFE-Einheiten ist dies schwer zu realisieren.
Aufgrund des parabolischen Stro¨mungsprofils, das durch den druckgetriebenen
Fluss hervorgerufen wird, kommt es zu Regionen mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten innerhalb des Separationsbereiches. Moleku¨le, die sich nahe der Boden-
und Deckelplatte aufhalten, verbleiben la¨nger im elektrischen Feld und werden so-
mit sta¨rker abgelenkt als Moleku¨le, die in der Mitte des Kanals fließen. Das fu¨hrt
zu einer bogenfo¨rmigen Deformation der Analytstro¨mung. Numerisch wird dieser





wobei h die Kanalho¨he darstellt [38]. Daraus folgt, dass ein flacher Trennkanal, wie
er bei den mikrofluidischen Einheiten genutzt wird, diesen Effekt reduziert. Wie
schon weiter oben beschrieben, fu¨hrt das elektrische Feld zusammen mit der elek-
trischen Doppelschicht der Boden- und Deckelplatte des Kanals zum elektroosmoti-
schen Fluss (EOF) innerhalb des Separationskanals. Dieser hydrodynamische Fluss
senkrecht zur Separationsachse fu¨hrt zu a¨hnlichen Deformationen wie bei der hydro-
dynamische Verbreiterung der Banden und wird als elektrodynamische Verbreiterung
der Banden bezeichnet.
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Aufgrund des elektrischen Widerstandes der Flu¨ssigkeit innerhalb des Separations-
kanals erwa¨rmt sich das Separationsmedium bei Stromfluss. Dieser Effekt wird als
Joule’sche Wa¨rme bezeichnet. Bei konstanter Spannung U und konstantem Strom-
fluss I im Zeitraum t gilt
W = UIt. (2.20)
Es entsteht ein Temperatur-Gradient zwischen Boden- und Deckelplatte, der sein
Maximum in der Mitte des Kanals hat. Die Temperatura¨nderung bedingt eine Ver-
minderung der Viskosita¨t im Kanal-Zentrum und beeinflusst stellenweise die elektro-
phoretische Mobilita¨t. Moleku¨le desselben Analyten ko¨nnen so unter verschiedenen
Winkeln abgelenkt werden, was zu einer Banden-Verbreiterung fu¨hrt. Im Gegensatz
zu großskaligen FFE-Einheiten, die generell aktiv geku¨hlt werden mu¨ssen, ist bei
mikrofluidischen FFE-Systemen eine schnelle Wa¨rmeabfuhr gewa¨hrleistet, die auch
aufgrund der geringeren Stromsta¨rken diese Art der Bandendeformation minimiert.
Durch unterschiedliche Leitfa¨higkeiten von Analyt und Tra¨gerelektrolyt kommt
es zu unterschiedlichen Feldsta¨rken innerhalb der Flu¨ssigkeit. Das fu¨hrt zu verschie-
denen Migrationsgeschwindigkeiten der Moleku¨le in Bereichen mit unterschiedlicher
elektrischer Feldsta¨rke und resultiert in einer Dispersion durch Elektromigration.
Mit der Wahl entsprechender Puffersysteme, die die gleiche Leitfa¨higkeit fu¨r Probe
und Tra¨gerelektrolyt gewa¨hrleisten, kann dieser Effekt reduziert werden [39].
Frei-Fluss-Isoelektrische Fokussierung
Die Frei-Fluss-Isoelektrische Fokussierung (FFIEF) erfolgt bei Anwesenheit eines
elektrischen Feldes in einem ku¨nstlich gebildeten pH-Gradienten und kann aus-
schließlich fu¨r amphotere Substanzen angewendet werden. Die pH-Gradienten ko¨nnen
aus mobilen oder immobilen Zwitterionen-Ampholyten bestehen. Die Moleku¨le be-
wegen sich solange zwischen Anode und Kathode bis sie die Position im pH-Gradien-
ten erreichen, an dem ihre Netto-Ladung null betra¨gt. Wie schon an anderer Stelle
erwa¨hnt, wird dieser pH-Wert als isoelektrischer Punkt (pI) des jeweiligen Stoffes
bezeichnet (in Abb. 2.5 werden die Komponenten A und B mit ihrem jeweiligen
pI pIA und pIB aufgetrennt). Da die Komponenten an diesem Punkt nicht mehr
geladen sind, hat das elektrische Feld keinen Einfluss mehr auf sie. Sollten Moleku¨le
ihre Position aufgrund von Diffusion verlassen, erlangen sie wieder eine Ladung und
werden vom angelegten elektrischen Feld wieder auf ihren pI gezwungen. Daher auch
die Bezeichnung Fokussierung. Diffusion stellt also in diesem Fall keinen Sto¨reffekt
dar. In Abb. 2.7 ist die Methode der FFIEF dargestellt. Der pH-Gradient verla¨uft
dabei senkrecht zur Flussrichtung. Anders als bei der FFZE, bei der die Standard-
abweichung jeder Bandenbreite mit fortlaufender Trennung ansteigt, bleibt diese bei
der FFIEF konstant, wenn das Gleichgewicht erreicht ist. Bei dieser Methode spielt
die Betrachtung der die Fokussierung sto¨renden Effekte und die geringe Lo¨slichkeit
der Analyte an ihrem isoelektrischen Punkt eine wichtige Rolle. Die Differentialglei-
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Abbildung 2.7.: Schematische Darstellung der Frei-Fluss-Isoelektrischen Fokussierung.
Die Komponenten in der Probe werden in einem Puffersystem, in dem











mit der Analytkonzentration C an Position x im Trennraum, der elektrophoretischen
Mobilita¨t µ an diesem Punkt, der elektrischen Feldsta¨rke E und dem Diffusionsko-
effizienten D gilt unter stationa¨ren Bedingungen und beschreibt die Gleichgewichts-
bedingungen zwischen gleichzeitigem elektrophoretischen und diffusionsbedingten
Massentransport wa¨hrend der IEF [53]. Um die Qualita¨t eines Systems, wie das
der isoelekrtischen Fokussierung zu beschreiben, sind die Standardabweichung der
Peak-Breite σ, die Auflo¨sung ∆(pI)min und die Peak-Kapazita¨t n nu¨tzliche Para-
meter. Die Lo¨sung der oben genannten Differentialgleichung ergibt eine Gauß’sche






mit dem Diffusionskoeffizienten D, der elektrischen Feldsta¨rke E und





wobei d(pH)/dx den pH-Gradienten beschreibt und dµ/d(pH) die Steigung der elek-
trophoretischen Mobilita¨t des Analyten ist [53]. Die minimale Differenz der isoelek-
trischen Punkte zweier Substanzen, die getrennt werden ko¨nnen, gibt die Auflo¨sung
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der IEF an und betra¨gt 3σ [53]:





Nun kann d(pH)/dx durch ∆pH/L (L: La¨nge des pH-Gradienten, ∆pH: Gesamt-
differenz des erzeugten pH-Gradienten) und E = Veff/L (Veff : Spannungsabfall)
folgender Zusammenhang gefunden werden:










Dieser Gleichung kann man entnehmen, dass sich nur die Parameter ∆pH und Veff
auf das jeweilige FFE-System beziehen, wa¨hrend die anderen dem Analyt zugeord-
net werden. Die Auflo¨sung ∆(pI)min ist also unabha¨ngig von der Dimension des
Bauteils, aber erho¨ht sich mit der angelegten Gesamtspannung a¨hnlich wie bei der
FFZE. Eine gute Auflo¨sung wird erreicht durch eine mo¨glichst hohe Spannung und
einen schmalen pH-Gradienten. Je ku¨rzer die Kanalla¨nge ist, desto schneller geht
auch die Separation von statten, da die Separationszeit linear mit der Kanalla¨nge
abnimmt. Zusammenfassend kann man sagen, dass mikrofluidische FFIEF-Systeme
vergleichbare und bessere Auflo¨sungen als ihre großskaligen Gegenstu¨cke, erreichen
ko¨nnen [39]. Die Anzahl der Peaks, die ein System auflo¨sen kann, wird ausgedru¨ckt
durch die Peak-Kapazita¨t n
n = L4σ¯ (2.26)
mit der Gesamtla¨nge L des pH-Gradienten [54]. Theoretisch ist auch dieser Para-
meter unabha¨ngig von den Abmessungen des Systems:
n =
√








Dies Frei-Fluss-Isotachophorese (ITP) macht sich ein diskontinuierliches Puffersys-
tem fu¨r die Auftrennung zunutze. Die Ionen bewegen sich alle mit gleicher Ge-
schwindigkeit zwischen einem leitenden Elektrolyten (engl. leading elektrolyte; LE)
mit hoher Mobilita¨t und einem nachlaufenden Elektrolyten (engl. terminating elek-
trolyte; TE) mit niedriger Mobilita¨t. Die Konzentration der Analyt-Ionen passt sich
der Konzentration des LE an. Die verschiedenen Komponenten werden entsprechend
ihrer elektrophoretischen Mobilita¨t aufgetrennt und bilden ”Sa¨ulen“. In Abb. 2.8 istdie Methode der FFITP schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.8.: Schematische Darstellung der Frei-Fluss-Isotachophorese. Die Kompo-
nenten werden in einem diskontinuierlichen Puffersystem aufgrund ih-
rer unterschiedlichen elektrophoretischen Mobilita¨ten aufgetrennt. Die
Komponente mit der ho¨chsten Mobilita¨t folgt direkt dem leitenden
Elektrolyten; die Komponente mit der niedrigsten Mobilita¨t wandert
direkt vor dem nachlaufenden Elektrolyten.
Die Komponente mit der ho¨chsten Mobilita¨t folgt direkt dem leitenden Elek-
trolyten; die Komponente mit der niedrigsten Mobilita¨t wandert direkt vor dem
nachlaufenden Elektrolyten. Durch die unterschiedlichen elektrophoretischen Mobi-
lita¨ten von LE und TE bildet sich ein Feldsta¨rkegradient parallel zum elektrischen
Feld aus. Bei Anlegen einer Spannung wandern beide Elektrolyte und die von ihnen
eingeschlossenen Analyte mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung Anode. Der
LE besitzt eine hohe Mobilita¨t, aber eine geringe Feldsta¨rke, der TE dagegen be-
sitzt eine geringe Mobilita¨t, aber eine ho¨here Feldsta¨rke. An einem Punkt sind die
elektrophoretische Geschwindigkeit des Analyten und die des gesamten Elektrolyt-
systems gleich, d. h. die relative Geschwindigkeit im Vergleich zum Elektrolytsystem
betra¨gt null. Alle identischen Analyt-Ionen wandern an diese Position im Feldgra-
dienten und es kommt zur Separation und Fokussierung. Verla¨sst ein Ion diesen
Bereich betra¨gt die Relativgeschwindigkeit nicht mehr null und es wird in Richtung
der Separationszone beschleunigt oder abgebremst. Diffusion stellt auch bei dieser
Methode keinen Sto¨reffekt dar.
Im Vergleich zu anderen Separationsmethoden fa¨llt die FFITP dadurch auf, dass
es keine Absta¨nde zwischen den einzelnen Komponenten gibt. Die fokussierten Berei-




2.4.1. Struktur und Konformation der Proteine
Fu¨r das in diesem Kapitel behandelte Thema der Struktur und Konformation der
Proteine wurde als Grundlage das Buch ”Peptide: Chemie und Biologie“von H. D.Jakubke herangezogen [55].
Proteine bzw. Peptide u¨bernehmen eine Vielzahl von Aufgaben und sind deshalb
fu¨r alle Lebewesen unverzichtbar. Sie sind fu¨r Form und Stabilita¨t der Zellen und des
Gewebes verantwortlich (z.B. Kollagen). Sie transportieren lebenswichtige Stoffe, wie
Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff, durch Lunge und Gewebe (z.B. Ha¨moglobin) und
schu¨tzen den Organismus vor Krankheitserregern und ko¨rperfremden Substanzen (z.
B. durch die Produktion von Immunglobulinen). Andere Proteine, wie z.B. Actin
und Myosin, sind fu¨r die Bewegung wichtig und die Hormone (z.B. Insulin) sind
fu¨r die Steuerung und Regelung verantwortlich. Fu¨r die Erna¨hrung sind spezielle
Speicherproteine von großer Bedeutung; so liefert das Protein Ferritin, das 30%
Eisen entha¨lt, der Milz den Hauptvorrat an Eisen. Die gro¨ßte Gruppe der Proteine
stellen die Enzyme (z.B. Ribonuclease) dar, die katalytisch wirken. Einige Proteine
wirken auch als Toxine.
Abbildung 2.9.: Struktur der Aminosa¨uren
Proteine sind entweder nur aus Aminosa¨ureresten aufgebaut oder weisen zusa¨tzlich
noch andere Bestandteile auf. Zu Erstgenannten za¨hlen die globula¨ren Proteine. Hier-
bei handelt es sich um wasserlo¨sliche Proteine, wie Albumine und Globuline und die
wasserunlo¨slichen Skleroproteine mit langen Moleku¨len, etwa Kollagene und Kera-
tine. Zur zweiten Kategorie geho¨ren die Protein-Komplexe. Sie bestehen aus einem
Proteinanteil und einer proteinfremden Komponente. Entsprechend ihrem protein-
freien Anteil werden sie in Glykoproteine, Lipoproteine, Phosphoproteine, Metal-
loproteine und Nukleoproteine eingeteilt [49]. Die Aminosa¨uren in den Proteinen
bestehen aus einer Aminogruppe, einer Carboxylgruppe, einem Wasserstoff- und
Kohlenstoffatom und einer Seitenkette, dem sog. Rest (siehe Abb. 2.9). Dieser Rest




In den Proteinen werden Aminosa¨uren durch Peptidbindungen zwischen der Ami-
nogruppe einer Aminosa¨ure und der Carboxylgruppe einer anderen Aminosa¨ure
kettenfo¨rmig zusammengehalten (siehe Abb. 2.10). Peptide mit weniger als zehn
Aminosa¨uren bezeichnet man als Oligopeptide. Polypeptide enthalten weniger als
fu¨nfzig Aminosa¨uren. Proteine sind Makropeptide; sie bestehen aus fu¨nfzig oder
mehr Aminosa¨uren. Globula¨re Proteine sind aus zwanzig verschiedenen, natu¨rlich
vorkommenden protenoiden Aminosa¨uren aufgebaut.
Abbildung 2.10.: Bildung einer Peptidbindung unter Abspaltung eines Wassermoleku¨ls
[56]
Der strukturelle Aufbau der Proteine wird unterteilt in Prima¨r-, Sekunda¨r- und
Tertia¨rstruktur (siehe Abb. 2.11).
Als Prima¨rstruktur eines Proteins bezeichnet man die Reihenfolge bzw. Sequenz
der einzelnen Aminosa¨uren und die ra¨umliche Anordnung benachbarter Struktur-
einheiten, wodurch die Peptidkette eine Richtung bekommt. Bei linearen Proteinen
wird die Aminosa¨ure mit freier α-Aminogruppe N-terminale Aminosa¨ure genannt
und befindet sich auf der linken Seite einer horizontal angeordneten Peptidkette. Auf
der rechten Seite der Kette befindet sich die Aminosa¨ure mit freier Carboxylgruppe,
welche als C-terminale Aminosa¨ure bezeichnet wird.
Die Sekunda¨rstruktur eines Proteins beschreibt die ra¨umliche Anordnung der Ket-
tensequenzen innerhalb eines Makromoleku¨ls. Hierbei ist besonders die Konforma-
tionsstabilisierung durch Wasserstoffbru¨ckenbindungen zu beachten. Diese ko¨nnen
sich zwischen dem O-Atom und dem N-Atom zweier Peptidbindungen bei einem
Abstand von 0,28 nm bilden. Sie resultieren aus den starken intermolekularen An-
ziehungskra¨ften (Dipol-Dipol-Kra¨fte) zwischen der relativ stark positiven Teilla-
dung der Wasserstoffatome und der negativen Teilladung der Sauerstoffatome (H-
Akzeptor) und Stickstoffatome (H-Donator). Eine Wasserstoffbru¨cke allein ist im
Gegensatz zur kovalenten Bindung relativ schwach. Betrachtet man jedoch die Viel-
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zahl der Wasserstoffbru¨ckenbindungen in einem Protein versteht man die große Sta-
bilita¨t, die in einem solchen System herrscht. Wegen der sterischen Hinderung durch
die Seitenketten kommt es zu einer gegenla¨ufigen Verdrehung der Peptidstrukturen.
Daraus resultiert z.B. das β-Faltblatt, bei dem sich die Seitenketten abwechselnd an
Ober- und Unterseite befinden.
Abbildung 2.11.: Proteinstrukturen: Prima¨r-, Sekunda¨r- und Tertia¨rstruktur [55].
Eine weiterhin ha¨ufig vorkommende Kettenkonformation ist die Helix. Sie hat die
Form einer Schraube und wird durch Wasserstoffbru¨cken zwischen den Strukturele-
menten der Peptidbindungen stabilisiert. Alle Helizes haben eine definierte Anzahl
von Aminosa¨uren pro Windung, eine charakteristische Windungsho¨he und einen
bestimmten Anstieg pro Aminosa¨ure-Rest.
Die Tertia¨rstruktur eines Proteins bezeichnet die nichtperiodischen Faltungen der
Peptidkette. Bei der Konformation einer Polypeptidkette spielen nicht nur Was-
serstoffbru¨ckenbindungen in den Helizes oder Faltblattstrukturen eine Rolle. Zur
Stabilisierung der tatsa¨chlichen Raumstruktur treten weitere Bindungen und Wech-
selwirkungen auf. So gibt es z.B. neben der Peptidbindung als weitere kovalente
Bindung die Disulfidbindung. Diese bildet sich durch Oxidation der SH-Gruppen
zweier Cysteinreste. Hierbei ko¨nnen intra- bzw. intermolekulare Disulfidbindungen
innerhalb einer oder verschiedener Polypeptidketten entstehen. Neben Wasserstoff-
bru¨ckenbindungen zwischen Strukturelementen der Peptidbindung und zwischen tri-
funktionalen Aminosa¨urebausteinen kommt es daru¨ber hinaus auch zu elektrostati-
schen Wechselwirkungen zwischen sauren und basischen Aminosa¨urebestandteilen,




Auch hydrophobe Bindungen und Ionenbindungen spielen eine wichtige Rolle bei
der Stabilisierung von Peptidkettenkonformationen, die von nicht polaren Berei-
chen der Aminosa¨uren hervorgerufen werden und sich nur unter Anwesenheit von
Wassermoleku¨len ausbilden ko¨nnen. Hydrophobe Bindungen entstehen im Inneren
eines Proteinmoleku¨ls zwischen den Kohlenwasserstoffgruppen von Valin-, Leucin-,
Isoleucin- und Phenylalaninresten. Wasserstoffbru¨ckenbindungen bilden sich zwi-
schen Peptidgruppen oder zwischen Peptidgruppen und polaren Gruppen der Ami-
nosa¨urereste (-OH, -CONH2 u.a.). Ionenbindungen sind zwischen positiv geladenen
Gruppen in den Lysin-, Arginin- und vereinzelt Histidinresten sowie negativ gelade-
nen Gruppen in den Glutamin- und Asparginsa¨ureresten existent.
Bei globula¨ren Proteinen sind im Inneren meistens hydrophobe und an der Ober-
fla¨che unterschiedlich geladene Gruppen lokalisiert, weshalb sie von außen mit wa¨ss-
rigen Dipolen umhu¨llt sind, die zur Ausbildung einer Hydrathu¨lle fu¨hren. Im Gegen-
satz dazu besitzen die Proteine biologischer Membranen ihre hydrophoben Gruppen
an der Oberfla¨che und bilden hydrophobe Bindungen zu den umliegenden Lipiden
aus. Das macht sie in Wasser unlo¨slich.
Proteine verhalten sich in gelo¨ster Form amphoter, d.h. sie enthalten sowohl saure
als auch basische Gruppen. In sauren Lo¨sungen agieren sie als Polykationen, in ba-
sischen Lo¨sungen als Polyanionen. Getragen werden alle Ladungen von den ionisier-
baren Gruppen der Aminosa¨urereste. Liegt eine neutrale wa¨ssrige Lo¨sung vor, wird
von der Carboxylgruppe eines Asparagin- oder Glutaminsa¨urerestes ein Proton ab-
gespalten, wodurch an dessen Stelle eine negative Ladung entsteht. Ein Proton kann
an die Imidazolgruppe eines Histidinrestes, an die Aminogruppe eines Lysinrestes
oder an die Iminogruppe eines Argininrestes binden, mit der Folge, dass diese damit
positiv geladen werden. Die Abgabe bzw. Aufnahme eines Protons ist abha¨ngig vom
pH-Wert der Lo¨sung. Ist der pH-Wert ho¨her, u¨berwiegt die Abgabe, ist er niedri-
ger, u¨berwiegt die Aufnahme. Die Proteinstruktur sowie der Puffer haben Einfluss
auf die Zahl der Ladungen des Proteins. Von Bedeutung ist dabei die Anzahl der
Aminosa¨urereste, die ionisierbare Gruppen tragen und, ob diese im Inneren oder
auf der Oberfla¨che des Moleku¨ls liegen. Beim Puffer sind pH-Wert, Ionensta¨rke und
Temperatur entscheidend. Die elektrophoretische Mobilita¨t von nativen und auch
denaturierten Proteinen wird von ihren Massen, die von der Anzahl der Monomere
abha¨ngen, und ihren Ladungen bestimmt. Es muss unterschieden werden zwischen
Nettoladung und Gesamtladung eines Polyions. Die Nettoladung eines Proteins ist
gegeben durch
Qi = zie, (2.28)
wobei zi die Gesamtzahl der Protonladung des geladenen Teilchens i sowie des Ab-
sorptionsteils seiner Ionenatmospha¨re und e die Ladung des Protons (e = 1, 602 ·
10−19) sind. Bei der Nettoladung werden auch die Gegenionen im Puffer beru¨cksich-
tigt, die sich nach dem Modell von Stern auf der Oberfla¨che von Polyionen adsor-
bieren. Sie stellen den fixierten Teil der Ionenatmospha¨re dar. Je ho¨her also die
Ionensta¨rke der Lo¨sung ist, desto kleiner ist die Nettoladung. Die Gesamtladung
beschreibt die Summe aller elektrischen Ladungen, die das Polyion tra¨gt, worunter
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die Ladungen von Aminosa¨ureresten, Metallionen, Cofaktoren usw. fallen.
Der isoelektrische Punkt eines Proteins
Es gibt fu¨r jedes Protein einen bestimmten pH-Wert, bei dem die Anzahl der po-
sitiven und negativen Ladungen des Proteins gleich groß ist und es folglich keine
Gesamtladung mehr tra¨gt. Dieser pH-Wert wird als isoelektrischer Punkt (pI) be-
zeichnet und ist fu¨r jedes Protein spezifisch (siehe Abb. 2.12). Wird wa¨hrend einer
Abbildung 2.12.: Nettoladung eines Protein-Polyions als Funktion des pH-Wertes des
Puffers. Die Funktion schneidet die Abszissenachse im isoelektrischen
Punkt des Proteins. Bei pH=5 hat das Protein 8 positive Ladungen,
bei pH=8,5 hat es 9 negative Ladungen.
elektrophoretischen Trennung dieser pI-Wert erreicht, wandert das Protein im elek-
trischen Feld nicht mehr weiter. Durch die fehlende Nettoladung kann sich keine
elektrische Doppelschicht ausbilden. 95% der Proteine haben einen pI im pH-Bereich
3-10 [57]. Steigt die Temperatur, so nehmen die pI-Werte ab [58]. Bei z.B. 25◦C
ko¨nnen sie um bis zu 0,6 pH-Einheiten niedriger sein als bei 4◦C [59]. Im basischen
pH-Bereich fa¨llt dieser Effekt sta¨rker ins Gewicht als im sauren pH-Bereich, da die
Aminogruppen sta¨rker temperaturabha¨ngig sind als die Carboxylgruppen.
2.4.2. Struktur und Konformation der Nukleinsa¨uren
Nukleinsa¨uren sind Makromoleku¨le, deren Bausteine als Mononukleotide bezeichnet
werden, die jeweils aus dem Einfachzucker Desoxyribose, einem Phosphorsa¨ureester
und einer Nukleinbase bestehen und Polynukleotidketten bilden (siehe Abb. 2.13).
Die Desoxyribose- und Phosphorsa¨ure-Untereinheiten bilden das Ru¨ckgrat des Mo-
leku¨ls. Die fu¨nf Kohlenstoff-Atome einer Desoxyribose sind von 1’ bis 5’ durchnum-
meriert, wobei die Base am 1’-Ende gebunden ist, der Phosphorsa¨urerest am 5’-Ende
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Abbildung 2.13.: Die Bestandteile der Nukleinsa¨uren. In der DNA sind die Basen Ade-
nin, Guanin, Cytosin und Thymin vertreten, in der RNA wird Thy-
min durch Uracil ersetzt. DNA entha¨lt den Zucker 2-Desoxyribose,
RNA dagegen entha¨lt Ribose. DNA und RNA enthalten Phosphat.
Das Ru¨ckgrat der DNA besteht aus einer alternierenden Kette aus
Phosphat und Zucker. Die Phosphatgruppen ionisieren leicht und spal-
ten ein H+ ab, weshalb DNA und RNA sauer reagieren und negativ
geladen sind [61].
und die OH-Gruppe an der 3’-Position. U¨ber Phosphodiester-Bindungen werden die
Nukleotide in den Ketten zusammengehalten, die einen Phosphorsa¨urerest darstel-
len, der die 3’-OH-Gruppe eines Mononukleotidrestes mit der 5’-Phosphatgruppe ei-
nes benachbarten Mononukleotidrestes verbindet. Deshalb besitzt jeder DNA-Einzel-
strang ein 5’-Ende und ein 3’-Ende (siehe Abb. 2.14). Aufgrund der negativen La-
dung und der damit verbundenen Hydrophilie der Phosphorsa¨urereste ist das ge-
samte DNA-Moleku¨l negativ geladen und wandert im elektrischen Feld immer zur
Anode. Der pI von DNA liegt bei ca. 5,0 [60]. Die in den Nukleotiden vorhande-
nen Basen sind zum Einen die Purin-Basen Adenin und Guanin und zum Anderen
die Pyrimidin-Basen Cytosin, Uracil und Thymin. In den Desoxyribonukleinsa¨uren
(DNA) ist das Uracil nicht vorhanden, in den Ribonukleinsa¨uren (RNA) fehlt das
Thymin. In der Regel kommt DNA als schraubenfo¨rmige Doppelhelix vor, wie schon
WATSON und CRICK im Jahr 1953 in ihrem DNA-Modell darstellten [62]. Auf-
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grund der Aneinanderlagerung zweier Einzelstra¨nge in einer Doppelhelix sind immer
zwei Basen gepaart. Die Helix hat einen Durchmesser von 2 nm mit 10 Basenpaa-
ren pro Windung. Die Zucker-Fu¨nfatomringe und die Phosphodiester-Bru¨cken be-
finden sich auf der Außenseite des Moleku¨ls. Der Abstand zwischen den Stra¨ngen
ist an jeder Position gleich, da immer Pyrimidin mit Purin kombiniert wird. Senk-
recht zur Helixachse liegen die Basenpaare, wobei sich immer nur Adenin und Thy-
min (mit zwei Wasserstoffbru¨ckenbindungen) oder Guanin und Cytosin (mit drei
Wasserstoffbru¨ckenbindungen) paaren. Stabilisiert wird die Doppelhelix außerdem
durch hydrophobe Wechselwirkungen zwischen den u¨bereinanderliegenden Basen.
DNA-Polynukleotidketten ko¨nnen rechts- und linksorientierte Helizes bilden. Eine
Abbildung 2.14.: Schema des Ausschnittes einer DNA-Doppelhelix.
linksgewundene Helix wird als Z-Konformation bezeichnet und hat einen Anteil von
weniger als einem Prozent der Chromosomenstruktur in Eukaryonten (Lebewesen
mit Zellkern und Kernmembran). Die DNA ist Bestandteil eines jeden Lebewesens
und tra¨gt die Erbinformation in sich. Die in ihr enthaltenen Gene tragen die Informa-
tion fu¨r die Herstellung der RNA. Die messanger-RNA (mRNA), eine Untergruppe
der RNA, tra¨gt wiederum die Information fu¨r den Aufbau der Proteine. Die Abfolge
der Basen innerhalb der Gene bestimmt die Abfolge der Aminosa¨uren des jeweiligen
Proteins, wobei immer drei Basen eine Aminosa¨ure festlegen. Polynukleotidketten
mit komplementa¨ren Basensequenzen ko¨nnen sich zu Doppelhelizes verbinden (Hy-
bridbildung). Das ko¨nnen zwei DNA-Polynukleotidketten oder eine DNA- und eine
RNA-Polynukleotidkette sein. Wie bei den Proteinen bestimmen auch bei den Nu-





Bei elektrophoretischen Trennungen, außer bei der isoelektrischen Fokussierung, ist
ein konstanter pH-Wert erforderlich, da nur so eine wichtige Voraussetzung fu¨r
die Elektrophorese gewa¨hrleistet ist, na¨mlich dass die elektrischen Ladungen der
Polyionen unvera¨ndert bleiben. Dafu¨r werden Pufferlo¨sungen eingesetzt, die nach
Abbildung 2.15.: Schematische Darstellung der Titrationskurve einer Sa¨ure HA und ih-
rer konjugierten Base A− in Abha¨ngigkeit vom pH-Wert der Lo¨sung.
Die Henderson-Hasselbach-Gleichung beschreibt den Verlauf der Kur-
ve. Bei gleichen Konzentrationen von HA und A− ist der pH-Wert
gleich dem pKs-Wert.
BRØNSTEDT als Lo¨sungen von schwachen Basen und ihren konjugierten Sa¨uren
dargestellt werden. Bei Betrachtung der Titrationskurven stellt sich ein Plateau-
Bereich (Pufferzone) dar, der sich u¨ber bis zu 1,5 pH-Einheiten erstreckt (siehe
Abb. 2.15). Gibt man in diesem Bereich Basen oder Sa¨uren zur Pufferlo¨sung hinzu
oder verdu¨nnt die Lo¨sung, vera¨ndert sich der pH-Wert nur minimal. Fu¨r die Puffer
gilt die Gleichung von Henderson-Hasselbach
pH = pKs + log
[Base]
[Sa¨ure] .
Bei jedem Puffer wird der Gleichgewichtsprozess
HA↔ H+ + A−
angenommen. Bei Zugabe einer starken Sa¨ure, wird der Gleichgewichtsprozess durch
A− +H+ ↔ HA
beschrieben. Die zugeho¨rige Gleichung lautet
pH = pKs + log
[A−]− [H+]
[HA] + [H+] . (2.29)
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Mit Zugabe einer starken Base geht der Gleichgewichtsprozess
HA+OH− ↔ A− +H2O
mit zugeho¨riger Gleichung
pH = pKs + log
[A−] + [H+]
[HA]− [H+] (2.30)
einher. Ist die Konzentration der zugefu¨hrten Sa¨ure oder Base niedriger als die der
puffernden Base [A−] und puffernden Sa¨ure [HA] vera¨ndert sich der pH-Wert des
Puffers nur unwesentlich. Bei Verdu¨nnung der Pufferlo¨sung vera¨ndern sich zwar die
Konzentrationen von Sa¨ure und Base, nicht aber das Verha¨ltnis [A−]/[HA]. Auch
hier ergibt sich fast keine Vera¨nderung des pH-Wertes.
Die Pufferkapazita¨t β ist die wichtigste Eigenschaft eines Puffers. Sie ist das
Verha¨ltnis der A¨nderung der Konzentration von Puffer-Base oder -Sa¨ure und der
A¨nderung des pH-Wertes des Puffers
β = dcAdpH , (2.31)
mit der Basen-Konzentration cA. Daraus ergibt sich
β = ln10 [A
−][HA]
[A−] + [HA] . (2.32)
Eine optimale Pufferkapazita¨t ist erreicht, wenn pH = pKs.
2.5. Grundlagen der Immunoassays und ihre
Methoden
Als Grundlage fu¨r dieses Kapitel wurde das Buch ”Immunoassays“von A. M. Raemund P. Rauch [30] herangezogen.
Immunoassays sind aus dem Laboralltag nicht mehr wegzudenken. Die Gru¨nde
hierfu¨r liegen hauptsa¨chlich in der schnellen und unkomplizierten Durchfu¨hrung der
Assays und der Mo¨glichkeit, aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Substanzen
einen bestimmten Stoff nachzuweisen. Als Nachweismoleku¨le werden Antiko¨rper ein-
gesetzt, die die gesuchte Substanz innerhalb eines heterogenen Moleku¨lgemisches
identifizieren ko¨nnen und reversibel binden, jedoch mit sehr niedriger Dissoziati-
onskonstante. Fu¨r die Detektion und Auswertung des gebundenen Systems aus An-
tiko¨rper und Analyt wird an einem anderen Teil des Antiko¨rpers zusa¨tzlich ein
Markermoleku¨l gebunden. Dieses Verfahren bietet eine Alternative zur klassischen
Analytik, die fu¨r das Auffinden und Detektieren eines Analyten aufwendige Metho-




Die Immunita¨t eines Wirbeltierorganismus wird durch das Immunsystem gewa¨hr-
leistet, dessen Komponeneten u¨ber den gesamten Organismus verteilt sind. Es bie-
tet Schutz vor ko¨rperfremden Materialien, indem es sie identifiziert und neutralisiert
bzw. beseitigt sie anschließend. Bei ko¨rperfremden Strukturen handelt es sich z.B.
um infektio¨se Mikroben, wie Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten bzw. deren jewei-
lige Toxine [63]. In manchen Fa¨llen kommt es vor, dass ein Organismus unfa¨hig ist,
ko¨rpereigene Strukturbestandteile zu erkennen und sie als ko¨rperfremd identifiziert.
Es wird also ko¨rpereigenes Gewebe vom Immunsystem beka¨mpft (Autoimmunita¨t).
Unter die Autoimmunerkrankungen fallen z.B. rheumatische Arthritis, Schuppen-
flechte und Multiple Sklerose [63].
Eine sehr wichtige Rolle im Immunsystems spielen die Antiko¨rper, welche die erst-
en spezifischen Produkte der Immunantwort waren, die wissenschaftlich identifiziert
wurden. Deren Bildung stellt die Abwehrreaktion des Immunsystems auf die soge-
nannten Antigene dar. Als Antigene bezeichnet man die Stoffe, die beim Eindringen
in einen Organismus eine Immunreaktion auslo¨sen im Zuge derer Antiko¨rper oder
reagierende Immunzellen gegen die eindringenden Substanzen gebildet werden.
Man unterscheidet zwischen zwei Systemen: dem angeborenen, unspezifischen Im-
munsystem und dem adaptiven, spezifischen Immunsystem. Das angeborene Im-
munsystem bietet gleich beim ersten Kontakt mit dem ko¨rperfremden Stoff, dessen
Strukturen in diesem Fall dem Immunsystem schon sehr fru¨h in der Entwicklung als
ko¨rperfremd bekannt waren, Schutz. Dazu za¨hlen außerdem physiologische Barrie-
ren, wie Schleim- ha¨ute, der saure pH-Wert des Schweißes und des Magens, sowie
das Lysozym in der Tra¨nenflu¨ssigkeit [63, 30]. Die sogenannten Phagozyten sind die
Zellen des angeborenes Immunsystems, die in Monozyten/Makrophagen und Granu-
lozyten unterteilt werden. Wa¨hrend Granulozyten bei der Vernichtung der Antigene
sterben, u¨berleben Monozyten/Makrophagen mehrere Wochen und ko¨nnen weiter-
hin ko¨rperfremdes Material aufnehmen. Monozyten halten sich in den Gefa¨ßen auf.
Wandern sie von dort unter A¨nderung ihrer Morphologie ins Gewebe, werden sie als
Makrophagen bezeichnet. Durch die erste Immunreaktion des angeborenen Immun-
systems werden andere Immunzellen angelockt und aktiviert.
Zusa¨tzlich zum unspezifischen Immunsystem setzt die adaptive Immunantwort
ein, die eine anhaltende Immunita¨t des Organismus gegenu¨ber Antigenen sicher-
stellt. Dieses sogenannte immunologische Geda¨chtnis, das sich die Antigene ”merkt“ ,kann beim erneuten Kontakt mit diesen noch effektiver reagieren. Im Zusammenspiel
beider Systeme kann Fremdmaterial wirksam unscha¨dlich gemacht werden. Als Zel-
len des adaptiven Immunsystems agieren die sogenannten B- bzw. T-Lymphozyten.
T-Lymphozyten reifen im Thymus, einem großen lymphatischen Organ im oberen
Brustbereich heran, wa¨hrend B-Lymphozyten sich im Knochenmark entwickeln. So-
genannte naive Lymphozyten, die noch nie Kontakt mit ihrem Antigen hatten, be-
finden sich auf einem sta¨ndigen Rundgang durch den Ko¨rper. Dieser Vorgang ist not-
wendig, damit die Antigene von den Antiko¨rpern, die fu¨r sie spezifisch sind, gefunden
werden ko¨nnen. Kommt ein Antigen mit einem B-Lymphozyten, der den entspre-
chenden Antiko¨rper als Rezeptor auf seiner Oberfla¨che tra¨gt, in Kontakt, wird die
adaptive Immunantwort ausgelo¨st. Antiko¨rper und Antigen gehen dabei eine spezi-
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fische, nichtkovalente Bindung ein. Dadurch wird eine Kettenreaktion ausgelo¨st. T-
Lymphozyten scheiden Signalstoffe ab, die notwendig sind, um die B-Lymphozyten
zu aktivieren und regen sie an, sich mehrfach zu teilen, um die Antigene in ausrei-
chender Anzahl beka¨mpfen zu ko¨nnen. Dieser Vorgang wird als klonale Expansion
bezeichnet. In einem weiteren Schritt entwickeln sich die Tochterzellen zu Plasma-
zellen, die lo¨sliche Antiko¨rper erzeugen.
Die Mo¨glichkeiten der Antiko¨rper, gegen die Antigene vorzugehen, sind vielfa¨ltig.
Zum Einen ko¨nnen sie die Antigene neutralisieren, indem sie eine Bindung mit ihnen
eingehen und sie so an einer weiteren Verbreitung im Ko¨rper hindern. U¨berziehen
(opsonieren) die Antiko¨rper die Antigene, erkennen die Makrophagen diese als ko¨rper-
fremd, phagozytieren sie und bauen sie schließlich ab. Zum Anderen gibt es die
Mo¨glichkeit, dass Antiko¨rper der Klassen Immunglobulin G (IgG) und Immunglo-
bulin M (IgM) das Komplementsystem aktivieren, indem gebundene Antiko¨rper die
Funktion eines ”Rezeptors“ fu¨r das erste Protein des Komplementsystems u¨berneh-men, welches auf der Oberfla¨che des Erregers einen Proteinkomplex erzeugt, der
den Erreger lysiert. Die Phagozyten und auch das Komplementsystem sind selbst
nicht antigenspezifisch, sondern werden lediglich von den spezifischen Antiko¨rpern,
die die Antigene markieren, ”angelockt“. Erst dann ko¨nnen die Phagozyten dieseaufnehmen, abbauen und aus dem Organismus entfernen. Da nach der erfolgreichen
Beseitigung eines Antigens einige B-Lymphozyten als Geda¨chtniszellen fungieren,
steht beim zweiten Kontakt mit dem entsprechenden Antigen eine gro¨ßere Menge
an spezifischen Immunzellen zur Verfu¨gung. Bei der prima¨ren Immunantwort, die
beim ersten Kontakt mit dem Antigen eintritt, produziert das Immunsystem nach
ca. fu¨nf Tagen Antiko¨rper. Jede weitere Immunantwort fu¨hrt zu einer schnelleren
Produktion der Antiko¨rper in einer immer ho¨heren Konzentration. Zusa¨tzlich wird
durch Hypermutation die Affinita¨t der Antiko¨rper mit jeder Immunantwort erho¨ht.
Dabei findet eine Mutation auf DNA-Ebene statt, was eine leichte Vera¨nderung der
Antiko¨rper zur Folge hat. Beim erneuten Kontakt mit dem entsprechenden Antigen
teilen sich hauptsa¨chlich die B-Lymphozyten, deren an ihrer Oberfla¨che befindliche
Antiko¨rper das Antigen hochaffin binden ko¨nnen.
Aufgrund der beteiligten Komponenten wird das adaptive Immunsytem in humo-
ral (lat. humor=Flu¨ssigkeit) und zellula¨r unterteilt. Die humorale Immunabwehr
bezieht sich auf Elemente, die sich in Ko¨rperflu¨ssigkeiten befinden. Diese umfassen
die lo¨slichen Antiko¨rper, die durch die B-Lymphyzyten produziert werden. Lo¨sliche
Antiko¨rper binden wiederum nur Antigene, die sich nicht in Zellen, sondern auch in
Ko¨rperflu¨ssigkeiten aufhalten. Die Antigene, die sich durch ihren Aufenthaltsort in
Ko¨rperzellen dem Angriff von lo¨slichen Antiko¨rpern entziehen, werden von bestimm-
ten T-Lymphozyten beka¨mpft. Diese sind die Elemente der zellula¨ren Immunabwehr.
Sie suchen die Oberfla¨che von Zellen nach Fremdmaterial ab und steuern mit der




2.5.1. Struktur und Funktion der Antiko¨rper
Antiko¨rper sind lo¨sliche Immunglobuline des Blutplasmas und werden den Glyko-
proteinen zugeordnet. Sie u¨bernehmen unterschiedliche Aufgaben im Organismus,
etwa die Vermittlung der spezifischen Bindung an das Antigen und die dadurch aus-
gelo¨sten Effektormechanismen, zu denen unter anderem die Hauptfunktionen Op-
sonisierung, Komplementaktivierung, antiko¨rpervermittelte Zytotoxizita¨t (antibody-
dependent cell-cytotoxicity - ADCC ) und Signaltransduktion geho¨ren. Jeder Orga-
nismus ist in der Lage, mindestens 108 verschiedene Antiko¨rper zu bilden, wobei
jede Antiko¨rperklasse dabei in minimaler Konzentration vorliegt. Der Aufbau eines
Immunglobulin-Moleku¨ls ist in Abb. 2.16 dargestellt. Jedes Antiko¨rpermoleku¨l be-
Abbildung 2.16.: Schematischer Aufbau eines Immunglobulin-Moleku¨ls (nach [30]).
steht in seiner Grundstruktur aus zwei identischen schweren Ketten (heavy chains)
und zwei identischen leichten Ketten (light chains) und wird in Abbildungen meis-
tens schematisch als ”Y“ mit zwei kurzen und einem langen Arm dargestellt, was mitder tatsa¨chlichen molekularen Struktur der meisten Immunglobuline u¨bereinstimmt.
Am U¨bergang der leichten Ketten zu den schweren Ketten bilden die schweren
Ketten die sogenannte Hinge-Region, eine strukturell sehr bewegliche Region, die
als eine Art Scharnier fungiert und je nach Isotyp aus 10-60 Aminosa¨uren aufge-
baut ist. Jede der leichten und schweren Ketten besteht aus globula¨ren Doma¨nen,
die jeweils aus 105 - 110 Aminosa¨uren aufgebaut sind. Dabei tragen die schweren
Ketten vier oder fu¨nf und die leichten Ketten zwei dieser Doma¨nen. Die einzel-
nen Doma¨nen, die jeweils aus zwei gegeneinandergelagerten β-Faltblattstrukturen
bestehen, werden u¨ber jeweils eine durch zwei Cystein-Reste gebildete kovalente
Disulfidbru¨cke stabilisiert. Die schweren Ketten und jeweils eine schwere und eine
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leichte Kette sind sowohl u¨ber nichtkovalente Kra¨fte als auch u¨ber kovalente Disul-
fidbru¨cken miteinander verbunden und werden so stabilisiert. Die schweren Ketten
haben ein Molekulargewicht von jeweils 55 kDa − 70 kDa, die leichten von jeweils
24 kDa − 25 kDa.
Fu¨r die spezifische Antigenbindung ist der N-terminale Teil der Ketten zusta¨ndig,
insbesonders die hypervariablen Regionen (complementary determining regions -
CDRs). Aufgrund der immensen Variabilita¨t zwischen den unterschiedlichen Immun-
globulin-Moleku¨len wird dieser Teil auch als variabler Teil V bezeichnet (VH bei den
schweren und VL bei den leichten Ketten). Durch die schon erwa¨hnte Hinge-Region
kann das Antiko¨rper-Moleku¨l durch Auf- und Zuklappen der kurzen Arme Bindungs-
stellen freigeben und somit ”aktivieren“. An die VH- und VL-Doma¨nen gliedern sichdie konstanten Doma¨nen C an. Bei den leichten Ketten handelt es sich dabei um
eine Doma¨ne (CL) und bei den schweren Ketten um drei oder mehr (je nach Isotyp)
Doma¨nen (C1H,C2H usw.).
Enzymatische Spaltung von Immunglobulinen
Trotz der sehr gut ausgepra¨gten Resistenz der Immunglobuline gegen proteolyti-
schen Verdau ko¨nnen Aminosa¨ureverbindungen an der Hinge-Region durch Papain
oder Pepsin aufgetrennt werden. Aufgrund dieser spezifischen enzymatischen Spal-
tung wird eine Charakterisierung in verschiedene Fragmente ermo¨glicht. Bei einer
Behandlung mit Papain entstehen zwei monovalente Fab (fragment antigen-binding)-
Fragmente, die jeweils eine Antigenbindungsstelle tragen und den kompletten leich-
ten Ketten entsprechen, sowie ein FC (fragment constant)-Fragment, das aus den
Resten der schweren Ketten besteht und fu¨r die einzelnen Isotypen spezifisch und
konstant ist. Es entha¨lt die Bindungsstellen fu¨r die sekunda¨ren Effektorfunktionen,
d.h. fu¨r Komplementfaktoren und FC-Rezeptoren. Wird Pepsin eingesetzt, fu¨hrt das
zu einem bivalenten F(ab)2-Fragment, das beide Antigenbindungsstellen tra¨gt, und
einem mehr oder weniger verdauten FC-Fragment (siehe Abb. 2.17). Es gibt einen
entscheidenden Vorteil bei der Verwendung von Fab bzw. F(ab)2-Fragmenten im Ge-
gensatz zu kompletten Antiko¨rpern: Ein solches Immunglobulin-Moleku¨l kann auf-
grund der Gelenkregion zwischen zwei konstanten Doma¨nen der schweren Ketten
und der damit verbundenen Flexibilita¨t der beiden Antiko¨rper-Arme zueinander
zwei identische Antigene binden, jedoch verschwindet das oft erzeugte Hintergrund-
signal, welches durch die Bindung von FC-Teilen der Antiko¨rpern an FC-Rezeptoren
anderer Zellspezies oder Komplementfaktoren zustande kommt.
Die unterschiedlichen Isotypen der Immunglobuline
Durch den FC-Teil werden nach der spezifischen Erkennung und Bindung von An-
tiko¨rper und Antigen wichtige immunologische und physiologische Effekte hervor-
gerufen. Da strukturelle Unterschiede der FC-Teile unterschiedlichen Funktionen
bewirken, werden Immunglobuline in Isotypen klassifiziert.
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Abbildung 2.17.: Enzymverdauung von Immunglobulinen mit Papain oder Pepsin und
Reduktion der Disuldifbru¨cken (nach [30]).
In den Organismen der meisten Wirbeltiere existieren die fu¨nf verschiedenen
Hauptklassen IgG, IgA, IgM, IgD und IgE der Immunglobuline. Sie werden an-
hand der unterschiedlichen Gen-Abschnitte der konstanten Regionen ihrer schweren
Ketten eingeteilt (siehe Abb. 2.18). Diese werden als γ, α, µ, δ und  bezeichnet. Die
leichten Ketten werden in κ und λ unterteilt. Zusa¨tzlich lassen sich fu¨r die Isotypen
IgG und IgA Untergruppen festlegen. Beim Menschen differenziert man die Unter-
gruppen IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 sowie IgA1 und IgA2. Bei der Maus unterscheidet
man zwischen IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3. Alle Isotypen ko¨nnen in einer lo¨slichen
Form als auch in einer membrangebundenen Form vorkommen. Die Eigenschaften
der fu¨nf Hauptgruppen der Immunglobuline werden nachfolgend genauer dargelegt.
Immunglobulin G (IgG) stellt mit etwa 75% (700 − 1600 mg/dl) und ei-
ner biologischen Halbwertszeit von 11-70 Tagen die gro¨ßte Menge des Gesamt-
Immunglobulin im Serum dar [64]. Das Molekulargewicht betra¨gt 150 kDa. Es wird
bei einer Erstinfektion erst nach drei Wochen gebildet, bei einer Zweitinfektion je-
doch sofort (sekunda¨re Immunreaktion). Es kann als einziger Isotyp durch einen
aktiven Transportmechanismus die Plazenta durchdringen, in den Fo¨tus gelangen
und diesen pra¨natal vor Infektionen schu¨tzen. Postnatal kann es vom Sa¨ugling u¨ber
die Muttermilch aufgenommen werden. IgG kann, abha¨ngig vom Isotyp, an FC-
Rezeptoren auf Makrophagen binden und den klassischen Komplementweg aktivie-
ren. Es hat sich als der unproblematischste Antiko¨rper fu¨r in vitro-Tests erwiesen
und findet deswegen auch verbreitet Anwendung in diesem Bereich.
Immunglobulin M (IgM) ist mit einem Anteil von etwas 10% (40−280 mg/dl)
im Serum vertreten. Es wird sofort beim ersten Kontakt mit einem Erreger gebildet
(prima¨re Immunantwort) und hat eine biologische Halbwertszeit von 5 Tagen [64].
IgM bildet neben der klassischen monomeren Struktur eine komplexe Struktur. Es
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Abbildung 2.18.: Isotypen der Immunglobuline (nach [30])
tritt lo¨slich als Pentamer mit zehn Antigen-Bindungsstellen auf, was zu einem Mo-
lekulargewicht von etwa 900 kDa fu¨hrt. Dabei schließen sich fu¨nf Monomere u¨ber
eine sogenannte Joining (J-Kette) zusammen. Diese stabilisierende Polypeptidkette
kommt speziell in menschlichem IgA2-Dimer und IgM-Pentamer vor. IgM ist als
Monomer das am ha¨ufigsten vorhandene Immunglobulin auf der Oberfla¨che der B-
Zellen. Wird IgM im Serum gegen ein spezifisches Antigen nachgewiesen, deutet
das auf eine frische Infektion innerhalb der letzten Monate hin, was in der vira-
len Infektions-Diagnostik von entscheidender Bedeutung sein kann. Einige Wochen
nach Beginn der Infektion sinkt die Produktion von IgM ab und es wird versta¨rkt
IgG gebildet, welches einen speziellen Schutz bietet. Aufgrund dieses Mechanismus
ko¨nnen gezielte Aussagen u¨ber das Stadium der Infektion getroffen werden. Bei ei-
nem ersten Nachweis von IgG-Antiko¨rpern besteht der Verdacht auf eine Infektion
durch einen bestimmten Erreger. Ein Anstieg in der IgM-Konzentration la¨sst auf
eine Erstinfektion schließen, bleibt die Konzentration gering, ist es eine Zweitinfek-
tion. Ein Absinken der IgM-Konzentration deutet darauf hin, dass die akute Phase
einer Infektion u¨berwunden ist.
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Immunglobulin A (IgA) nimmt mit 2/3 der Gesamt-Immunglobulinproduktion
den gro¨ßten Anteil im Ko¨rper ein, jedoch betra¨gt der Anteil im Serum nur 10−15 %
(70−380 mg/dl). Es hat eine biologische Halbwertszeit von 5-6 Tagen [64]. Das Mo-
lekulargewicht betra¨gt 160 kDa bzw. 385 kDa als Dimer. Bei einer stillenden Mutter
gelangt IgA in die Muttermilch und sorgt so auch fu¨r den Schutz des Kindes. Es
dient zur Abwehr von Erregern an den Oberfla¨chen der menschlichen Schleimha¨ute,
z.B in Nase, Rachen und Darm, und soll schon das Eindringen der Antigene in den
Ko¨rper verhindern und diese neutralisieren. Dringen die pathogenen Erreger und
Substanzen jedoch tiefer ein, kommt es zu einer Immunreaktion. IgA kommt sowohl
als Monomer mit zwei leichten Ketten und zwei schweren α-Ketten als auch als Di-
mer vor. Die Struktur eines sekretorischen IgA umfasst zwei IgA-Moleku¨le, die u¨ber
eine J-Kette miteinander verbunden sind.
Immunglobulin D (IgD) ist das vorherrschende Immunglobulin auf der Ober-
fla¨che der B-Lymphozyten; seine genaue Funktion ist jedoch unbekannt. Das Mo-
lekulargewicht betra¨gt 172 kDa und die Halbwertszeit zwei bis drei Tage [64]. Es
ist labil gegenu¨ber Hitze und Proteolyse und im Serum nur in Spuren nachweis-
bar. Als membrangebundenes Immunglobulin ist es wichtig fu¨r die Reifung der B-
Lymphozyten.
Immunglobulin E (IgE) ist in seiner Funktion stark spezialisiert und kommt im
Blutserum nur in sehr geringen Mengen vor (0, 3 mg/l) [64]. Sein Molekulargewicht
betra¨gt 190 kDa. Vom Lymphgewebe in der Na¨he der Atemwege und des Verdau-
ungstraktes aus gelangt es ins Blut. Es spielt bei Allergien eine wichtige Rolle und ist
vor allem in der Haut und den Schleimha¨uten zu finden. Es hat, genau wie IgD, eine
Halbwertszeit von zwei bis drei Tagen. Kommt es mit Allergenen in Kontakt, fu¨hrt
dies zur Ausschu¨ttung von Stoffen (Mediatoren), die eine Entzu¨ndungsreaktion her-
vorrufen. In diesem Zusammenhang ist das Histamin der wohl bekannteste Mediator.
Gewinnung von monoklonalen, polyklonalen und rekombinanten
Antiko¨rpern
Monoklonale Antiko¨rper werden von einem B-Zell-Klon produziert, der auf einen ein-
zigen B-Lymphozyten zuru¨ckgeht. Sie sind gegen genau ein spezifisches Epitop eines
Antigens gerichtet und spielen in der medizinischen Diagnostik eine große Rolle, da
sie mit hoher Spezifita¨t Moleku¨le binden ko¨nnen. Die Methode zur Herstellung mo-
noklonaler Antiko¨rper wurde im Jahr 1975 von C. MILSTEIN, G. KO¨HLER und N.
JERNE vero¨ffentlicht und 1984 mit dem Nobelpreis fu¨r Medizin ausgezeichnet [65].
Dazu werden Tiere immunisiert, um deren Plasmazellen zu gewinnen. Die Technik
basiert auf der Verschmelzung von Antiko¨rper-erzeugenden B-Lymphoblasten und
Myelomazellen zu Hybridomazellen. Diese Zellen besitzen die Fa¨higkeit einer Plas-
mazelle, unbegrenzt einen spezifischen Antiko¨rper zu produzieren und die Fa¨higkeit
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einer Tumorzelle, sich unbegrent zu teilen, was sie unsterblich macht.
Die Vorteile der Benutzung monoklonaler Antiko¨rper liegen zum Einen in der
Mo¨glichkeit, große Mengen an Antiko¨rpern zeitlich unbegrenzt und in gleichbleiben-
der Qualita¨t und somit hoher Reproduzierbarkeit herstellen zu ko¨nnen. Zum Ande-
ren minimiert die Monospezifita¨t der Antiko¨rper das Risiko von Kreuzreaktivita¨ten,
im Gegensatz zu polyklonalen Antiseren, bei denen es ha¨ufiger zu unspezifischen Bin-
dungen kommen kann [63]. Die Massenproduktion tausendender unterschiedlicher
monoklonaler Antiko¨rper wird mittlerweile von mehreren hundert Biotechnologie-
Unternehmen realisiert [66]. Außerdem konnte die Qualita¨t und Geschwindigkeit
antiko¨rperbasierender Diagnostik-Tests fu¨r viele Erkrankungen rapide erho¨ht wer-
den [67]. Als Nachteil erweist sich die relativ aufwendige Herstellung.
Ein Tier, das mit einem Antigen immunisiert wird, produziert eine Mischpopula-
tion von Antiko¨rpern, die jeweils die gleiche Antigenspezifita¨t besitzen, aber gegen
unterschiedliche Epitope des Antigens gerichtet sind. Liegt diese Mischpopulation in
aufgereinigter Form vor, wird sie als polyklonaler Antiko¨rper bezeichnet; in nicht auf-
gereinigter Form wa¨re polyklonales Antiserum die korrekte Bezeichnung. Polyklonale
Antiko¨rper werden von unterschiedlichen B-Zell-Klonen erzeugt. Da sich eine phy-
siologisch vorkommende Immunantwort stets gegen viele unterschiedliche Epitope
des in den Organismus eindringenden Antigens richtet, ist diese immer polyklonal.
Vorteile von der Nutzung polyklonaler Antiko¨rper sind die schnelle, meistens un-
komplizierte und kostengu¨nstige Herstellung einer relativ großen Serummenge. Das
gewonnene polyklonale Antiserum ist sofort einsetzbar. Nicht erforderlich ist, wie
bei monoklonalen Antiko¨rpern, nach dem passenden Antiko¨rper zu suchen. Es kann
vorkommen, dass Klone ein Epitop des Antigens erkennen, das auch auf anderen
Strukturen vorkommt, welches zu unerwu¨nschten Kreuzreaktionen fu¨hren kann. Die
Gesamtheit der polyklonalen Antiko¨rper, deren Bindung an ein Antigen u¨ber meh-
rere unterschiedliche Epitope erfolgt, kann diese unspezifischen Bindungen jedoch
kompensieren und insgesamt zu einer hohen Gesamtspezifita¨t fu¨hren. Fu¨r den Nach-
weis kleiner Moleku¨le mit wenigen Epitopen eignen sich polyklonale Antiko¨rper be-
sonders gut. Je mehr Antiko¨rper an die unterschiedlichen Epitope eines solchen
Antigens binden, desto besser ist dieses zu erkennen.
Als Nachteil muss der manchmal geringe Anteil an gewu¨nschten Antiko¨rpern im
Serum angefu¨hrt werden. Ein polyklonales Antiserum beinhaltet unabha¨ngig von
der Immunisierung eine Vielzahl von Antiko¨rpern. Diese sind bereits vor der Im-
munisierung des Tieres vorhanden oder werden wa¨hrend der Immunisierung durch
weitere unerwu¨nschte Immunisierungen z.B. aufgrund von Infektionen produziert.
Bei polyklonalen Antiko¨rpern sto¨ßt die Produktion nach einiger Zeit an ihre Gren-
zen. Dies kann durch den Tod des Tieres, eine Abnahme der Synthese oder einer
mit der Zeit unzureichender werdenden Qualita¨t des produzierten Antiserums be-
dingt sein. Sind immunogene Strukturen des Antigens, mit dem die Immunisierung
angeregt wird, auch auf vielen anderen Antigenen vorhanden, kann es ha¨ufig zu Un-
spezifita¨ten kommen. Außerdem mu¨ssen die gewonnenen Antiseren sta¨ndigen Qua-
lita¨tskontrollen unterliegen, da es zu Qualita¨tsschwankungen kommen kann.
Eine Alternative zu den klassischen monoklonalen und polyklonalen Antiko¨rpern
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sind gentechnisch gewonnene Antiko¨rperfragmente, die sogenannten rekombinanten
Antiko¨rper. Die Gewinnung findet vorwiegend u¨ber genetische Selektion aus An-
tiko¨rperbibliotheken mit einer großen Vielfalt von Antiko¨rpern statt [63]. U.a. durch
die Einfu¨hrung von Oligonukleotidsequenzen in die kodierten Bereiche der hyperva-
riablen Regionen des Antiko¨rpers ko¨nnen Antiko¨rperbibliotheken synthetisch her-
gestellt werden. Diese Synthese kann in Bakterien, Hefen und Pflanzen erfolgen,
erspart also den Einsatz von Tieren und ist zudem noch preisgu¨nstig in der Kul-
tivierung [68]. Weiterhin gibt es verschiedene Mo¨glichkeiten, Antiko¨rperfragmente
gentechnisch herzustellen. Fu¨hrt man eine Spaltung eines Immunglobulins mit Pep-
sin oder Papain durch, entledigt man sich des FC-Teils und erha¨lt ein bivalentes
F(ab)2-Fragment bzw. ein monovalentes Fab-Fragment (Abb.2.19 A).
Der kleinste rekombinante Antiko¨rper, der sogenannte fragment variable (Fv),
besteht nur aus einer variablen schweren Kette (VH) und einer variablen leichten
Kette (VL), die u¨ber eine Peptidbru¨cke miteinander verbunden werden mu¨ssen,
um einsetzbar zu sein. Dieser wird dann als single chain fragment variable (scFv)-
Antiko¨rper bezeichnet (Abb. 2.19 B).
Koppelt man zwei scFv miteinander, erha¨lt man einen sogenannten diabody (Abb.
2.19 C). Außerdem ko¨nnen bispezifische Antiko¨rper hergestellt werden, die zwei un-
terschiedliche Antigene gleichzeitig erkennen ko¨nnen. Dazu za¨hlen z.B. bispezifi-
sche diabodies oder bispezifische Fab2-Fragmente (Abb.2.19 D). Rekombinante An-
tiko¨rper ko¨nnen bzgl. ihrer Affinita¨t, Antigene zu binden, ihrer molekularen Bauwei-
se und Dimerisierung mit optimierten Eigenschaften entwickelt werden. Zusa¨tzlich
kann man sie mit einer Reihe von ”Effektoreinheiten“ ausstatten, um ihre Fa¨higkeitder Zielrichtung auf Tumorzellen zu erho¨hen [69].
2.5.2. Das Antigen
Als Antigene bezeichnet man Stoffe, die eine spezifische Bindung mit Antiko¨rpern
und bestimmten Rezeptoren von Lymphozyten (B-Zell-Rezeptoren oder T-Zell-Re-
zeptoren) eingehen. Lo¨sen Antigene eine Immunantwort aus, wirken sie immunogen.
Die Antigenbindungsstelle wird als Epitop bezeichnet. Es handelt sich bei Antigenen
meistens um Proteine oder Peptide, aber auch Kohlenhydrate und Lipide ko¨nnen
zu den antigenen Stoffgruppen za¨hlen. Um die Bildung von Antiko¨rpern in einem
Organismus anzuregen, gibt es unterschiedliche Mo¨glichkeiten: Es eignen sich sowohl
natu¨rliche aufgereinigte Antigene als auch synthetische Peptide, ganze Zellen oder
Zellfragmente zur Immunisierung.
Eine Mo¨glichkeit ist die Immunisierung mit aufgereinigten nativen Antigenen.
Weist das Antigen Verunreinigungen und Modifikationen auf, kann besonders bei der
Verwendung von polyklonalen Antiko¨rpern die Zahl der unspezifischen Bindungen
erho¨ht werden oder die Verunreinigungen sogar sta¨rker immunogen sein als das
Antigen selbst.
Auch rekombinante Antigene finden oft Anwendung, wobei hier auf die unter-
schiedliche ”Antigenita¨t“ von rekombinantem Antigen und nativem Antigen geach-
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Abbildung 2.19.: Rekombinante Antiko¨rper: Es gibt verschiedenen Mo¨glichkeiten, An-
tiko¨rperfragmente gentechnisch zu erzeugen: A) Durch Spaltung mit
Pepsin oder Papain erha¨lt man ein bivalentes Fab2-Fragment bzw. ein
monovalentes Fab-Fragment. B) fragment variable (Fv) besteht nur
aus einer variablen schweren Kette (VH) und einer variablen leichten
Kette (VL), die u¨ber eine Peptidbru¨cke miteinander verbunden sind.
Dieser wird dann als single chain fragment variable (scFv)-Antiko¨rper
bezeichnet. C) Zwei scFv-Antiko¨rper ergeben einen diabody. D) bis-
pezifische Antiko¨rper: bispezifische diabodies oder bispezifische Fab2-
Fragmente (nach [30]).
tet werden muss. Fu¨r diese Art der Antiko¨rperherstellung wird eine ausreichende
Menge an natu¨rlichem Antigen beno¨tigt, zum Einen fu¨r die Immunisierung und
zum Anderen fu¨r die Evaluierung des Antiko¨rpers.
Eine Alternative bietet die Verwendung von synthetischen Peptiden, die auch pro-
blemlos in gro¨ßeren Mengen mit Hilfe der Peptidsynthese produziert werden ko¨nnen.
Die Schwierigkeit bei der Herstellung und Verwendung von synthetischen Peptiden
ist die Generierung der Tertia¨rstruktur, also der u¨bergeordneten ra¨umlichen Struk-
tur des Epitops, aus sehr kurzen Peptidsequenzen. Diese ist neben der Prima¨rstruktur
fu¨r das Gesamtprotein ausschlaggebend. Antiko¨rper, die mit Hilfe solcher syntheti-
schen Antigene erzeugt werden, haben oft Probleme, das native Epitop zu erkennen.
Fu¨r viele Anwendungen fu¨hrt diese Methode jedoch zum Erfolg.
Bei einer Immunisierung mit Haptenen (partielles oder unvollsta¨ndiges Antigen)
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ergibt sich aufgrund ihrer Gro¨ße eine fehlende Immunogenita¨t. Um sie zu ”ver-gro¨ßern“und sie damit immunogen zu machen, werden sie an Carriermoleku¨le (z.B.
Albumin, Polyaminosa¨ure, Agarose) gekoppelt. Eine andere Mo¨glichkeit ist die Im-
munisierung mit abgeto¨teten Zellen, Zellfragmenten, Bakterien oder Viren. Das Pro-
blem, das sich dabei ergibt, ist die Ermittlung des einen Antigens, welches der An-
tiko¨rper erkennt, unter den vielen, die in einer Zelle vorhanden sind. Bei einer Im-
munisierung mit DNA sind keine Antigene erforderlich, da diese Methode direkt
das Antigen-Gen nutzt. Dieses Vorgehen bietet sich besonders bei Anwendungen
an, fu¨r die sich Antigene nicht mit ausreichender Qualita¨t fu¨r eine Immunisierung
rekombinant herstellen lassen.
Die Antigen-Antiko¨rper-Bindung
Bei den auftretenden Kra¨ften zwischen Antiko¨rper und Antigen handelt es sich um
elektrostatische Wechselwirkungen, van-der-Waals-Kra¨fte, Wasserstoffbru¨ckenbind-
ungen und hydrophobe Interaktionen. Kovalente Bindungen treten hierbei nicht auf.
Die Kra¨fte bilden sich zwischen den Paratopen der Antiko¨rper und den Epitopen der
Antigene aus (siehe Abb. 2.20), wobei die variablen Doma¨nen der Polypeptidketten
der Antiko¨rper die epitopspezfischen Paratope tragen, welche sich aufgrund ihrer
Hypervariabilita¨t dem entsprechenden Epitop des Antigens anna¨hern und es ent-
sprechend des Schlu¨ssel-Schloss-Prinzips einschließen. Die meisten Antiko¨rper ha-
ben planare Antigen-Bindungsstellen, die sich, im Gegensatz zu T-Zell-Rezeptoren,
an Epitope von großen Makromoleku¨len und nativen globula¨ren Proteinen anpassen
ko¨nnen. Liegt eine monovalente Bindung zwischen Paratop und Epitop vor, also eine
einzelne Antigen-Antiko¨rper-Bindung, beschreibt die Affinita¨t die Bindungssta¨rke.
Dies ist der Fall, wenn ein Antiko¨rper genau ein Antigen binden kann. Als Avidita¨t
eines Antiko¨rpers bezeichnet man die Kraft einer multivalenten Bindung zwischen
Antiko¨rper und Antigen, die spezifisch oder multispezifisch (bei Reaktion des An-
tiko¨rpers mit verschiedenen Antigen-Epitopen) sein kann. Die Avidita¨t ist somit die
Gesamtheit der Affinita¨ten. Anhand der Antigen-Konzentration, die beno¨tigt wird,
um 50 % der Bindungsstellen der in Lo¨sung vorhandenen Antiko¨rper-Moleku¨le in
einem Equilibriumsgleichgewicht zu besetzen, wird die Bindungssta¨rke festgelegt.
Bei einer einfachen 1:1 Interaktion ist die Equilibriumskonstante KD der Quotient
aus der Dissoziationskonstante kd und der Assoziationskonstante ka
KD = kd/ka.
Eine hohe Affinita¨t fu¨hrt zu einer niedrigen Konstante KD, da weniger Antigen-
Moleku¨le beno¨tigt werden, um die Bindungsstellen der Antiko¨rper zu besetzen. Bei
einer typischen Immunreaktion der Maus betra¨gt die KD der monoklonalen An-
tiko¨rper, die produziert werden, zwsichen 10−7mol/l und 10−11mol/l. Monoklonale
Antiko¨rper vom Kaninchen erreichen sogar KDs bis 10−12mol/l. Im Gegensatz da-
zu liegen die Werte der KDs von T-Zell-Rezeptoren lediglich zwischen 10−5mol/l
und 10−7mol/l [30]. In der Praxis hat die Verwendung von hochaffinen Antiko¨rpern
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Abbildung 2.20.: Bindungskra¨fte zwischen Antiko¨rper und Antigen (nach [30]).
den Vorteil, dass sie sta¨rker an das Antigen binden, bei anfallenden Waschschritten
nicht so schnell weggespu¨lt werden und außerdem Zeit und Geld sparen, da ku¨rzere
Inkubationszeiten und geringere Antiko¨rper-Konzentrationen notwendig sind. Die
Avidita¨t, also die Gesamtbindungssta¨rke, ist aufgrund der Tatsache, dass alle An-
tiko¨rper mindestens zwei Bindungsstellen haben, deutlich ho¨her.
2.5.3. Ha¨ufig verwendete Immunoassays
ELISA
Das besondere Merkmal des ELISA (engl. enzyme linked immunosorbent assay) ist
die Kopplung von Analyt und markiertem spezifischen Antiko¨rper an einen fes-
ten Tra¨ger. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um eine Mikrotiterplatte mit
Vertiefungen, deren Oberfla¨che Antiko¨rper bzw. Analyt (je nach Methode) binden.
Neben der qualitativen Aussage ist auch eine quantitative Aussage mo¨glich. Dafu¨r
muss bei dem Nachweis der direkten Bindung von Analyt und Antiko¨rper eine der
beiden Komponenten in einer gereinigten und markierten Form vorliegen. Der An-
tiko¨rper geht eine spezifische Bindung mit dem Analyten ein und genau dieser Kom-
plex bleibt nach dem Waschen und Entfernen ungebundener Komponenten auf dem
Tra¨ger gebunden. Dieser wird dann mittels einer enzymatischen Reaktion detek-
tiert. Der Substratumsatz ist proportional zur Menge des gebundenen Analyten. Zu
der Gruppe der quantitativen Festphasen-Immunoassays geho¨ren neben dem ELISA
mit enzymgekoppeltem Antiko¨rper auch der Radio-Immunoassay (RIA, dessen An-
tiko¨rper-Markierung ein Radioisotop ist), der Fluoreszenz-Immunoassay (FIA, des-
sen Antiko¨rper-Markierung ein Fluoreszenzfarbstoff ist) und der Chemilumineszenz-
Immunoassay (dessen Antiko¨rper-Markierung ein luminogenes Moleku¨l ist). Die Be-
liebtheit dieses Assays auf dem Gebiet der Diagnostik ist in der schnellen paral-
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lelen Analyse vieler Proben unter gleichen Bedingungen und geringen Volumina
begru¨ndet. Die Detektionsgrenze liegt im gu¨nstigsten Fall bei 10−12 mol/l (kann je
nach Zielsetzung und Probenbedingungen variieren) [70].
Zur Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit des ELISA kann dieser mit der
Immuno-PCR (IPCR) als Assay-Methode kombiniert werden. Anstelle des Antiko¨r-
per-Enzym-Komplexes tritt hier ein Antiko¨rper-DNA-Konjugat. Grundlage ist die
Poly- merase-Kettenreaktion (engl. polymerase chain reaction;PCR). Beim ELISA
wird eine gegebene Menge eines Substrates in ein nachweisbares Produkt umgesetzt.
Bei der IPCR werden die Produkte der DNA-Vervielfa¨ltigung in ca. 25-40 Zyklen
kopiert. Die Signalsteigerung ist anna¨hernd exponentiell und die Nachweisgrenze
wird im Vergleich zum ELISA auf 10−18 mol/l verbessert [70]. Im nachfolgenden
Teilkapitel werden ELISA-Systeme noch eingehender betrachtet.
Blot-Methoden
Bei den Blot-Methoden werden Substanzen auf eine Membran gebracht, auf der
sie dann nachgewiesen werden ko¨nnen. Man unterscheidet zwischen Southern-Blot
(U¨bertragung von DNA), Northern-Blot (U¨bertragung von RNA) und Western-Blot
(U¨bertragung von Proteinen).
Zur Identifizierung von Proteinen eines Proteingemisches durch den Western-Blot
werden die einzelnen Komponenten zuna¨chst elektrophoretisch mittels SDS-PAGE
(engl. sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) im Gel separiert
und dann auf die Membran u¨bertragen und fixiert. Daraufhin erfolgt eine Inkubati-
on mit einem spezifisch an das antigene Epitop bindenden markierten Antiko¨rper.
Diese Bindung wird wie beim ELISA mittels Substratumsatz detektiert, weshalb
man auch vom Immuno-Blot spricht. Eine Quantifizierung ist aufgrund von aufwen-
digen Messanlagen und relativ komplexer Durchfu¨hrbarkeit schwierig. Einen schnel-
len Immunoassay, bei dem das Proteingemisch ohne vorherige elektrophoretische
Auftrennung auf die Membran u¨bertragen wird, bezeichnet man als Dot-Blot, der
das Gemisch auf das Vorliegen des gesuchten Analyten untersucht.
Protein-Arrays
Um viele Proteine gleichzeitig zu erfassen und zu untersuchen, werden sogenann-
te Protein-Arrays oder Protein-Chips herangezogen, auf deren Oberfla¨che unter-
schiedliche Rezeptoren (bekannte Proteine oder Antiko¨rper) auf Testfeldern, den
sogenannten Spots, immobilisiert sind. Durch Inkubation mit der zu untersuchen-
den Probe ko¨nnen Vorkommen und Menge mehrerer Analyte gleichzeitig festgestellt
werden. Findet eine Interaktion auf den Spots statt, wird diese detektiert. Findet
keine Interaktion statt, bleibt der Spot nach einem Waschschritt leer. Man unter-
scheidet zwischen analytischen und funktionellen Microarrays. Beim analytischen
Microarray werden komplexe Gemische qualitativ und quantitativ auf bestimmte
Proteine getestet. Sie werden vor allem als Antiko¨rper-Arrays in der Diagnostik
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eingesetzt. Bei den funktionellen Arrays werden ganze Gruppen oder sogar das Pro-
teom eines Organismus untersucht. Dafu¨r werden sehr viele aufgereinigte Proteine in
separaten Spots immobilisiert. Sie finden hauptsa¨chlich Anwendung in der Grund-
lagenforschung und der Wirkstoff- und Targetidentifizierung.
Oberfla¨chenplasmonen-Resonanz
Die Oberfla¨chenplasmonen-Resonanz (surface plasmon resonance; SPR) ist ein spek-
troskopisches Analyseverfahren und stellt eine schnelle und a¨ußerst sensitive Metho-
de dar, um Wechselwirkungen zwischen Moleku¨len ohne den Einsatz von Markie-
rungsmoleku¨len qualitativ und quantitativ zu erfassen. Dabei werden die Schwingun-
gen von freien Elektronen (Oberfla¨chenplasmonen) an der Oberfla¨che von Metall-
filmen ausgenutzt. Die Plasmonen werden durch Photonen angeregt, die wiederum
an der Metalloberfla¨che reflektiert werden. Im Zuge der Entwicklung von DNA- und
Protein-Chips gewinnt das SPR-Imaging als labelfreie fla¨chenaufgelo¨ste Detektions-
methode in der Bioanalytik immer mehr an Bedeutung. Dabei fungiert ein Chip als
Sensor, auf dessen metallischer Oberfla¨che einer der Reaktionspartner gebunden ist.
Die zu untersuchende flu¨ssige Probe wird u¨ber den Chip geleitet. Geht ein Ana-
lyt aus der Probe eine Bindung mit dem am Chip gebundenen Moleku¨l ein, a¨ndert
sich das Messsignal aufgrund der vera¨nderten Schichtdicke bzw. des vera¨nderten
Brechungsindex. Anwendung findet die Methode vor allem in der Detektion von
Biosensorchips bezu¨glich der Erkennung und Art von Bindungsvorga¨ngen zwischen
DNA und Proteinen mit einer Nachweisgrenze im Nano - bis Femtomolbereich.
Zytometrie
Mit der Zytometrie werden Analyte nicht in Substanzgemischen, sondern direkt in
oder auf den Zellen untersucht. Die Zellbestandteile ko¨nnen gleichzeitig mit Fluo-
reszenzmarkern versehen und so sto¨chiometrisch bestimmt werden.
Man unterscheidet zwischen zwei Analysesystemen: Dem Durchflusszytometer
(flow cytometer, FCM) und dem objekttra¨gerbasierten Zytometer (slide based cy-
tometer, SBC). Bei der FCM werden die Zellen in Suspensionen gemessen (z. B.
Blut oder andere Ko¨rperflu¨ssigkeiten) und bei der SBC sind sie auf einer licht-
durchla¨ssigen Oberfla¨che aus Glas oder Kunststoff immobilisiert (z. B. Gewebekul-
turen oder Gewebeschnitte). Die Fluoreszenzmarker werden mit Laserlicht oder einer
Quecksilberdampflampe angeregt und das erzeugte Fluoreszenzlicht wird u¨ber Pho-
tomultiplier gemessen. Die Amplitude der Signale ist ein Maß fu¨r die Lichtsta¨rke der
fluoreszierenden Objekte. Es ko¨nnen alle Parameter oder Eigenschaften einer Zelle
untersucht werden, die sich durch Fluoreszenzfarbstoffe erfassen lassen. Eines von
vielen Anwendungsbeispielen ist die DNA-Zytometrie zur Fru¨hdiagnose bo¨sartiger
Tumoren anhand von Messung des DNA-Gehaltes in den Tumorzellen. Die Anzahl




Wenn sich Analyte in Organen oder Zellkulturen befinden oder deren Interaktion
mit anderen Zellen untersucht werden muss, sto¨ßt die Zytometrie an ihre Gren-
zen. Dann wird als mikroskopische Analysemethode die Immunhistochemie oder
die Immunfluoreszenz genutzt. In histologischen Gewebeschnitten ko¨nnen Antigene
anhand von markierten Antiko¨rpern direkt nachgewiesen und z. B. Gensequenzen
und Proteinexpressionen dargestellt werden. Um eine Signalversta¨rkung zu erzielen,
werden jedoch oft indirekte Nachweise durchgefu¨hrt, bei denen zuna¨chst ein spezifi-
scher unmarkierter Antiko¨rper an das nachzuweisende Antigen bindet und dann fu¨r
dessen Nachweis ein enzymmarkierter Antiko¨rper eingesetzt wird. Der entstehende
Farbumschlag in unmittelbarer Na¨he des gebundenen Komplexes kann lichtmikro-
skopisch untersucht werden. Im Unterschied zur Immunhistochemie, bei der Enzyme
den Nachweis bringen, werden bei der Immunfluoreszenz verschiedene Fluoreszenz-
farbstoffe als Nachweismoleku¨le eingesetzt, die einen parallelen Nachweis mehrerer
Analyte erlauben und mit einem Fluoreszenzmikroskop detektiert werden.
DNA-Microarrays
DNA-Microarrays werden fu¨r simultane Messungen der mRNA-Moleku¨le des mensch-
lichen Genoms eingesetzt. Sie enthalten spezifische Sonden fu¨r jedes einzelne Gen.
Die Moleku¨le werden in cRNA umgeschrieben, mit Digoxigenin markiert und auf
dem Microarray hybridisiert. Sind in der Probe zu den Gensonden komplementa¨re
cDNAs vorhanden, gehen sie Wasserstoffbru¨ckenbindungen mit den entsprechenden
Basen ein. Daraufhin bindet ein Konjugat aus einem Anti-Digoxigenin-Antiko¨rper
und alkalischer Phosphatase an das Digoxigenin. Anschließend wird das mittels ei-
ner Reaktion an der alkalischen Phosphatase erzeugte Licht mit einer im Messgera¨t
enthaltenen CCD-Kamera detektiert.
2.5.4. ELISA-Systeme
Aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Immunosassays mit ihren unterschiedli-
chen Anwendungsgebieten ist es relativ komplex, einen neu entwickelten Immu-
noassay in der µFFE, wie er in dieser Arbeit vorgestellt wird, in dieses breite
Gebiet einzuordnen und Vergleiche anzustellen. ELISA-Systeme haben sich schon
lange Zeit in vielen Bereichen als sehr sensitive analytische Verfahren etabliert.
Sie finden ihre Einsatzgebiete sowohl in der klinischen Diagnostik als auch der
Lebensmittel-, Umwelt- und pharmazeutischen Analytik. Bei einem hohen Proben-
durchsatz sind sie vergleichsweise unkompliziert und preisgu¨nstig durchzufu¨hren.
Aus diesen Gru¨nden bescha¨ftigt sich dieses Kapitel etwas eingehender mit der Funk-
tionsweise und Durchfu¨hrung eines ELISA, um dann den in dieser Arbeit entwickel-
ten Immunoassay gegenu¨berstellend beurteilen zu ko¨nnen.
Die Antigen-Antiko¨rper-Reaktion bildet die Grundlage fu¨r viele diagnostische Ver-
fahren. Den Startschuss fu¨r die Bindung von Immunglobulinen an Kunststoffober-
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fla¨chen, den sogenannten Festphasen-Immunoassays, gaben im Jahr 1967 CATT und
TREGEAR mit einen Radioimmunoassay (RIA) [71]. Im Jahr 1971 waren es dann
unabha¨ngig voneinander ENGVAL und PERLMAN sowie VAN WEEMEN und
SCHUURS, die erstmals u¨ber Festphasen-Enzymimmunoassays berichteten [72, 73].
Der ELISA, der auf einer enzymatischen Farbreaktion basiert, hat sich seit die-
ser Zeit rasant weiterentwickelt und insbesondere in der medizinischen Diagnostik
etabliert. Die Standard-Festphase ist sowohl bei kleinerem Probendurchsatz in For-
schungslaboren als auch bei industriellen Hochdurchsatztests (engl. high throughput
screening; HTS) eine spezielle Mikrotiterplatte mit 96 Wells, eine transparente Plat-
te aus Polystyrol mit einem Fassungsvermo¨gen von 300µl pro Vertiefung (Well). Mit
der mittlerweile verfu¨gbaren Fu¨lle von unterschiedlichen Antiko¨rpern hat sich auch
die Vielfalt der mo¨glichen Formate der ELISAs gesteigert. Weiterhin vereinfachen
die kommerziell erha¨ltlichen Vernetzungsreagenzien (crosslinker) die Anwendung
von Antigen-Antiko¨rper-Komplexen gekoppelt mit Enzymen. Der FIA (fluorescence
immuno assay) profitiert von der Vielzahl der heute verfu¨gbaren Fluoreszenzfarb-
stoffen, die aufgrund ihrer spezifischen reaktiven Gruppen problemlos an Antiko¨rper
oder Antigene gekoppelt werden ko¨nnen.
Der ELISA dient u.a. dem Nachweis von Proteinen, Viren, Antiko¨rpern, Hormo-
nen, Toxinen oder Pestiziden. Grundlegend hierfu¨r sind spezifische Antiko¨rper, die
an das nachzuweisende Antigen binden. Die entsprechenden Antiko¨rper werden zu-
vor mit einem Markermoleku¨l, im Fall des ELISA mit einem Enzym, markiert. Die-
ses erzeugt nach Zugabe eines Substrates einen Farbumschlag, welcher quantifiziert
und detektiert werden kann. Obgleich viele unterschiedliche Assaytypen entwickelt
wurden, haben sie einige grundlegende Gemeinsamkeiten.
Direkte und indirekte Assays
Zuna¨chst kann man eine Einteilung in direkte und indirekte Assays vornehmen
[74]. Der direkte Assay zeichnet sich dadurch aus, dass der spezifische Antiko¨rper
(Prima¨rantiko¨rper) das Markermoleku¨l tra¨gt (Abb. 2.21 A). Beim indirekten Assay
ist ein gegen den Prima¨rantiko¨rper gerichteter Sekunda¨rantiko¨rper mit einem Mar-
kermoleku¨l versehen (Abb. 2.21 B). Beide Methoden haben Vor- und Nachteile.
Der Vorteil des direkten Assays liegt in der Reduzierung der Inkubationsschritte,
wodurch das Auftreten von unspezifischen Bindungen aufgrund von z.B. Protein-
Protein-Wechselwirkungen verringert wird.
Der indirekte Assay ermo¨glicht es, dass mehrere markierte Sekunda¨rantiko¨rper
an den Prima¨rantiko¨rper binden ko¨nnen und so eine Signalversta¨rkung verursachen.
Zudem wird die Anwendung indirekter Assays durch eine große Auswahl kommer-
ziell erha¨ltlicher markierter Sekunda¨rantiko¨rper vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist
darin zu sehen, fu¨r verschiedene Assays, bei denen spezifische Antiko¨rper einer Spe-
zies genutzt werden, denselben markierten Sekunda¨rantiko¨rper zu verwenden. Im
Gegensatz zum direkten Assay mit nur einem antigenspezifischen Antiko¨rper muss
das Markermoleku¨l nur an einen Antiko¨rpertyp gekoppelt werden, der gegen un-
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Abbildung 2.21.: Direkter und indirekter Assay. Beim direkten Assay wird der spezi-
fische Antiko¨rper mit einem Markermoleku¨l gekoppelt (A). Beim in-
direkten Assay wird ein markierter Anti-Antiko¨rper verwendet, der
gegen den spezifischen Antiko¨rper gerichtet ist (B).
terschiedliche Antigene gerichtet ist und demnach auch fu¨r unterschiedliche Assays
einsetzbar ist.
Kompetitive und nichtkompetitive Assays
Weiterhin wird eine Abstufung in kompetitive und nichtkompetitive Assays vorge-
nommen (siehe Abb. 2.22) [75]. Beim kompetitiven Assay konkurriert der Analyt aus
der zu messenden Probe mit einem markierten Antigen Im Falle eines ELISA ist es
ein Enzym, welches dem Assay in bestimmten Konzentrationen zugegeben wird (sie-
he Abb. 2.22 A). Der spezifische Antiko¨rper ist dabei an die Festphase gebunden. Das
markierte Antigen wird jeder Probe in gleicher Konzentration zugefu¨hrt. Der Analyt,
dessen Konzentration man bestimmen mo¨chte, und das markierte Antigen stehen
nun in Konkurrenz bezu¨glich der Bindung an den spezifischen Antiko¨rper. Ist kein
Analyt in der Probe vorhanden, resultiert dies in einem hohen Signal, da alle mar-
kierten Antigene an die Antiko¨rper binden. Je ho¨her die Konzentration des Analyt in
der Probe ist, desto geringer wird das Signal, da zwischen der Bindung und der Kon-
zentration an markiertem Antigen und Analyt ein proportionaler Zusammenhang
besteht. Tra¨gt man in der Dosis-Wirkungs-Kurve (Abb. 2.22 B) die Signalsta¨rke ge-
gen die Analytkonzentration auf, ergibt sich ein umgekehrt proportionaler Verlauf.
Ein alternativer Aufbau des kompetitiven Assays ist in Abbildung 2.22 C zu sehen.
Hier ist der spezifische Antiko¨rper mit einem Markermoleku¨l versehen und das An-
tigen ist an die Festphase gebunden. Es konkurrieren nun Antigen und Analyt um
die Bindung an den spezifischen markierten Antiko¨rper. Auch hier erha¨lt man einen
umgekehrt proportionalen Signalverlauf. Beim nichtkompetitiven Assay ist die Si-
gnalsta¨rke direkt proportional zur Analytkonzentration. Der bekannteste Vertreter
ist der Sandwich-Assay (siehe Abb. 2.23 A). Dabei ist das Antigen zwischen zwei
spezifischen Antiko¨rpern gebunden, von denen der sogenannte ”Fa¨nger-Antiko¨rper“an der Festphase immobilisiert ist und der sogenannte ”Detektor-Antiko¨rper“ das
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Abbildung 2.22.: Kompetitiver Assay. Analyt und markiertes Antigen konkurrieren
um die Bindung an den spezifischen Antiko¨rper (A). Die Dosis-
Wirkungskurve zeigt einen umgekehrt proportionalen Verlauf von Si-
gnal und Analytkonzentration (B). Beim alternativen Aufbau eines
kompetitiven Assays ist das Antigen auf der Festphase immobilisiert
und steht in Konkurrenz mit dem Analyt um den markierten spezifi-
schen Antiko¨rper (C).
Abbildung 2.23.: Sandwichassay (A). Der Fa¨nger-Antiko¨rper ist auf der Festphase im-
mobilisiert. Das Antigen bindet an diesen und U¨ber den Detektor-
Antiko¨rper wird der Komplex detektiert. Die zugeho¨rige Dosis-
Wirkungs-Kurve zeigt die direkte Proportionalita¨t des Signals zur
Analytkonzentration (B).
Markermoleku¨l (im Fall des ELISA ein Enzym) tra¨gt. Diese Methode ist jedoch nur
anwendbar, wenn das Antigen zwei unterschiedliche Epitope aufweist, die gleichzei-
tig von zwei Antiko¨rpern gebunden werden ko¨nnen. Es muss also fu¨r die Bindung
von zwei Antiko¨rpern groß genug sein. Je mehr Antigen in der Probe vorhanden ist,
desto ho¨her ist auch das Messsignal, was in Abb. 2.23 B dargestellt wird.
Durchfu¨hrung eines ELISA
Die Auswahl der geeigneten Mikrotiterplatte fu¨r den ELISA ha¨ngt von den An-
forderungen an den Assay ab. Gebra¨uchlich sind Polystyrolplatten mit 96 Wells in
unterschiedlichen Ausfu¨hrungen bzgl. der Bindungseigenschaften fu¨r Proteine und
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der Form des Bodens der Wells. Grundsa¨tzlich ist darauf zu achten, dass es zu keinen
Temperaturschwankungen wa¨hrend der Inkubation kommt, da sich u¨ber die ELISA-
Platte ein Temperaturgradient entwickeln kann, der zu unterschiedlichen Bindungs-
reaktionen in den Wells fu¨hrt [74].
Abbildung 2.24.: Abfolge der Optimierungsschritte beim Sandwich-ELISA. 1) Beschich-
tung der ELISA-Platte mit Fa¨nger-Antiko¨rper, 2) Absa¨ttigung der
Platte mit unspezifischem Protein, 3) Bestimmung der optimalen Be-
schichtungskonzentration durch Nachweis mit emzymmarkiertem Se-
kunda¨r-Antiko¨rper, 4) Erstellung der Dosis-Wirkungs-Kurve, 5) In-
kubation mit Antigen, 6) Antigen-Nachweis mit enzymmarkiertem
Detektor-Antiko¨rper.
Will man z.B. einen Sandwich-Assay durchfu¨hren, besteht der erste Schritt in der
Beschichtung der ELISA-Platte mit dem Fa¨nger-Antiko¨rpern mit entsprechend
optimierter Konzentration und optimiertem pH-Wert der Beschichtungslo¨sung (sie-
he Abb. 2.24.1). Die am besten geeignete Beziehung von Konzentration und pH-Wert
wird anhand einer Verdu¨nnungsreihe des Antiko¨rpers von 10µg/ml bis 0, 1µg/ml in
drei unterschiedlichen Puffersystemen in mehreren Wells ermittelt [74]. Man verwen-
det Carbonatpuffer (pH 9,6), Phosphatpuffer (pH 7,4) und Acetatpuffer (pH 5,5).
Zusa¨tzlich wird in einige Wells der Puffer ohne Antiko¨rper gefu¨llt, um eine Referenz
zu erhalten. Eine Bindung erfolgt nach wenigen Stunden. Es wird aber trotzdem
u¨ber Nacht bei 4◦C beschichtet, da sich bei la¨ngerer Inkubationszeit stabilere Ver-
ankerungen ausbilden.
Durch mehrmaliges Ausschlagen der Platten und dreimaliges Spu¨len der Wells mit
Waschpuffer aus phosphatgepufferte Salzlo¨sung (PBS) oder Tris-gepufferte Salzlo¨-
sung (TBS) werden u¨berschu¨ssige oder zu schwach gebundene Antiko¨rper besei-
tigt, die bei weiteren Inkubationsschritten gelo¨st und zu falschen Messwerten fu¨hren
wu¨rden. Um ein evtl. auftretendes Hintergrundsignal zu minimieren, bietet sich bei
einigen Assays die Zugabe von 0, 05 % Tween 20 an.
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Im zweiten Schritt folgt die Blockierung der Oberfla¨che fu¨r eine Stunde bei
Raumtemperatur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach dem Beschich-
tungsvorgang einige Bereiche der Polystyrol-Platte noch weitere Proteine binden
ko¨nnen, die spa¨ter evtl. enzymmarkierte Antiko¨rper unspezifisch binden und so zu
einer Erho¨hung des Hintergrundsignals fu¨hren. Um dieses Problem zu minimieren,
werden diese Bereiche mit einem unspezifischen Protein beschichtet, das mit keiner
der im Assay genutzten Bestandteile bindet (siehe Abb. 2.24.2). Als Blockierungs-
volumen werden 200µl pro Well genutzt (im Gegensatz zu 100µl pro Well beim
Beschichtungsvolumen). So ist auch der Bereich oberhalb des Assayvolumens ge-
blockt, was unspezifische Bindungen bei Schwankungen im spa¨teren Fu¨llvolumen
der Wells vorbeugt. Auch bei den zuvor nur mit Pufferlo¨sung behandelten Wells
wird auf diese Weise vorgegangen.
Um zu u¨berpru¨fen, welche der anfangs gewa¨hlten Einstellungen an Antiko¨rperkon-
zentration am besten geeignet ist, wird der an der Oberfla¨che gebundene Antiko¨rper
mit Hilfe eines gegen ihn gerichteten enzymmarkierten Sekunda¨r-Antiko¨rpers detek-
tiert (siehe Abb. 2.24.3). Dies geschieht auch wieder in den Referenz-Wells, um auf-
tretende unspezifische Bindungen festzustellen. Nach einer Stunde Inkubation bei
Raumtemperatur wird die Platte dreimal mit Waschpuffer behandelt und mehrmals
ausgeschlagen.
Als anschließender Arbeitsschritt folgt die Detektion mittels Farbreaktion.
Abha¨ngig vom verwendeten Enzymmarker wird das entsprechende Substrat hinzuge-
geben, das die Farbreaktion hervorruft. Im Fall von Meerrettich-Peroxidase verwen-
det man oft Tetramethylbenzidin, das sich in einer Blaufa¨rbung bemerkbar macht.
Durch Zugabe von 1 M Schwefelsa¨ure findet ein Farbumschlag zu gelb statt, deren
optische Dichte (OD) bei einer Wellenla¨nge von 450 nm gemessen wird. Dadurch
wird der Test auch gleichzeitig gestoppt, da Schwefelsa¨ure die Peroxidase inaktiviert.
Die OD-Werte tra¨gt man nun gegen die verschiedenen Antiko¨rper-Konzentrationen
auf und erha¨lt mit Hilfe dieser Optimierungskurven einen Konzentrationswert, der
der Antiko¨rperkonzentration entspricht, die maximal an die Platte gebunden wird
(siehe Abb. 2.24.4). Dieser kann fu¨r die verschiedenen pH-Werte große Unterschiede
aufweisen.
Beim na¨chsten Schritt wird zur Bestimmung der Funktionalita¨t des Fa¨nger-
Antiko¨rpers eine Platte mit der optimalen Fa¨nger-Antiko¨rperkonzentration bei
den drei verschiedenen pH-Werten beschichtet und, wie zuvor beschrieben, blo-
ckiert. Beim Sandwich-Assay wird nun eine Verdu¨nnungsreihe u¨ber zwei bis drei
Gro¨ßenordnungen des Antigens beno¨tigt. Die in verschiedenen Pufferlo¨sungen an die
Festphase gebundenen Fa¨nger-Antiko¨rper werden jetzt mit der Verdu¨nnungsreihe
der Antigenlo¨sung fu¨r eine Stunde bei Raumtemperatur inkubiert, wobei auch hier
einige Wells als Referenz ohne Antigen genutzt werden (siehe Abb. 2.24.5).
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Nach den sich erneut anschließenden Waschschritten und dem Ausschlagen der
Platte folgt die Inkubation mit dem Detektor-Antiko¨rper (siehe Abb. 2.24.6),
mit dem das Antigen nachgewiesen wird. Man erha¨lt unterschiedliche Sa¨ttigungskur-
ven abha¨ngig von Antigenkonzentration und pH-Wert. Die Kurve, bei der die Stei-
gung am gro¨ßten ist, weist auf die gro¨ßte Empfindlichkeit des Assays und damit
den optimalen pH-Wert hin. Schon kleine Unterschiede in der Antigenkonzentra-
tion bedeuten große Unterschiede in der OD. Wenn also mit steigender Antigen-
konzentration keine Zunahme der OD einhergeht, hat der Antiko¨rper aufgrund der
Immobilisierung seine Bindungsfa¨higkeit verloren. Das bedeutet, dass der Detekto-
rantiko¨rper u¨ber einen Anti-Antiko¨rper oder einen Avidin-Biotin-Komplex gebunden
werden muss.
Unter den so gefundenen optimalen Bedingungen wird nun eine ELISA-Platte
mit Fa¨nger-Antiko¨rper beschichtet und mit verschieden konzentrierten Antigen-
Standards inkubiert. Jede Konzentration wird fu¨r eine Mittelwertbestimmung in
mehrere Wells pipettiert. Damit kann der Konzentrationsbereich der Standardkurve
genau bestimmt werden. Anhand der Standardkurve kann man Aussagen daru¨ber
treffen, ob ein Assay funktioniert hat und auf diese Weise den Messbereich festle-
gen. Nur im linearen Bereich der Standardkurve lassen sich Konzentrationen mit
genu¨gend hoher Genauigkeit bestimmen [74]. Wurde der lineare Bereich der Stan-
dardkurve festgelegt, kann man zur Optimierung der Inkubationszeiten pro Schritt
u¨bergehen, um die Zeit fu¨r eine Assay-Durchfu¨hrung zu verku¨rzen. Dabei wird je-
weils ein Inkubationsschritt variiert, wa¨hrend die anderen gleich bleiben.
Um einen kompetitiven Assay zu optimieren wird a¨hnlich verfahren. Die Funk-
tionalita¨t des Fa¨nger-Antiko¨rpers erfolgt u¨ber das enzymmarkierte Antigen. Die
maximal bindende Antigen-Konzentration wird anhand einer Konzentrationsreihe
ermittelt. Beim kompetitiven Assay ist es von großer Wichtigkeit, dass das enzym-
markierte Antigen nicht im U¨berschuss vorliegt, weil der Analyt aus der zu un-
tersuchenden Probe gegen das enzymmarkierte Antigen um die Bindung an den
Fa¨nger-Antiko¨rper konkurriert und dieses verdra¨ngen soll. Es muss also als optima-
le Konzentration ein Wert knapp unterhalb der maximal bindenden Konzentration
gewa¨hlt werden. Zusa¨tzlich optimiert man weiterhin dahingehend, den gro¨ßten Mess-
bereich zu erhalten und die geringste Analytkonzentration nachweisen zu ko¨nnen.
Je nach Wunsch kann die Auswertung eines ELISA qualitativ oder quantitativ
erfolgen.
Der qualitative Assay trifft lediglich Aussagen daru¨ber, ob eine Probe Analyt
bzw. Antiko¨rper enha¨lt, nicht aber mit welcher Konzentration der jeweilige Stoff
vorliegt. Dazu muss ein Schwellenwert bestimmt werden. Dies ist oft der Mittelwert
einer Mehrfachbestimmung des Leerwertes zuzu¨glich des Dreifachen der Standard-
abweichung mit dem alle daru¨ber liegenden Werte als ”positiv“ und alle darunterliegenden Werte als ”negativ“ definiert werden. Bei manchen Assays bietet sich an,alle Werte, die mindestens 0,1 OD gro¨ßer sind als der Leerwert als ”positiv“ anzu-sehen.
Der quantitative Assay trifft Aussagen daru¨ber, in welcher Konzentration ein
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Analyt bzw. Antiko¨rper in der zu untersuchenden Probe vorliegt. Zuna¨chst werden
Proben mit bekannten Analytkonzentrationen unter gleichen Bedingungen wie die
unbekannten Proben inkubiert, wobei aufgrund der nie hundertprozentig identischen
a¨ußeren Bedingungen auf jeder Platte eine Standardkurve mit aufgenommen wird.
Abbildung 2.25.: Standardkurve eines Sandwich-ELISA.
Eine zuna¨chst erstellte Standardkurve, die unter Optimalbedingungen gemessen
wurde, dient der Bestimmung der Konzentrationen in den zu untersuchenden Pro-
ben. Bei Auftragung der OD gegen die Konzentration der Proben erha¨lt man einen
sigmoiden Kurvenverlauf (siehe Abb. 2.25). Nach einer anfa¨nglich schwachen Stei-
gung geht die Kurve in einen linearen Bereich u¨ber. Dieser liefert die beste Re-
produzierbarkeit des Verha¨ltnisses der OD zur Konzentration. Es folgt ein Plateau.
Anhand des ha¨ufig verwendeten Vier-Parameter-Plots kann eine Kurve an die Mess-
punkte angepasst und so die Auswertung vollzogen werden.
Bezu¨glich des Aufbaus und der Anwendung gibt es fu¨r den ELISA unterschied-
liche Mo¨glichkeiten. Die Entwicklung, Optimierung und Validierung kann unter
Umsta¨nden sehr kompliziert sein. Um brauchbare Ergebnisse liefern zu ko¨nnen,
mu¨ssen Antiko¨rper, Konjugate und Puffersysteme genau aufeinander abgestimmt
sein.
2.5.5. Fluoreszenz-Immunoassay
Bei dem sogenannten Fluoreszenz-Immunoassay (FIA) werden Fluoreszenzfarbstoffe
als Markierung an die Antiko¨rper gekoppelt, die die Voraussetzung einer direkten
Detektion der Bindung von Antiko¨rper und Antigen schaffen. Bei Anregung des
Fluorophors mit Licht der fu¨r ihn spezifischen Anregungswellenla¨nge emittiert die-
ser Licht eines bestimmten fu¨r ihn spezifischen Wellenla¨ngenbereichs, das durch den
Einsatz entsprechender Filter und Detektoren detektiert werden kann. Im Unter-
schied zum FIA versta¨rkt sich beim ELISA das Messsignal mit der Zeit. Auf die
grundlegenden Eigenschaften der Assaytypen haben die unterschiedlichen Marker
keinen Einfluss.
Fluoreszenzimmunoassays finden ein breites Anwendungsgebiet und bieten hohe
Sensitivita¨t in der Proteindetektion [70, 76]. Der Fluoreszenznachweis wird u. a. bei
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der Immuno-PCR und bei Assayformaten verwendet, die sich Quantum dots (lumi-
neszierende nanokristalline Halbleiter) zu Nutze machen. Die Nachweisempfindlich-
keit liegt bei 10−15 mol/l (Quantum dots) und 10−18 mol/l (Immuno-PCR) [70]. An-
dere Festphasen-Fluoreszenz-Immunoassays nutzen den SERS-Effekt (engl. surface-
enhanced raman spectroscopy) aus und erreichen auf einer Goldoberfla¨che Sensiti-
vita¨ten von 10−15 mol/l [77]. Eine andere Mo¨glichkeit bieten labelfreie Fluoreszenz-
Immunoassays mit Ochratoxin A, die eine Empfindlichkeit von 10−9 mol/l erreichen
[78].
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Als Detektionsverfahren fu¨r die isoelektrische Fokussierung in der miniaturisier-
ten Frei-Fluss-Elektrophorese wird in dieser Arbeit die Methode der laserinduzier-
te Fluoreszenz (LIF) eingesetzt, jedoch werden anstatt des Lasers unterschiedli-
che LEDs (engl. light-emitting diodes) verwendet. Im Wellenla¨ngenbereich der an-
zuregenden Fluoreszenzlabel erfolgt die Detektion der Proben mit einer EMCCD
(engl. electron multiplying charged coupled device)-Kamera. Der Einsatz von LEDs
ermo¨glicht aufgrund der Emission in einem begrenzten Spektralbereich die Anre-
gung der fluoreszenzmarkierten Moleku¨le u¨ber ihren gesamten Anregungsbereich.
Im Vergleich zu einem Laser sind LEDs in Anschaffung und Betrieb bei vergleich-
barer Leistung erheblich gu¨nstiger.
3.1. Grundlagen der Fluoreszenz
Der Vorteil der Fluoreszenzdetektion als Nachweisverfahren liegt in der hohen Sen-
sitivita¨t dieser Methode. Sie findet Anwendung sowohl in Bereichen nativer Fluo-
reszenz als auch der indirekten Fluoreszenz u¨ber Fluoreszenzlabel.
Wird ein Moleku¨l mit Licht bestrahlt, findet unter bestimmten Bedingungen durch
Absorption von Photonen ein U¨bergang der Valenzelektronen der Atome des Mo-
leku¨ls vom Grundzustand in ein energetisch ho¨heres Niveau statt. Die Energie des
absorbierten Photons E = hν muss dafu¨r der Energiedifferenz von Grundzustand
E0 und angeregtem Zustand E1 entsprechen: hν = E1 − E0. Der U¨bergang zuru¨ck
in den Grundzustand findet unter spontaner Emission eines Photons statt und wird
als Fluoreszenz bezeichnet. Sie ist neben der Phosphoreszenz eine Form der Lumi-
neszenz. Die Lichtemission, die bei der Fluoreszenzstrahlung entsteht, beruht auf
Singulett-Singulett-U¨berga¨ngen vom ersten angeregten Zustand S1 in den Grund-
zustand S0, woraus sich eine weitere Bedingung ergibt. Die Fluoreszenzu¨berga¨nge
gehorchen der Auswahlregel ∆S = 0, d.h. sie erfolgen zwischen Zusta¨nden gleichen
Spins. Das angeregte Elektron hat einen entgegengesetzten Spin zum Bindungspart-
ner im Grundzustand, die Spins der bindenden Elektronen sind also antiparallel. Fu¨r
das Gesamtspinmoment gilt S = 0. Koppelt der resultierende Elektronenspin nicht
zu Null, sondern zu 1, liegt ein Triplettzustand T vor. Entsprechend der Energie-
niveaus werden diese mit T0, T1, T2, ... bezeichnet. Neben der Fluoreszenz existieren
noch andere Relaxationsprozesse, d.h. Vorga¨nge, die ein Teilchen unter Energie-
abgabe von einem angeregten Zustand in den Grundzustand u¨berfu¨hren: Vibrati-
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onsrelaxation, Internal Conversion, Intersystem Crossing und Phosphoreszenz. Im
Jablonski-Diagramm sind diese Vorga¨nge zusammengefasst. Es zeigt die Energien
der Elektronenu¨berga¨nge, die bei Absorption und Emission von Photonen auftreten.
Abbildung 3.1.: Jablonski-Diagramm. Die verschiedenen quantenmechanischen Prozesse
ko¨nnen hier zusammengefasst werden. Fluoreszenz F und Phosphores-
zenz P sind Vorga¨nge, bei denen Strahlung frei wird. Strahlungsfreie
Prozesse sind neben Quenching Q, Innere Umwandlung IC und Inter-
system Crossing ISC. Der jeweils rechte Pfeil zeigt die Spinrichtung des
angeregten Elektrons an. Singulett- und Triplettzusta¨nde werden mit S
bzw. T bezeichnet.
Fluorochrome treten meistens als aromatische Ringstrukturen auf, die delokali-
sierte Elektronen in bindenden p-Orbitalen aufweisen. Dort liegen sie mit antiparal-
lelem Spin vor. Diese Eigenschaft charakterisiert die Singulett-Zusta¨nde S0, S1, S2.
Die Elektronen in den bindenden p-Orbitalen treten leicht in Wechselwirkung mit
ihrer Umgebung und gehen bei Absorption eines Anregungsphotons in ein ho¨heres
Orbital p∗ u¨ber. Der U¨bergang eines Elektrons aus dem Grundzustand S0 in einen
der angeregten Zusta¨nde S1 oder S2 erfolgt sehr schnell in ca. 10−15s [79]. Bei der Vi-
brationsrelaxation verweilt das Moleku¨l 10−10s in einem angeregten Zustand, bevor
es ein Photon emittiert [80]. In dieser Zeit kann, abha¨ngig von der Umgebung des
Moleku¨ls, auch Energie in anderer Form abgegeben werden. In Flu¨ssigkeiten kann
eine Abgabe der u¨berschu¨ssigen Schwingungsenergie innerhalb von 10−13s bis 10−11s
in Form von Sto¨ßen an benachbarte Teilchen stattfinden. Das Teilchen wird in den
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Schwingungsgrundzustand u¨berfu¨hrt, ohne dass ein Photon emittiert wird und ohne
dass eine A¨nderung der Elektronenstruktur hervorgerufen wird. Beim U¨bergang von
einem elektronisch angeregten Zustand in einen niederenergetischen Zustand oder
den Grundzustand ohne Emission eines Photons und ohne eine Spinumkehr, spricht
man von Innerer Umwandlung (Internal Conversion IC).
Der U¨bergang nach S0, bei dem ein Photon emittiert wird, wird als Fluoreszenz
bezeichnet. Da die Energie des emittierten Photons immer geringer ist als die des ab-
sorbierten Photons (in der Regel 15 nm−25 nm), ist nach der Stokes’schen Regel die
Wellenla¨nge des Fluoreszenzlichtes gro¨ßer als die des Anregungslichtes (stokes shift).
Bei Fluorochromen liegt die mittlere Floureszenz-Lebensdauer im Bereich von 10 ns.
Bei manchen Verbindungen kommt es auch zu einem strahlungslosen U¨bergang von
einem angeregten Singulett- zu einem Triplett-Zustand (S1 → T1) mit einherge-
hender A¨nderung der Multiplizita¨t. Diesen Vorgang bezeichnet man als Intersystem
Crossing (Interkombination). Das Elektron wechselt unter Spinumkehr in den meta-
stabilen Triplettzustand, wobei die U¨bergangswahrscheinlichkeit hierfu¨r geringer ist
als bei Fluoreszensu¨berga¨ngen zwischen zwei Singulett-Zusta¨nden, auch die Emissi-
onsraten sind sehr gering. Die Dauer eines solchen U¨bergangs liegt zwischen 10−8s
bis 10−5s [80]. Innerhalb des Triplett-Zustandes kann wieder eine Umkehr in den
Grundzustand stattfinden. Der U¨bergang in den Singulett-Zustand ist nur bei er-
neuter Spinumkehr mo¨glich. Findet ausgehend vom Triplett-Zustand ein U¨bergang
in den Grundzustand S0 unter Emission eines Photons statt, spricht man von Phos-
phoreszenz. Im Unterschied zur Fluoreszenz a¨ndert sich hier die Multiplizita¨t. Die
geringe U¨bergangsrate ist der Grund fu¨r die lange Abklingzeit bei der Phospho-
reszenz. Die Relaxation aus dem Triplett-Zustand in den Grundzustand kann auch
strahlungslos erfolgen.
In der Regel geschieht die Energieaufnahme eines Moleku¨ls ohne A¨nderung der
Kernverteilung. Die Energie wird in eine Vibrations- und/oder eine Rotationsbe-
wegung der Atome um den Massemittelpunkt umgewandelt. Zu jedem Zustand
geho¨ren demnach mehrere Vibrations- und Rotationsenergieniveaus. Letztere Ener-
gieabsta¨nde werden aufgrund ihres verschwindend kleinen Betrages bei Moleku¨len in
Flu¨ssigkeiten bei Raumtemperatur nicht aufgefu¨hrt. Die Vibrationsniveaus werden
mit ν (mit zunehmender Energie numerisch fortlaufend: ν0, ν1, ν2, ...) gekennzeichnet.
Die Fluoreszenzintensita¨t IF ist definiert als das Produkt von Quantenausbeu-
te φ (Verha¨ltnis der Anzahl durch Fluoreszenz emittierter Photonen zur Anzahl
absorbierter Photonen) und der absorbierten Intensita¨t IA
IF = φIA = φ · (I0 − IL). (3.1)
Die Differenz der einfallenden Intensita¨t I0 und der austretenden Intensita¨t IL ergibt
dabei die Intensita¨t IA der absorbierten Strahlung. Das Lambert-Beer’sche Gesetz
beschreibt die austretende Intensita¨t IL bei bekannter Teilchenkonzentration c, dem
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Extinktionskoeffizienten  und der von der Strahlung zuru¨ckgelegten Strecke l zu
IL = I0 · e−·c·l. (3.2)
Aus beiden Gleichungen ergibt sich der Zusammenhang
IF = φ · I0(1− e−·c·l). (3.3)
Hat man eine verdu¨nnte Lo¨sung vorliegen, von der die Strahlung nicht wesentlich
abgeschwa¨cht wird, reduziert sich der Ausdruck auf
IF = φ · I0 ·  · c · l, (3.4)
wobei φ und  im Allgemeinen wellenla¨ngenabha¨ngig sind. Das Fluoreszenzsignal
ist damit direkt proportional zur Anzahl der Teilchen im Grundzustand und zur
einfallenden Intensita¨t I0. Die Linearita¨t bezu¨glich I0 kann gesto¨rt werden, wenn
eine (fast) vollsta¨ndige Entvo¨lkerung des Grundzustandes stattfindet. Durch eine
weitere Zunahme von I0 wird keine vermehrte Absorption und somit keine erho¨hte
Fluoreszenz hervorgerufen. Man spricht dann von einer Sa¨ttigung der Fluoreszenz.
Eine Steigerung der Intensita¨t I0 kann auch zur Zersto¨rung der Teilchen fu¨hren, die
dann fu¨r eine erneute Fluoreszenz nicht mehr zur Verfu¨gung stehen [81].
3.1.1. Fluoreszenzfarbstoffe
Der Einsatz von Fluoreszenzfarbstoffen in der Bioanalytik hat im Zuge der sich
sta¨ndig weiterentwickelnden Laser- und Detektionssysteme in den letzten Jahren
immer mehr zugenommen. Gekoppelt an Proteine, Oligonukleotide oder Antiko¨rper
finden sie in vielen bildgebenden Verfahren Anwendung. Je nach apparativen Vor-
aussetzungen (Lichtquelle, Filtersa¨tze, zu untersuchende biologische Proben) wa¨hlt
man einen geeigneten Fluorophor entsprechend der gewu¨nschten Anwendung aus.
Als Fluoreszenzfarbstoffe werden meist organisch-chemische Substanzen mit aus-
gedehnten (konjugierten) Elektronensystemen eingesetzt, die nach Anregung mit
elektromagnetischer Strahlung Licht aussenden [30]. Neben Fluorescein, das der Sub-
stanzklasse ihren Namen gegeben hat, stellen Cumarine, Rhodamine und Cyanin-
farbstoffe weitere bekannte Vertreter dar (siehe Abb. 3.2). Je ausgedehnter das
konjugierte Elektronensystem ist, desto langwelliger absorbieren und emittieren die
Farbstoffe.
Neben ihren spektralen Daten, wie Absorptions- und Emissionswellenla¨ngen, sind
die wichtigen Kenngro¨ßen der Fluoreszenzfarbstoffe die Quantenausbeute Φ, die
Fluoreszenzlebensdauer τ und der molare Extinktionskoeffizient . Die Quantenaus-
beute beschreibt das Verha¨ltnis von emittierten Photonen zu absorbierten Photonen
u¨ber einen bestimmten Spektralbereich und liegt demnach bei Werten zwischen 0
und 1. Bei Cyaninfarbstoffen liegt die Quantenausbeute bei Werten um 0,2 und bei
Fluoresceinen und Rhodaminen um 0,75. Die mittlere Lebensdauer der angeregten
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Abbildung 3.2.: Chemische Basisstrukturen verbreiteter Fluoreszenzfarbstoffe. A) Cu-
marine, B) Fluoresceine, C) Rhodamine, D) Cyanine; R: Wasserstoff
oder Alkylrest, X: Halogen oder Wasserstoff [30].
Zusta¨nde, die unter Fluoreszenz relaxieren, bezeichnet man als Fluoreszenzlebens-
dauer, die im Allgemeinen wenige Nanosekunden betra¨gt. Ein Maß fu¨r die Farbinten-
sita¨t einer Substanz stellt der molare Extinktionskoeffizient  (in L · cm−1 ·mol−1)
dar, der nur am Absorptionsmaximum angegeben wird. Er ist ein Maß fu¨r die Sta¨rke
der Wechselwirkung der Strahlung mit dem Medium und eine von der Wellenla¨nge
der einfallenden Strahlung abha¨ngige Stoffkonstante:
 = E
c · x, (3.5)
wobei E die Extinktion (dekadischer Logarithmus des Verha¨ltnisses der Ausgangsin-
tensita¨t I0 und der hinter der Probe gemessenen Intensita¨t I) und c die Konzentra-
tion bezeichnen. Die Intensita¨t der Strahlung nimmt, entsprechend dem Lambert-
Beer’schen Gesetz exponentiell mit der in einem Medium zuru¨ckgelegten Distanz
durch Absorption ab (siehe Kapitel 3.1). Ein Zusammenspiel von hoher Quanten-
ausbeute Φ und hohem Extinktionskoeffizienten  charakterisiert einen idealen Fluo-
rophor. Diese Eigenschaften lassen sich in der Praxis nur schwer realisieren, da die
Abha¨ngigkeit der genannten Parameter voneinander sehr komplex ist. Außerdem
ko¨nnen sich die Eigenschaften der Fluoreszenzfarbstoffe in gebundener Form stark
vera¨ndern, so z.B. bezu¨glich Aggregation und Quenching (Fluoreszenzlo¨schung). Es
ist daher besonders schwierig bis unmo¨glich, den perfekten Farbstoff eine spezifi-
sche Applikation zu finden. Anhand von Gleichung 3.4 wird deutlich, dass ein Farb-
stoff mit ho¨herer Quantenausbeute nicht automatisch sta¨rker fluoresziert. Zusa¨tzlich
ha¨ngt die Sta¨rke der Fluoreszenz meistens auch vom pH-Wert ab, wie bei der Grup-
pe der Fluoresceine, deren Fluoreszenz mit einer relativ hohen Quantenausbeute
von 0,8 erst ab einem pH-Wert von 7,0 einsetzt. Durch ihre geringe Photostabilita¨t
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eignen sie sich fu¨r einige Anwendungen nur begrenzt.
Im Gegensatz dazu besitzen Rhodamine eine hohe Photostabilita¨t und u¨ber einen
weiten Bereich stabile Quantenausbeuten, deren Werte nur geringfu¨gig unter de-
nen der Fluoresceine liegen. Bei der Kopplung an Proteine ist allerdings ein relativ
ausgepra¨gtes Quenching zu beobachten, das mit zusa¨tzlichen hydrophilen Gruppen
reduziert werden kann. Bei sulfonierten Cyaninfarbstoffen sind Quantenausbeute
und Photostabilita¨t geringer als bei Rhodaminen, aber sie besitzen ho¨here Extink-
tionskoeffizienten und eine bessere Wasserlo¨slichkeit. Fu¨r Anwendungen, bei denen
eine geringe Hintergrundfluoreszenz gefragt ist sowie als Marker fu¨r Proteine eignen
sie sich demnach besonders gut.
Im Allgemeinen reagieren Fluoreszenzfarbstoffe stark auf das sie unmittelbar um-
gebende Milieu. In der Praxis muss diese Eigenschaft beru¨cksichtigt werden. Zu
den beeinflussenden Faktoren geho¨ren nicht nur Hydrophilie und Hydrophobizita¨t
des umgebenden Mediums, sondern auch Temperatur, Viskosita¨t, Ionensta¨rke und
pH-Wert. In gebundener Form kann ein solcher Farbstoff also nicht mit seiner unge-
bundenen Form verglichen werden. Die Proteinumgebung fu¨hrt zu einer Reihe von
Vorga¨ngen, wie z.B. die Fluorophor-Protein-Wechselwirkung, die zu einer Fluores-
zenzlo¨schung fu¨hren ko¨nnen. An dieser Stelle muss Fluoresceinisothiocyanat (FITC)
genannt werden. Es handelt sich dabei um ein aminreaktives Fluoresceinderivat, das
bei einem Markierungsgrad von < 5 gute Resultate bezu¨glich der Fluoreszenz liefert.





Dabei bezeichnet cF die Konzentration des Fluorophors und cP die Konzentrati-
on des Proteins. Bei ho¨herem Markierungsgrad treten erhebliche Quenching-Effekte
auf. Im Allgemeinen fu¨hrt eine hohe Nettoladung der Fluorophore zu einer Reduzie-
rung der Wahrscheinlichkeit einer Fluoreszenzlo¨schung durch Quenching-Effekte bei
Kopplung an ein Protein. Mit zunehmender Hydrophobizita¨t der Farbstoffe steigt
auch die Wahrscheinlichkeit fu¨r Quenching-Effekte [30].
Klassische Fluorophore, die sich mittels UV-Licht oder sichtbarem Licht anregen
lassen, haben die gro¨ßte praktische Bedeutung. Sie lassen sich u¨ber einen weiten
Spektralbereich anregen. Regt man mit nur einer Wellenla¨nge des Absorptionsspek-
trums an, a¨ndert sich lediglich die Amplitude des Emissionsspektrums. Je na¨her die
Anregungswellenla¨nge am Maximum des Absorptionsspektrums liegt, desto gro¨ßer
ist die Amplitude des Emissionsspektrums und damit das Fluoreszenzsignal. Bei
ausreichender Intensita¨t ko¨nnen Fluoreszenzfarbstoffe also auch weit unterhalb ih-
res Absorptionsmaximums angeregt werden.
Die kommerziell erha¨ltlichen Fluoreszenzfarbstoffe wurden in den letzten Jah-
ren verbessert und auf die jeweiligen Anwendungen in den Lebenswissenschaften
angepasst. Dazu geho¨rt die Entwicklung sulfonierter Cyaninfarbstoffe, die dadurch
Wasserlo¨slichkeit erlangten und unter dem Markennamen CyDyes erha¨ltlich sind.
Außerdem wurden sulfonierte Rhodamine unter dem Namen Alexa Fluor entwi-
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ckelt. Sie haben eine ho¨here Wasserlo¨slichkeit als herko¨mmliche Rhodamine. Einen
anderen Ansatz bieten die unter dem Namen Oyster bekannten Fluorophore, die
eine Alternative zu bereits etablierten Farbstoffen darstellen. Dort werden abschir-
mende Gruppen in den Fluorophor eingefu¨hrt, die deren Elektronensystem wie eine
Schale umgeben.
Neben allen Vorteilen, die Fluoreszenzlabels mit sich bringen, gibt es auch Nach-
teile, die gerade im Hinblick auf elektrophoretische Trennungen, wie die isoelektri-
sche Fokussierung, ins Gewicht fallen. Amino-reaktive anionische Label wie FITC
oder Alexa Fluor vera¨ndern die effektive Ladung der Analyte, an die sie gekoppelt
werden. Dies wiederum hat Auswirkung auf die elektrophoretische Mobilita¨t der
Analyte [54, 82]. Sie vera¨ndern nachweislich signifikant den pI der Proteine, an die
sie gekoppelt sind und verfa¨lschen dadurch die Analyse [83].
3.1.2. Fluoreszenzdetektion mit der EMCCD-Kamera
Das zu analysierende Fluoreszenzsignal wird mit Hilfe einer EMCCD-Kamera (iXon,
Andor Technology, Lot Oriel, Darmstadt, Deutschland) detektiert. Es handelt sich
dabei um einen Bildsensor, der ohne einen Bildversta¨rker Einzelphotoneneffekte auf-
nehmen kann. Bis zu 95 % der Quanteneffizienz (QE) des Siliziumsensors kann in
Kombination mit einem minimalen Rauschhintergrund genutzt werden. EMCCDs
sind Halbleiter-Chips auf Silizium-Basis, die eine zweidimensionale Matrix an Pi-
xeln beinhalten. Sie a¨hneln konventionellen CCD-Fla¨chensensoren zur Aufnahme
von Bildern, bei deren Auslesen die Ladung zuna¨chst in ein vertikales Schiebe-
register verschoben wird und die jeweils herausfallende Ladung aus jeder CCD-
Spalte in ein horizontales Schieberegister gelangt, welches im Bereich mehrerer Me-
gahertz verschoben wird. Das Signal am Ausgang dieses Schieberegisters wird an
den Ausleseversta¨rker (Strom-Spannungs-Wandler) u¨bergeben. Im Unterschied zu
CCD-Sensoren liegt bei EMCCD-Sensoren eine Erweiterung des Schieberegisters
durch ein Versta¨rker-Register vor, wie in Abb. 3.3 dargestellt ist. Die Versta¨rkung
kann mit Hilfe der Software derart erho¨ht werden, dass auch extrem schwache Signa-
le u¨ber dem Ausleserauschen und bei jeder Auslesegeschwindigkeit detektiert werden
ko¨nnen. Dies ist ein großer Vorteil gegenu¨ber CCD-Sensoren, bei denen die Kombi-
nation von Sensitivita¨t und Geschwindigkeit sich gegenseitig ausschließen bzw. eine
ho¨here Nachweisgrenze aufgrund des schnellen Auslesens der Pixel bedeuten. Das
Versta¨rker-Register ist im Wesentlichen eine Kette von Pixeln, u¨ber die die Signal-
Ladung transferiert wird. In jeder Pixeleinheit des Versta¨rkungsregisters wird eine
der Elektroden, die fu¨r den Ladungstransfer verantwortlich ist, durch zwei Elektro-
den ersetzt. Die erste wird auf einem festen Potential gehalten, wa¨hrend die zweite
normal getaktet ist, außer dass viel ho¨here Spannungen (Amplituden zwischen 40V
und 60V) genutzt werden als fu¨r den Ladungstransfer alleine no¨tig sind. Das starke
elektrische Feld, das sich zwischen der festen Elektrode und der getakteten Elektrode
ausbildet, ist hoch genug fu¨r die Elektronen, um beim Transfer eine Elektronensto-
ßionisation auszulo¨sen. Diese Stoßionisation fu¨hrt zur Bildung neuer Elektronen in
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Abbildung 3.3.: EMCCD-Technologie (nach Andor Technology)
probabilistischer Weise durch Multiplikation oder Versta¨rkung. Die Wahrscheinlich-
keit einer Stoßionisation pro Transfer ist relativ klein (P < 2%), aber aufgrund
der großen Anzahl der Transferstufen (typischerweise mehr als 500) kann die Ge-
samtversta¨rkung betra¨chtliche Werte annehmen. Das Versta¨rkungsverhalten eines
Systems mit vielen Stufen und hoher Gesamtversta¨rkung kann durch die folgende
stochastische Gleichung gena¨hert werden




g − 1 + 1
m
), (3.7)
wobei n ≥ m. P ist die Wahrscheinlichkeit fu¨r n Ausgangselektronen bei m Ein-
gangselektronen und einer Gesamtversta¨rkung von g. Durch das Einfu¨gen des Elek-
tronen-Versta¨rkungsabschnittes vor dem Ausgabe-Versta¨rker wird das Signal u¨ber
das Ausleserauschen erho¨ht; demzufolge wird das Ausleserauschen effektiv reduziert.
Das Schieberegister la¨uft unterhalb und parallel zu den lichtsammelnden Zeilen.
Es hat die gleiche Anzahl an Pixeln, ist aber, genau wie das Versta¨rkerregister,
zum Schutz vor Licht abgedeckt. Fa¨llt Licht auf ein Element, werden Elektronen
(Photoelektronen) produziert. Wird ein Bild oder Lichtmuster auf das Array proji-
ziert, entsteht ein entsprechendes Ladungsmuster. Um das Bildmuster elektronisch
zu erfassen, muss das Ladungsmuster auf den Bildbereich des EMCCD-Chips trans-
feriert werden. Das wird anhand einer Serie von transparenten Elektroden erreicht,
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die das Array umfassen. Bei entsprechender Taktung ko¨nnen die Elektroden genutzt
werden, um das gesamte Ladungsmuster zeilenweise vertikal ins Schieberegister zu
transferieren, welches ebenfalls eine Serie von Elektroden besitzt. Diese Elektroden
werden zum pixelweisen horizontalen Transfer der Ladungspakete genutzt, so dass
die Ladung des jeweils letzten Pixels des Schieberegisters in das Versta¨rkungsregister
verschoben wird. Die Ladung wird in den Ausgabe-Knoten des ”on-chip“Versta¨rkersu¨bergeben. Die Ausgabe des Versta¨rkers versorgt den Analog-zu-Digital (A/D)-
Wandler, der jedes Ladungspaket in eine 14/16-bit-Bina¨rzahl umwandelt. Dies ge-
schieht, bis das gesamte Bild ausgelesen ist.
Bei ansteigender Versta¨rkung muss ab einem gewissen Wert mit Einbußen im dy-
namischen Bereich gerechnet werden, na¨mlich dann wenn die Versta¨rkung bezu¨glich
der Elektronen dem Ausleserauschen gleicht. Um den dynamischen Bereich so groß
wie mo¨glich zu halten, sollte die Versta¨rkung nicht ho¨her als no¨tig gewa¨hlt werden,
um ein Signal zu messen. Da die Versta¨rkung mit der Temperatur variiert, sollte auf
eine kontinuierliche Ku¨hlung geachtet werden. Erst dann ist eine stabile Versta¨rkung
gewa¨hrleistet. Dunkelstromrauschen tritt bei EMCCD-Systemen genauso auf, wie in
konventionellen CCD-Systemen. Mit der Erho¨hung des thermoelektrischen Ku¨hlens
kann aber auch dieses minimiert werden.
3.2. Konstruktion des miniaturisierten
Frei-Fluss-Elektrophorese-Chips
Mit dieser Arbeit wird die Konstruktion eines mikrofluidischen Frei-Fluss-Elektro-
phorese-Chips vorgestellt, der es ermo¨glicht, unterschiedliche biologische Systeme
innerhalb kurzer Zeit aufzutrennen. Die Bauweise des µFFE-Chips und erste Ergeb-
nisse wurden in [84] vero¨ffentlicht.
Um kontinuierliche Banden separierter Komponenten zu erhalten, wird ein elektri-
sches Feld senkrecht zur Flussrichtung angelegt. Der Analytstrom wird vom Trenn-
medium beidseitig u¨ber hydrodynamische Fokussierung eingefasst.
Inhalt dieser Arbeit ist die Konstruktion eines mikrofluidischen Frei-Fluss-Elektro-
phorese-Chips mittels dessen es mo¨glich ist, unterschiedliche biologische Systeme
innerhalb kurzer Zeit aufzutrennen. Um kontinuierliche Banden separierter Kompo-
nenten zu erhalten, wird ein elektrisches Feld senkrecht zur Flussrichtung angelegt.
Der Analytstrom wird vom Trennmedium beidseitig u¨ber hydrodynamische Fokus-
sierung eingefasst.
Die Bauweise des Chips beruht auf der Multilaminationtechnik. Wie in Abb. 3.4
und 3.5 dargestellt ist, besteht der Chip aus zwei Polymethylmethacrylat (PMMA)-
Platten (Acrylglas XT, Evonik Ro¨hm GmbH, Darmstadt, Deutschland) mit den
Abmessungen 26 mm× 76 mm× 1, 5 mm. Diese Platten sind fu¨r die Zufu¨hrung der
entsprechenden Lo¨sungen u¨ber Schla¨uche an den dafu¨r vorgesehenen Stellen mit
Lo¨chern versehen. Zur hydrodynamischen Isolation der Elektroden vom Trennraum
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Abbildung 3.4.: Bauweise des µFFE-Chips. Zwischen zwei PMMA-Platten (26 mm ×
76 mm×1, 5 mm) befinden sich zwei Transferklebeba¨nder (gru¨n und rot)
mit einer Ho¨he von jeweils 25µm, von denen eines (rot) zwei Trennstege
aufweist. Sie definieren die Struktur des Trennraumes fu¨r die FFE.
Abbildung 3.5.: Anordnung der Komponenten des µFFE-Chips. Die Transferkle-
beba¨nder werden zuna¨chst jeweils auf die Boden- und Deckelplatte ge-
klebt und dann zusammengefu¨gt.
werden diese in eingefra¨sten Vertiefungen in der Deckelplatte fixiert. Anhand zwei-
er Transferklebeba¨nder (Optically Clear Adhesives, 3M Deutschland GmbH, Neuss,
Deutschland), von denen das obere zwei Trennstege aufweist, wird die Struktur von
Trenn- und Elektrodenraum festgelegt und die Stro¨mung im Trennraum von der im
Elektrodenraum soweit abgeschirmt, dass Gasblasen, die wa¨hrend der Elektrolyse
an den Elektroden entstehen, nicht in den Trennraum eintreten. Um eine elektrische
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Verbindung sicherzustellen wird gleichzeitig ein Ionenaustausch ermo¨glicht. Bearbei-
tet wurden die Materialien mit einem Laserschneidsystem (Professional Laser Series
4.60, Universal Laser System Inc., Wien, O¨sterreich). Das Chip-Design wurde mit
Corel Draw 13 erstellt.
Nach dem Zuschneiden der Chip-Komponenten wurden die PMMA-Platten gerei-
nigt. Fu¨r die Reinigung wurde Scotch-Weld Cleaner Spray (3M Deutschland GmbH,
Neuss, Deutschland) und demineralisiertes Wasser verwendet. Danach wurden die
Platin-Elektroden (99,9 %, Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Deutschland) in
die dafu¨r vorgesehenen Elektrodenbetten integriert. Nun ko¨nnen alle Komponenten
entsprechend Abb. 3.4 kombiniert werden.
Fu¨r eine dauerhafte Festigkeit fand abschließend die Bearbeitung mittels einer
Presse (Druckpresse Geko PK 120, GEKO-Pressen KG, Offenbach/Main, Deutsch-
land) statt. Polytetrafluorethylen (PTFE)-Schla¨uche (Postnova Analytics GmbH,
Landsberg/Lech, Deutschland) fu¨r die Flu¨ssigkeitszufu¨hrung wurden in den dafu¨r
vorgesehenen Lo¨chern im Chip befestigt und mit Zwei-Komponenten Epoxidharz-
Kleber (2-Komponenten-Klebstoff ”plus schnellfest”, UHU) fixiert.
Abbildung 3.6.: Chip im Querschnitt. Das obere Transferklebeband (rot) unter der De-
ckelplatte generiert die Trennstege. Aufgrund der in die Deckelplat-
te gefra¨sten Elektronenkana¨le und der geringen Ho¨he der Transferkle-
beba¨nder von jeweils 25 mm werden an den Elektroden wa¨hrend der
Elektrolyse entstehende Gasblasen daran gehindert, in den Trennraum
einzutreten. In den Elektrodenkana¨len sind Platin-Elektroden fixiert.
In Abb. 3.6 ist der Chip im Querschnitt dargestellt. Die PMMA-Platten haben
jeweils eine Sta¨rke von 1, 5 mm, die Transferklebeba¨nder messen jeweils 25µm und
bestehen aus tra¨gerfreiem Acryl-Kleber. Dieser zeichnet sich besonders durch seine
hohe Alterungs- und Temperaturbesta¨ndigkeit sowie seine weitgehende Unempfind-
lichkeit gegenu¨ber UV-Strahlung und Oxidation aus.
Insgesamt hat der Trennraum also eine Ho¨he von 50µm. In die Deckelplatte wur-
den zwei Elektrodenbetten mit einer Ho¨he von 1 mm gefra¨st. Als Elektroden wur-
de Platindraht mit einem Durchmesser von 0,3 mm genutzt. Entstehende Gasbla-
sen sammeln sich an der Oberseite des Chips in den Elektrodenbetten und werden
zusa¨tzlich durch die Trennstege vom U¨bergang in den Trennraum abgehalten.
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Abbildung 3.7.: Bauweise des Chips in der Aufsicht mit Abmessungen. Die
Flu¨ssigkeitsversorgung erfolgt mittels Absaugen u¨ber die Ausla¨sse mit
Spritzenpumpen. Der Trennraum hat eine Fu¨llkapazita¨t von ca. 9, 5µl.
Der Trennraum hat eine La¨nge von 21 mm, eine Breite von 9 mm, eine Ho¨he
von 50µm und besitzt eine Fu¨llkapazita¨t von ca. 9, 5µl. Der entwickelte Chip hat
einen Einlass fu¨r den zu untersuchenden Analyt und jeweils zwei Einla¨sse fu¨r das
Trennmedium, den Stabilisierungspuffer und die Elektrodenspu¨lungen (siehe Abb.
3.7). Außerdem sind drei Ausla¨sse vorhanden. Zwei davon sind fu¨r die Elektroden-
spu¨lungen vorgesehen und einer fu¨r den gesamten Trennraum, der Trennmedium,
Stabilisierungspuffer und Analyt beinhaltet. Jeder Einlass und die zwei Ausla¨sse fu¨r
die Elektrodenspu¨lungen haben einen Durchmesser von 1, 5 mm. Der Auslass fu¨r
den Trennraum hat einen Durchmesser von 3 mm. Die Platinelektroden haben je-
weils eine La¨nge von ca. 25 mm und wurden in den Elektrodenbetten fixiert, wobei
die Anteile außerhalb des Chips als Kontakte fu¨r die Spannungsquelle dienen.
Die Versorgung des Chips mit den entsprechenden Lo¨sungen mit Ausnahme des
Analytmediums, das in den Chip gepumpt wurde, erfolgt mittels Absaugen u¨ber die
Ausla¨sse mit Hilfe von Spritzenpumpen (Hugo Sachs Elektronik-Harvard Appara-
tus GmbH, March-Hugstetten, Deutschland; TSE Systems GmbH, Bad Homburg,
Deutschland) u¨ber PTFE-Schla¨uche mit einem Innendurchmesser von 0, 5 mm und
einem Außendurchmesser von 1, 5 mm (siehe Abb. 3.8). Fu¨r den Auslass des Trenn-
raumes wurde ein TYGON R©-Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1, 5 mm
und einem Außendurchmesser von 3 mm verwendet.
Die Linearita¨t des Stro¨mungsprofils ist in Abb. 3.9 dargestellt. Der pH-Gradient
erstreckt sich u¨ber die Ausdehnung des Trennmediums und wird beidseitig vom Sta-
bilisierungspuffer eingeschlossen. Zur Verdeutlichung der verschiedenen Bereiche im
Chip wurden die Kana¨le abwechselnd mit Wasser und Methylenblau-Lo¨sung ver-
sorgt. Der Stabilisierungspuffer definiert die Ausdehnung des Trennmediums im Ka-
nal und somit Position und Ausdehnung des pH-Gradienten. Außerdem wird durch
den Stabilisierungspuffer sichergestellt, dass auch separierte Komponenten mit ex-
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Abbildung 3.8.: Versorgung des µFFE-Chips mit den entsprechenden Lo¨sungen. Außer
der Analytlo¨sung, die in den Chip gepumpt wird, werden alle Lo¨sungen
u¨ber Spritzenpumpen an- bzw. abgesaugt.
Abbildung 3.9.: Stro¨mungsprofil im µFFE-Chip.
tremen pI-Werten im Trennkanal bleiben und nicht in die Elektrodenkana¨le und
somit aus dem Detektionsbereich heraus gelangen.
Von der Gesamtbreite des Chips werden fu¨r die Separation nur etwa 60 % bis 70 %
genutzt, je nach Ausdehnung des Stabilisierungspuffers im Trennkanal. Die Elektro-
denkana¨le werden im spa¨teren Experiment mit kathodaler und anodaler Elektro-
denspu¨lung versorgt.
Wie in Abb. 3.10 zu sehen ist, haben die Trennstege eine begrenzte Haltbar-
keit. Die Transferklebeba¨nder werden von den verwendeten Chemikalien (schwache
Sa¨ure und Base) und durch die Elektrolyse nach einiger Zeit negativ beeinflusst. Sie
schwemmen auf und vera¨ndern ihre Struktur. Durch ihre zunehmende Verbreiterung
ins Chipinnere wird die Ausdehnung des pH-Gradienten immer weiter eingegrenzt
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Abbildung 3.10.: Trennstege und Trennkanal vor Messbeginn (A, B, C) und nach 20
Stunden Laufzeit (D, E, F).
und die Trennstege verlieren mehr und mehr ihre Funktion.
Polymere, wie auch das in dieser Arbeit verwendete PMMA, besitzen in der Regel
negative Oberfla¨chenladungen. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit dem in
Kapitel 2.3.2 beschriebenen elektroosmotischen Fluss. Messungen ergaben eine rela-
tiv geringe Oberfla¨chenladungsdichte fu¨r PMMA von unter einer Ladung pro Qua-
dratnanometer [85]. Die Debye-La¨nge λ (vgl. Kapitel 2.2.1) betra¨gt in Elektrolyten
je nach Elektrolytkonzentration zwischen 1 nm und 10 nm. Die Ho¨he des in dieser
Arbeit konzipierten Elektrophorese-Chip betra¨gt hingegen 50µm. Der Einfluss des
EOF auf dieser, im Vergleich zur gesamten Chipho¨he, kleinen Ausbreitungsla¨nge




Abbildung 3.11.: Experimenteller Aufbau.
In Abb. 3.11 ist die optische Detektionsmethode der laserinduzierten Fluores-
zenz zur U¨berwachung des Separationsvorganges dargestellt. Fu¨r die Anregung der
IEF-Marker wurde eine LED (RLCU-440-390, Roithner Lasertechnik GmbH, Wi-
en, O¨sterreich) eingesetzt. Die Absorptionsmaxima der IEF-Marker liegen zwischen
385 nm und 396 nm und die Fluoreszenzmaxima zwischen 495 nm und 500 nm. De-
tektiert wurde mit einer EMCCD-Kamera. Dazu wurde ein Objektiv der Firma
Canon (Lens FD 50mm) eingesetzt. Um das Rauschsignal zu minimieren und die
Intensita¨tsauflo¨sung der Kamera zu erho¨hen, wurde ein Emissionsfilter (SEM-FF01-
510/84-25, Laser 2000 GmbH, Wessling, Deutschland) verwendet. Als pH-Indikator
im unteren pH-Bereich wurde Methylrot (pI = 4,0 pH) verwendet.
In Abb. 3.12 sind die Spektren der Anregung durch die LED, der Emission
des IEF-Markers 7,6 (stellvertretend fu¨r alle verwendeten IEF-Marker, die a¨hnliche
Spektren aufweisen) und des Emissionsfilters dargestellt. Das Emissionsmaximum
der LED liegt genau im Bereich der Anregung der IEF-Marker.
Die Experimente mit gelabelter ssDNA und gelabelten Proteinen wurden mit Hil-
fe einer LED (LED470-66-16100, Roithner Lasertechnik GmbH, Wien, O¨sterreich)
durchgefu¨hrt. Die Absorptionsmaxima der Fluoreszenzlabel Alexa Fluor R©488, FITC
und ATTO 488 liegen bei 495 nm und 501 nm und die Fluoreszenzmaxima bei 519 nm
und 523 nm. Fu¨r die Fluoreszenzdetektion der Proteine und der ssDNA wurde wieder
69
3. Methoden und experimenteller Aufbau
Abbildung 3.12.: Spektrum der LED RLCU-440-390 (gru¨ne Linie), Emissionsspektrum
des IEF-Markers 7,6 (rote Linie, Invitrogen.com) und Transmission
des Emissionsfilters SEM-FF01-510/84-25 (schwarze Linie, Laser 2000
GmbH).
ein entsprechender Filtersatz (FF01-482/18-25, BLP01-488R-25, Laser 2000 GmbH,
Wessling, Germany) eingesetzt. In Abb. 3.13 sind die Anregungs- und Emissionss-
pektren von Alexa Fluor R©488 (stellvertretend fu¨r FITC und ATTO 488, die ein
a¨hnliches Spektrum aufweisen) und des Anregungs- und Emissionsfilters dargestellt.
Fu¨r die Experimente mit GFP (green fluorescent protein) wurde fu¨r die Anregung
die LED RLCU-440-390 und der Emissionsfilter SEM-FF01-510/84-25 verwendet
(siehe Abb. 3.14). In Abb. 3.15 ist die Transmissionskurve der verwendeten PMMA-
Platten dargestellt. PMMA eignet sich fu¨r die Fluoreszenzdetektion ab einer Wel-
lenla¨nge von ca. 375 nm. Die verwendeten Fluoreszenzlabel sind auf den optisch
zuga¨nglichen Bereich abgestimmt.
Effekte, die die FFIEF sto¨ren ko¨nnen, sind die in den Trennkanal eintretenden
Gasblasen und eine Proteinausfa¨llung am pI. An diesem ist die Lo¨slichkeit relativ ge-
ring und kann zu einer nichtidealen und gesto¨rten Fokussierung fu¨hren [1]. Um dieses
Problem zu umgehen, wurden Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) und Tween
20 eingefu¨hrt [20, 87]. HPMC ist ein Cellulose-Derivat, das, genau wie Tween 20, zu
einer Reduzierung der Oberfla¨chenspannung fu¨hrt. Luftblasen werden so wa¨hrend
des Fu¨llvorganges leichter zu den Ausla¨ssen transportiert. Zusa¨tzlich hat Tween 20
die Eigenschaft, die Lo¨slichkeit der Komponenten in der Probe zu erho¨hen [87, 88].
Ein anderer Effekt ist die Adsorption der Proteine an den Innenwa¨nden des Chips.
Adsorption des Analyten an den Oberfla¨chen von Mikrokana¨len fu¨hrt immer zu einer
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Abbildung 3.13.: Anregungs- und Emissionsspektrum von Alexa Fluor R©488 (rote bzw.
blaue Linie, Spektrum von Invitrogen.com) und Transmissionen des
Anregungsfilters FF01-482/18-25 und Emissionsfilters BLP01-488R-
25 (schwarze bzw. gru¨ne Linie, Spektrum von Laser 2000 GmbH).
Abbildung 3.14.: Anregungs- und Emissionsspektrum von GFP (schwarze bzw. rote Li-
nie) [86], Transmissionen des Emissionsfilters SEM-FF01-510/84-25,
(blaue Linie, Spektrum von Laser 2000 GmbH) und Spektrum der
LED RLCU-440-390 (gru¨ne Linie).
Verschlechterung der Auflo¨sung und der Reproduzierbarkeit [9]. Um diesen Effekt
zu umgehen und die Chipoberfla¨che zu hydrophilisieren, wurde der Chip mit einer
2 %igen Polyvinylalkohol (PVA)-Lo¨sung, die in Tris-Puffer angesetzt, wurde fu¨r 15
Minuten inkubiert [9].
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Abbildung 3.15.: Transmissionspektrum einer 1,5 mm dicken PMMA-Platte.
3.3.1. Verwendete Proteine, Nukleinsa¨uren und Immunglobuline
Proteine und Nukleinsa¨uren
Albumin za¨hlt zur Gruppe der globula¨ren Proteine. Es besteht aus 584 bis 590
Aminosa¨uren und hat eine Moleku¨lmasse von ca. 66.000 g/mol [89]. Im menschli-
chen Ko¨rper hat das Humanalbumin verschiedene Wirkorte. So ist es z. B. fu¨r die
Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Druckes und fu¨r die Wasserlo¨slichkeit vie-
ler wasserunlo¨slicher Substanzen verantwortlich. In der Medizin wird es außerdem
bei der Tumorerkennung und -behandlung eingesetzt [90]. In der Milch ist es als
Lactalalbumin und im Hu¨hnereiweiß als Ovalbumin enthalten.
(a) Struktur von Albumin (Monomer) (b) Struktur von Avidin (Di-
mer)
Abbildung 3.16.: Struktur der Proteine Albumin (a) und Avidin (b) (erstellt mit MPT
(Molecular Biological Toolkit [91])).
Das in dieser Arbeit eingesetzte Rinderalbumin (BSA, engl. bovine serum albu-
min) wird ha¨ufig in der Forschung z. B. bei immunologischen Nachweisverfahren
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wie dem ELISA eingesetzt, um unspezifische Bindungen von Immunglobulinen an
die Festphase zu verhindern [92]. Der pI liegt bei pH 4,7 [89]. Fu¨r die Experimen-
te wurde mit FITC ( = 84.000 L mol−1cm−1 (bei λ = 495 nm), Φ = 0, 93% [93])
markiertes BSA verwendet.
Avidin ist ein tetrameres Glykoprotein mit vier Untereinheiten, bestehend aus
jeweils 128 Aminosa¨uren. Es hat eine Moleku¨lmasse von 66.000 g/mol und kann vier
Biotin-Moleku¨le binden; der pI liegt bei pH 10,0-10,5. Fu¨r die Experimente wurde
mit Alexa Fluor R©488 ( = 71.000 L mol−1cm−1 (bei λ = 494 nm), Φ = 0, 92% [94])
markiertes Avidin verwendet.
Als Nukleinsa¨ure kam ein mit ATTO 488 ( = 90.000 L mol−1cm−1, Φ = 0, 80%)
markiertes Oligonukleotid bestehend aus 15 Basen zum Einsatz. Dabei handelte es
sich um den DNA-Einzelstrang 5’-GAGGTCGTATAGGGG-3’ (ssDNA, engl. single-
stranded DNA) mit einem pI von 5,5 (berechnet durch Sequence Manipulation Suite:
Protein Isoelectric Point, vorgestellt in [95].
Strep-Tactin R© und GFP
(a) GFP bindet u¨ber Strep-tag R©II an Strep-
Tactin R©
(b) Struktur eines Strep-
tag R©II-Moleku¨ls
Abbildung 3.17.: Schematische Darstellung der Bindung eines GFP-Moleku¨ls an Strep-
Tactin R© u¨ber Strep-tag R©II (a) (nach [96]), Struktur des Strep-
tag R©II-Moleku¨ls (b) ([96]).
Das Strep-tag R©-Strep Tactin R©-Prinzip wurde ausgehend von der bekanntlich
starken Bindung von Biotin an Streptavidin zur Proteinaufreinigung entwickelt
und findet zum gro¨ßten Teil Einsatz in der Affinita¨ts-Chromatographie. Das Strep-
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Abbildung 3.18.: Struktur eines GFP-Moleku¨ls (erstellt mit MPT (Molecular Biological
Toolkit [91])).
Abbildung 3.19.: Schematische Darstellung der IEF von GFP/Strep-Tactin R© und GFP.
tag R© II-Moleku¨l, an das rekombinante Proteine mittels Peptidbindung binden, bin-
det an Strep-Tactin R©und dient so als Aufreinigungs-Matrix. Es ist ein synthe-
tisch hergestelltes Peptid, das aus 8 Aminosa¨uren (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-
Lys) besteht. Strep-Tactin R© ist ein durch zufa¨llige Mutagenese (”random mutage-nesis“) erzeugtes Derivat von Streptavidin, das als eines der stabilsten Proteine
bekannt ist. Strep-tag R© II bildet zu Strep-Tactin R© eine starke, nicht-kovalente Bin-
dung mit einer Dissoziationskonstante im mikromolaren Bereich. Dies erlaubt die
schonende Dissoziation durch den Einsatz von Biotin oder Biotin-Dereivaten. Strep-
Tactin R© hat ein Molekulargewicht von 13.342 g/mol; der pI liegt im neutralen pH-
Bereich [96].
GFP (engl. green fluorescent protein) ist das gru¨n fluoreszierende Protein aus
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der Qualle Aequorea victoria. Es besteht aus 238 Aminosa¨uren und hat eine Mo-
leku¨lmasse von 26.900 g/mol. Die Anregungsmaxima liegen bei 395 nm und 475 nm
und die Emissionswellenla¨nge betra¨gt 509 nm. Der pI liegt bei pH 4,6 - 5,1 [97], die
Quantenausbeute Φ liegt bei 80% und der Extinktionkoeffizient  (bei λ = 397 nm)
betra¨gt 27.600 L mol−1cm−1 [97]. Anwendung findet GFP vor allem in der Zellbio-
logie, wo es als Marker fu¨r andere Proteine eingesetzt wird [86]. Außerdem eignet es
sich fu¨r Untersuchungen im lebenden Organismus, da es auf nahezu alle eukaryon-
tischen Zellen nicht toxisch wirkt.
Die isoelektrische Fokussierung von GFP und Strep-Tactin R©/GFP ist ein weiteres
Modell auf dem Weg zum Fluoreszenz-Immunoassay im miniaturisierten Frei-Fluss-
Elektrophorese-Chip. Dabei wird eine Lo¨sung angesetzt, in der GFP-Moleku¨le im
U¨berschuss vorhanden sind. Strep-Tactin R© bindet u¨ber Strep-tag R© II an GFP. Bei
einer elektrophoretischen Auftrennung sind so beide Komponenten, das GFP und
der Strep-Tactin R©/GFP-Komplex u¨ber Fluoreszenz detektierbar (siehe Abb. 3.19).
Immunglobulin G
Der Durchfu¨hrung eines Immunoassays im µFFE-Chip wird folgendes Modell zu-
grunde gelegt:
Es liegt ein Analyt vor, der auf ein bestimmtes Antigen untersucht werden soll.
Der zu untersuchenden Lo¨sung wird ein entsprechender markierter gegen das An-
tigen gerichteter Antiko¨rper zugesetzt, so dass bei einer Bindung von Antigen und
Antiko¨rper der markierte Antiko¨rper im U¨berschuss vorliegt. Befindet sich in der un-
tersuchten Probe das Antigen, auf das getestet wird, wa¨ren bei der IEF zwei Banden
sichtbar: das Antigen-Antiko¨rper-System und der Antiko¨rper selbst. Ist das Antigen
nicht in der Probe vorhanden, wird nur der markierte Antiko¨rper, also lediglich eine
Bande detektiert, da kein Bindungspartner vorhanden ist.
Bei der durchgefu¨hrten Messung wird ein System aus zwei Antiko¨rpern einge-
setzt, von denen einer mit einem Fluoreszenzlabel markiert ist. Rabbit-IgG und
Anti-Rabbit-IgG haben beide ein Molekulargewicht von 150.000 g/mol. Der pI von
IgG liegt im Bereich pH 6,1-8,5 [98]. Rabbit-IgG fungierte als Prima¨r-Antiko¨rper
und Anti-Rabbit-IgG (markiert mit Alexa Fluor 488 R© ) als Sekunda¨r-Antiko¨rper.
Der Sekunda¨r-Antiko¨rper, dessen Antigen in diesem Fall der Prima¨r-Antiko¨rper ist,
bindet an diesen und ermo¨glicht so eine direkte Detektion des Prima¨r-Antiko¨rpers.
Im Experiment wird, wie zuvor beim System Strep-Tactin R©und GFP eine Lo¨sung
angesetzt, in der markiertes Anti-IgG im U¨berschuss vorhanden ist. Geht man nun
davon aus, dass IgG und markiertes Anti-IgG eine Bindung eingehen, erwartet man
wa¨hrend der IEF die Auftrennung in zwei Banden; das gebundene System IgG/Anti-
IgG und das im U¨berschuss vorhandene Anti-IgG (siehe Abb. 3.20). Der experimen-
telle Vorteil dieser Methode im Vergleich zu etablierten Festphasenimmunoassays,
wie dem ELISA, besteht vor allem in der Ersparnis der ha¨ufigen Waschschritte
(mindestens neun pro Assay) und der Behandlung der Mikrotiterplatte (Inkuba-
tionszeit von Fa¨ngerantiko¨rper-Beschichtung (u¨ber Nacht), Blocklo¨sung und Stan-
dards/Proben (u¨ber mehrere Stunden)). Die eingesetzten Fluoreszenzlabel sind oh-
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ne Inkubationsschritte sofort auswertbar. Außerdem wird kein Fa¨nger-Antiko¨rper
beno¨tigt, da der Nachweis im freien Fluss ohne Festphase erfolgt. Dieser Immuno-
assay ermo¨glicht eine qualitative Aussage daru¨ber, ob ein Analyt in einer Probe
vorhanden ist oder nicht (”Ja/Nein“-Nachweis).
Abbildung 3.20.: Schematische Darstellung der IEF IgG/Anti-IgG und IgG.
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4.1. Charakterisierung des Detektionssystems
Um das Detektionssystem zu charakterisieren, muss die untere Nachweisgrenze (limit
of detection, LOD) ermittelt werden, bis zu der das Messsignal zuverla¨ssig nachge-
wiesen werden kann. Eine standardisierte Methode, das LOD zu ermitteln, ergibt
sich aus dem Mittelwert des Hintergrundsignals zuzu¨glich dem dreifachen Wert sei-
ner Standardabweichung
LOD = xB + 3σB, (4.1)
wobei xB der Mittelwert des Blindwertes und σB die Standardabweichung des
Blindwertes sind. Vor jeder Messung wurde eine Aufnahme des Hintergrundes ge-
macht. Um Streulichteffekte zu minimieren wurde der Hintergrund automatisch von
der Kamerasoftware pixelweise von der spa¨teren Messaufnahme abgezogen. Die Mes-
sung des Hintergrundes wurde unter exakt denselben Bedingungen durchgefu¨hrt, wie
die darauffolgende Messung, nur ohne Fluoreszenzsignal. Damit wird gewa¨hrleistet,
dass in der sich anschließenden Messung des Signals der markierten Proben im kon-
tinuierlichen Fluss nur das reine Fluoreszenzsignal ohne Versatz (Offset) detektiert
wird.
In Abb. 4.1 ist zur besseren U¨bersicht nur die Auftragung der Mittelwerte (anstatt
aller Pixel) einer solchen Hintergrundmessung als Beispiel zu sehen. Die schwarzen
Punkte geben die Mittelwerte der Intensita¨t der Spalten, die roten Punkte die Mit-
telwerte der Intensita¨t der Zeilen des gesamten CCD-Chips (512 × 512 Pixel) an.
Beide Statistiken stimmen u¨berein, was auf eine gleichma¨ßige Ausleuchtung des
CCD-Chips hindeutet. Aus den Mittelwerten der Pixel-Zeilen und -Spalten berech-
net sich eine Standardabweichung von 2 Counts/Pixel. Hier handelt es sich aber
um ein gegla¨ttetes Signal, das nur aus Gru¨nden der u¨bersichtlicheren Anschauung
dargestellt ist (anstatt einer Auftragung u¨ber alle Pixel). Die Standardabweichung
gemittelt u¨ber alle Pixel liegt bei 11 Counts/Pixel.
Das LOD berechnet sich also zu





Das heißt, Intensita¨ten gro¨ßer als 35 Counts/Pixel sind notwendig, um ein Signal
eindeutig vom Hintergrund unterscheiden zu ko¨nnen.
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Abbildung 4.1.: Messung des Hintergrundes des Kamerachips. Jeder Punkt gibt den
Mittelwert der Intensita¨t fu¨r die jeweilige Pixel-Spalte (schwarz) bzw.
Pixel-Zeile (rot) des CCD-Chips an.
Abbildung 4.2.: Empfindlichkeit des Detektionssystems. Auftragung des Fluoreszenzsi-
gnals gegen den Logarithmus der GFP-Konzentration. Im kleinen Fens-
ter ist der Bereich der niedrigen Konzentrationen vergro¨ßert dargestellt.
Um die untere Nachweisgrenze des Detektionssystems experimentell zu bestim-
men, wurde eine Konzentrationsreihe im Trennkanal gemessen. Aus Kostengru¨nden
und aufgrund der schnelleren und einfacheren Durchfu¨hrung (innerhalb weniger
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Stunden, um die Validita¨t der Messung zu gewa¨hrleisten) wurde dafu¨r GFP verwen-
det. Der Trennkanal wurde mit GFP-Lo¨sungen (Konzentrationen von c = 10−12 mol/l
bis c = 10−4 mol/l) komplett geflutet und jeweils die gemittelte Anzahl der Counts
und deren Standardabweichung im Beobachtungsbereich der Kamera bestimmt. Die
Ergebnisse sind in Abb. 4.2 dargestellt. Diese zeigt die Auftragung des Fluoreszenz-
signals gegen den Logarithmus der GFP-Konzentration. Das Plateau bei den Werten
c = 10−5 mol/l und c = 10−4 mol/l deutet auf die Sa¨ttigung des CCD-Chips hin, der
in U¨bereinstimmung mit den Herstellerangaben bei 14.000 Counts liegt.
In Richtung geringerer Konzentrationen nimmt die Intensita¨t ab einem Wert unter
c = 1 · 10−5 mol/l mit einer Intensita¨t von 13252 Counts/Pixel rapide ab. Bei c =
1 · 10−7 mol/l sind es nur noch 734 Counts/Pixel bis hin zu 68 Counts/Pixel bei c =
1 · 10−12 mol/l. Testmessungen besta¨tigen die Theorie des LOD. Peak-Intensita¨ten
von nur 30-40 Counts/Pixel Fluoreszenz-Signal von gelabelten Substanzen ko¨nnen
eindeutig identifiziert werden.
Die Ergebnisse lassen sich auf die Detektion von gelabeltem Anti-IgG, das im Fol-
genden Bestandteil des Immunoassays ist, u¨bertragen. Messungen zeigen, dass bei
der verwendeten Konzentration c = 10−8 mol/l von Anti-IgG die Fluoreszenzinten-
sita¨t im gleichen Bereich liegt, wie bei der gleichen Konzentration der GFP-Lo¨sung.
4.2. Parameter der isoelektrischen Fokussierung im
µFFE-Chip
Fu¨r jede isoelektrische Fokussierung ist die Linearita¨t des pH-Gradienten eine not-
wendige Voraussetzung. Um diese zu pru¨fen, wurden niedermolekulare IEF-Marker
(isoelectric focusing markers) eingesetzt, die im Gegensatz zu ga¨ngigen Protein-
Standards wegen ihrer besseren Lo¨slichkeit eine niedrigere Ausfa¨llungstendenz am
isoelektrischen Punkt zeigen [26]. IEF-Marker sind Peptide, Enzyme oder Ami-
nosa¨uren mit exakt definiertem pI. Ein IEF-Marker gibt den theoretischen pI-Wert
an bzw. zeigt lokal aufgelo¨st den pH-Wert im Trennkanal. Sie werden genutzt, um
IEF-Systeme zu charakterisieren.
Um mit dem in dieser Arbeit konzipierten Chip elektrophoretische Trennungen
durchfu¨hren zu ko¨nnen, beno¨tigt jede zu trennende Probe spezielle Flussraten und
Spannungswerte. Unterschiedliche Flussraten bedeuten eine vera¨nderte Ausdehnung
des pH-Gradienten. Eine allgemeine Charakterisierung des pH-Gradienten im hier
gezeigten µFFE-Chip ist deshalb nicht mo¨glich. Die Messungen mit den IEF-Markern
ko¨nnen lediglich die Existenz eines linearen pH-Gradienten zeigen, jedoch keine uni-
versell gu¨ltige Charakterisierung dieses µFFE Chips.
Die verwendeten Ampholytlo¨sungen und pI-Marker zur Bestimmung der Para-
meter der µFFE-Chips wurden in Abstimmung auf die untersuchten biologischen
Systeme ausgewa¨hlt. Das verwendete Ampholytsystem besteht aus amphoteren Sub-
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stanzen mit gleichen Differenzen der isoelektrischen Punkte u¨ber den gesamten pH-
Bereich pH 3-10 bzw. pH 6-9. Nimmt man an, dass alle IEF-Marker exakt bei Ihrem
pI fokussieren, erwartet man einen linearen pH-Gradienten. Da fu¨r die IEF der Pro-
teine, ssDNA und Immunglobuline Ampholytlo¨sungen sowohl im pH-Bereich 6-9 als
auch im pH-Bereich 3-10 eingesetzt wurden, werden diese Bereiche bei der folgenden
Parameteruntersuchung der IEF betrachtet.
Die pI-Werte der in dieser Arbeit verwendeten IEF-Marker liegen bei 6,2, 7,6,
8,7 und 10,3 (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnelldorf). Um einen mo¨glichst brei-
ten Bereich von pH-Werten abzudecken, wurde jeweils zusa¨tzlich in einer separaten
Messung Methylrot (Serva Electrophoresis, Heidelberg, Deutschland) isoelektrisch
fokussiert, welches einen pI von 4,0 aufweist.
Bei der experimentellen Untersuchung der Linearita¨t des pH-Gradienten im pH-
Bereich pH 3-10 und pH 6-9 fand die Versorgung des µFFE-Chips wie in Abb.
3.7 dargestellt statt. Die Elektrodenkana¨le wurden auf der Seite der Anode mit
100 mM Phosphorsa¨urelo¨sung und auf der Seite der Kathode mit 50 mM Natri-
umhydroxidlo¨sung versorgt. Als anodaler Stabilisierungspuffer wurde eine 100 mM
Phosphorsa¨urelo¨sung mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 % HPMC und als kathodaler Sta-
biliserungspuffer eine 50 mM Natriumhydroxidlo¨sung mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 %
HPMC verwendet. Das Trennmedium bestand aus einer 2 %igen Tra¨ger-Ampholytlo¨-
sung mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 % HPMC. Alle verwendeten Lo¨sungen wurden vor
jeder Messung fu¨r 30 Minuten im Ultraschallbad entgast.
Bei der Untersuchung des pH-Gradienten im Bereich pH 3-10 im Teilkapitel ”Pa-rameter der µFFE im Bereich pH 3-10“ fand zuna¨chst die IEF der vier IEF-Marker
(Konzentration 0, 5 mg/ml) statt. In einer zweiten Messung erfolgte die IEF des pH-
Indikators Methylrot (pI = pH 4, Konzentration von 1 mg/ml). Beide Messungen
wurden jeweils in drei µFFE-Chips durchgefu¨hrt.
Im darauf folgenden Teilkapitel ”Parameter der µFFE im Bereich pH 6-9“ wirddie Untersuchung der Linearita¨t des pH-Gradienten im Bereich pH 6-9 mittels der
IEF-Marker mit den pI-Werten 6,2, 7,6 und 8,7 untersucht. Auch hier wurden die
Messungen in drei µFFE-Chips durchgefu¨hrt.
Als Parameter fu¨r die Beschreibung der Trennqualita¨t eines Separationssystems
mit Gleichgewichtsgradient wie dem IEF-System haben sich die Standardabwei-
chung σ der Bandbreite der Fluoreszenz, die Auflo¨sung der IEF ∆(pI)min und die
Peak-Kapazita¨t n des µFFE-Chips als sinnvoll herausgestellt[39]. Bei Annahme ei-
ner Gauß’schen Konzentrationsverteilung ergibt sich fu¨r die Standardabweichung






Dabei stellt E die elektrische Feldsta¨rke, D den Diffusionskoeffizienten und p das
Produkt aus der negativen Steigung der elektrophoretischen Mobilita¨t des Analyten
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Die Auflo¨sung ∆pImin beschreibt die minimale pI Differenz fu¨r zwei aufgetrennte






Ein anderer wichtiger Parameter zur Beschreibung der Trennqualita¨t ist die Peak-
kapazita¨t n gegeben durch
n = L4σ¯ , (4.6)
wobei L die Gesamtla¨nge des pH-Gradienten im Chip beschreibt.
Die Standardabweichung der Peakbreite σ wird durch Anpassung der Peaks unter
der Annahme einer Gauß’schen Konzentrationsverteilung berechnet. Die Peakbreite
entspricht demnach einem Wert von 2σ.
Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Aufnahmen zeigen alle den in Abb.
4.3(a) markierten Bereich im µFFE Chip mit den Abmessungen 9 mm× 9 mm. Der
Kamerachip hat eine Gro¨ße von 512 × 512 Pixel und demnach eine Auflo¨sung von
0, 0175 mm. Der Fluss verla¨uft von unten nach oben; die Fließgeschwindigkeiten sind
im Text angegeben.
Liegt noch keine Spannung an den Elektroden an, fließt der Analytstrom unbe-
einflusst in der Mitte des Trennkanals, wie in Abb. 4.3(b) dargestellt. Solange keine
Spannung anliegt, vermischen sich benachbarte Stro¨mungen nicht und verlaufen wei-
testgehend unbeeinflusst. Sie unterliegen nur der Diffusion als Mischungsprozess.
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(a) Bildausschnitt
der Kamera
(b) Analytstrom (Flussrate: 1µl/min) im
µFFE-Chip ohne Anliegen einer Spannung.
Abbildung 4.3.: Bildausschnitt der Kamera mit den Abmessungen 9 mm×9 mm (a) und
Beispiel fu¨r den Analytstromfluss im µFFE Chip ohne Anliegen einer
Spannung (b)
Parameter der µFFE im Bereich pH 3-10
Ergebnisse fu¨r Chip 1
Abb. 4.4 zeigt zwei Aufnahmen der FFIEF in Chip 1. In Abb. 4.4(a) ist die Auftren-
nung der vier verwendeten IEF-Marker bei Anliegen einer Spannung von 22 Vmm−1
(Spannung U = 200 V, Stromsta¨rke I = 0, 82 mA) und in Abb. 4.4(b) die Auf-
trennung von Methylrot bei Anliegen einer Spannung von 18 Vmm−1(Spannung
U = 160 V, Stromsta¨rke I = 0, 56 mA) innerhalb weniger Sekunden zu sehen.
Am oberen Bildrand ist eine leichte Bogenbildung der fokussierten Marker zu er-
kennen, der auf die Absaugung der Flu¨ssigkeiten im Chip zuru¨ckzufu¨hren ist. Fu¨r
die Erstellung der Elektropherogramme (graphische Darstellung der Resultate ei-
ner Elektrophorese-Analyse) wird dieser Bereich nicht beru¨cksichtigt. Die Fließge-
schwindigkeiten wurden fu¨r alle drei Chips im Trennraum mit 1, 5 mm s−1 und in
den Elektrodenkana¨len mit jeweils 0, 35 mm s−1 gemessen.
In Abb. 4.5(a) und 4.5(b) sind die Elektropherogramme der vier IEF-Marker und
Methylrot dargestellt. Im Fall der IEF-Marker wurde die normierte Fluoreszenz ge-
gen die Position x im µFFE-Chip aufgetragen und im Fall der Absorptionsmessung
von Methylrot die normierte Intensita¨t gegen die Position x im µFFE-Chip. Abb.
4.5(c) und 4.5(d) zeigen die gleichen Graphiken mit den entsprechenden Anpassun-
gen unter der Annahme einer Gauß‘schen Konzentrationsverteilung. Alle Kurven
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(a) IEF vierer IEF-Marker (pI 6,2, 7,6, 8,7 und
10,3) in Chip 1 bei Anliegen einer Spannung
von 200 V (0, 82 mA).
(b) IEF von Methylrot (pI 4,0) in Chip
1 bei Anliegen einer Spannung von 160 V
(0, 56 mA).
Abbildung 4.4.: IEF der vier IEF-Marker (a) und des pH-Indikators Methylrot (b) in
Chip 1. Der fu¨r die Auswertung beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
wurden mit der Funktion








angepasst. I beschreibt die gemessene Intensita¨t, I0 den Offset, A die Amplitude
des Peaks, x0 den x-Wert der Peakposition und σ die Standardabweichung des Peaks.
Anfangs- und Endpunkt der angegebene pH-Werte-Skala ergeben sich aus der
Ausdehnung des Stabilisierungspuffers im Chip. Dieser wiederum definiert die Aus-
dehnung der Ampholytlo¨sung im Trennkanal, da er sie von beiden Seiten einschließt.
Die Skala selbst bezieht sich auf die Spezifikation der verwendeten Ampholytlo¨sung
(pH-Bereich 3-10 bzw. 6-9).
Die Ausdehnung des Stabilisierungspuffers wurde nach jeder Messung mit den in
der jeweiligen Messung eingestellten Flussraten gemessen. Dazu wurden die Einla¨sse
der Stabilisierungspuffer mit einer Fluoreszenzfarbstoff-Lo¨sung, die den Stabilisie-
rungspufferbereich sichtbar werden lies, versorgt.
Alle Experimente, Auftragungen und Berechnungen wurden in jedem Chip glei-
chermaßen durchgefu¨hrt.
Die Ergebnisse fu¨r Chip 1, Peakpositionen x, Peakbreiten ω und Standardabwei-
chungen σ der Peaks sind in der Tabelle 4.1 aufgefu¨hrt. In Abb.4.6 sind zusam-
menfassend die Ergebnisse fu¨r Chip 1 graphisch dargestellt. Abb. 4.6 A zeigt die
Fluoreszenzmessung der IEF-Marker bzw. die Absorptionsmessung von Methylrot
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wa¨hrend der IEF. Um die Linearita¨t des pH-Gradienten zu u¨berpru¨fen, wurde die
Fluoreszenzintensita¨t resultierend aus der IEF-Messung der Marker und Methylrot
aufgetragen. Zusa¨tzlich zum Elektropherogramm der IEF-Marker wurde der Peak
von Methylrot in die Graphik eingebunden (Abb. 4.6 B). Anhand der Peakpositio-
nen erha¨lt man den experimentell interpolierten pH-Gradienten, wie in Abb. 4.6 C
dargestellt. Die Skala der x-Achse in Abb. 4.6 C gilt auch fu¨r Abb. 4.6 B und Abb.
4.6 A. Der pH-Gradient ist vollsta¨ndig ausgebildet und nahezu linear.
Desweiteren wird ein erwarteter pH-Gradient aufgefu¨hrt, der den aufgrund der
Spezifikationen der Ampholytlo¨sung erwarteten Verlauf des pH-Gradienten angibt,
also die Situation einer gleichma¨ßigen Ausrichtung der Ampholyte im Trennmedium
darstellt. Dieser ergibt sich aus der La¨nge der Strecke L, die vom Trennmedium
eingenommen wird. L ist abha¨ngig von der Ausdehnung des Stabilisierungspuffers,
der das Trennmedium von beiden Seiten einschließt.
Fu¨r Chip 1 erstreckt sich L von x = 0, 5 bis x = 8, 5 im pH-Bereich 3-10. Ver-
bindet man Anfangs- und Endpunkt der Strecke L, erha¨lt man den erwarteten
pH-Gradienten. An dieser Stelle ist nur die Strecke L fu¨r die Messung mit den IEF-
Markern beru¨cksichtigt worden, nicht aber die Strecke L fu¨r die Messung mit Methyl-
rot. Der in Abb. 4.6 C dargestellte gemessene pH-Gradient entspricht na¨herungsweise
dem erwartete pH-Gradienten. Die Steigung des erwarteten pH-Gradienten betra¨gt
0,86 und die des gemessenen pH-Gradienten 1,0. Die Abweichung des gemessenen
vom erwarteten pH-Gradienten wird vor allem durch die Peakposition von Methyl-
rot (pI 4,0) bedingt. Da sich aufgrund des breiteren Stabilisierungspufferbereiches
bei der IEF von Methylrot der pH-Gradient im Kanal auf einer ku¨rzeren Strecke L
ausbreitet als es bei der IEF der IEF-Marker der Fall ist, verschiebt sich der Peak
von Methylrot um ca. 1 mm nach rechts. Das erkla¨rt die Abweichung von xgemessen
zu xerwartet.
pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
Methylrot/IEF-Marker erwartet gemessen
4,0 1,52 2,47 0,27 0,14
6,2 4,10 4,06 0,11 0,06
7,6 5,70 5,66 0,18 0,09
8,7 6,92 7,07 0,17 0,09
10,3 8,37 8,19 0,11 0,06
Tabelle 4.1.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker und Methylrot fu¨r
Chip 1.
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(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Elektropherogramm von Methylrot
(c) Anpassung (rote Kurven) der Fluoreszenz-
peaks der IEF-Marker (schwarze Kurve)
(d) Anpassung (rote Kurve) des Absorpti-
onspeaks von Methylrot (schwarze Kurve)
Abbildung 4.5.: Messung der IEF von IEF-Markern und Methylrot in Chip 1. Normierte
Fluoreszenzen der IEF-Marker (a), Absorptionskurve der IEF von Me-
thylrot (b), Anpassung der Fluoreszenzpeaks der IEF-Marker (c) und
Anpassung des Absorptionspeaks von Methylrot (d).
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Abbildung 4.6.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern und Methylrot in
Chip 1. A: IEF-Marker und Methylrot fokussieren wa¨hrend der IEF. B:
Elektropherogramm (Position in Abha¨ngigkeit der norm. Fluoreszenz)
der IEF-Marker (schwarze Kurve) und Methylrot (rote gestrichelte Kur-
ve) sowie die Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne gestrichelte
Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit der pI-Werte
mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
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Ergebnisse fu¨r Chip 2
(a) IEF vierer IEF-Marker (pI 6,2; 7,6; 8,7 und
10,3) in Chip 2 bei Anliegen einer Spannung
von 210 V (0,74 mA).
(b) IEF von Methylrot (pI 4,0) in Chip 2
bei Anliegen einer Spannung von 160 V (0,66
mA).
Abbildung 4.7.: IEF der vier IEF-Marker (a) und des pH-Indikators Methylrot (b) in
Chip 2. Der fu¨r die Auswertung beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
In Abb. 4.7 sind zwei Aufnahmen der FFIEF in Chip 2 zu sehen. Abb. 4.7(a) zeigt
die Auftrennung der vier verwendeten IEF-Marker beim Anliegen einer Spannung
von 23 Vmm−1 (Spannung U = 210 V, Stromsta¨rke I = 0, 74 mA). In Abb. 4.7(b)
wird die Auftrennung von Methylrot bei Anliegen einer Spannung von 18 Vmm−1-
(Spannung U = 160 V, Stromsta¨rke I = 0,66 mA) innerhalb weniger Sekunden
dargestellt. In Abb. 4.8(a) und 4.8(b) sind, wie zuvor fu¨r Chip 1, die Elektrophero-
gramme der vier IEF-Marker und Methylrot fu¨r Chip 2 aufgefu¨hrt. Abb. 4.8(c) und
4.8(d) zeigen die entsprechenden Anpassungen.
Die Ergebnisse fu¨r Chip 2 sind in der Tabelle 4.2 aufgefu¨hrt. Wie schon zuvor
fu¨r Chip 1 gezeigt, erha¨lt man anhand der Peakpositionen den experimentell inter-
polierten pH-Gradienten, wie in Abb. 4.9 C dargestellt. Der pH-Gradient ist, wie
bei Chip 1, vollsta¨ndig ausgebildet und nahezu linear. Gemessener und erwarteter
pH-Gradient haben nahezu den gleichen Verlauf. Wieder ist die gro¨ßte Abweichung
bei der Peakposition von Methylrot zu finden, die auch hier um fast 1 mm von der
erwarteten x-Position abweicht.
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pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
Methylrot/IEF-Marker erwartet gemessen
4,0 1,43 2,42 0,30 0,15
6,2 4,03 4,00 0,13 0,07
7,6 5,64 5,64 0,23 0,11
8,7 6,90 7,10 0,21 0,10
10,3 8,44 8,23 0,13 0,07
Tabelle 4.2.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker und Methylrot fu¨r
Chip 2.
(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Elektropherogramm von Methylrot
(c) Anpassung (rote Kurven) der Fluores-
zenzpeaks der IEF-Marker (schwarze Kurve)
(d) Anpassung (rote Kurve) des Absorpti-
onspeaks von Methylrot (schwarze Kurve)
Abbildung 4.8.: Messung der IEF von IEF-Markern und Methylrot in Chip 2. Normierte
Fluoreszenzen der IEF-Marker (a), Absorptionskurve der IEF von Me-
thylrot (b), Anpassung der Fluoreszenzpeaks der IEF-Marker (c) und
Anpassung des Absorptionspeaks von Methylrot (d).
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Abbildung 4.9.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern und Methylrot in
Chip 2. A: IEF-Marker und Methylrot fokussieren wa¨hrend der IEF. B:
Elektropherogramm (Position in Abha¨ngigkeit der norm. Fluoreszenz)
der IEF-Marker (schwarze Kurve) und Methylrot (rote gestrichelte Kur-
ve) sowie die Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne gestrichelte
Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit der pI-Werte
mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
89
4. Ergebnisse und Diskussion
Ergebnisse fu¨r Chip 3
(a) IEF vierer IEF-Marker (pI 6,2; 7,6; 8,7 und
10,3) in Chip 3 bei Anliegen einer Spannung
von 210 V (0,78 mA).
(b) IEF von Methylrot (pI 4,0) in Chip 3
bei Anliegen einer Spannung von 160 V (0,68
mA).
Abbildung 4.10.: IEF der vier IEF-Marker (a) und des pH-Indikators Methylrot (b) in
Chip 3. Der fu¨r die Auswertung beru¨cksichtigte Bereich ist rot mar-
kiert.
Abb. 4.10 zeigt zwei Aufnahmen der FFIEF in Chip 3. In Abb. 4.10(a) ist die
Auftrennung der vier verwendeten IEF-Marker bei Anliegen einer Spannung von
23Vmm−1 (Spannung U = 210V, Stromsta¨rke I = 0, 78mA) dargestellt. In Abb.
4.10(b) ist die Auftrennung von Methylrot bei Anliegen einer Spannung von 18 Vmm−1
(Spannung U = 160V, Stromsta¨rke I = 0, 68mA) innerhalb weniger Sekunden zu
sehen. In Abb. 4.11(a) und 4.11(b) sind wie zuvor fu¨r Chip 1 und Chip 2 die Elek-
tropherogramme der vier IEF-Marker und Methylrot fu¨r Chip 3 aufgefu¨hrt. Abb.
4.11(c) und 4.11(d) zeigen die gleichen Graphiken mit den entsprechenden Anpas-
sungen.
Die Ergebnisse fu¨r Chip 3 sind in der Tabelle 4.3 aufgefu¨hrt. Der pH-Gradient
ist, wie bei Chip 1 und Chip 2, vollsta¨ndig ausgebildet und nahezu linear (siehe
Abb. 4.12 C). Auch bei dieser Messung betra¨gt die Abweichung der Peakposition
von Methylrot fast 1 mm zu der erwarteten Position.
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(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Elektropherogramm von Methylrot
(c) Anpassung (rote Kurve) der Fluores-
zenzpeaks (schwarze Kurve)
(d) Anpassung (rote Kurve) des Absorpti-
onspeaks von Methylrot (schwarze Kurve)
Abbildung 4.11.: Messung der IEF von IEF-Markern und Methylrot in Chip 3. Nor-
mierte Fluoreszenzen der IEF-Marker (a), Absorptionskurve der IEF
von Methylrot (b), Anpassung der Fluoreszenzpeaks der IEF-Marker
(c) und Anpassung des Absorptionspeaks von Methylrot(d).
pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
Methylrot/IEF-Marker erwartet gemessen
4,0 1,51 2,46 0,30 0,15
6,2 4,04 4,07 0,17 0,09
7,6 5,60 5,68 0,25 0,13
8,7 6,90 7,14 0,23 0,12
10,3 8,38 8,28 0,17 0,08
Tabelle 4.3.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker und Methylrot fu¨r
Chip 3.
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Abbildung 4.12.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern und Methylrot in
Chip 3. A: IEF-Marker und Methylrot fokussieren wa¨hrend der IEF.
B: Elektropherogramm (Position in Abha¨ngigkeit der norm. Fluores-
zenz) der IEF-Marker (schwarze Kurve) und Methylrot (rote gestri-
chelte Kurve) sowie die Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne
gestrichelte Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit
der pI-Werte mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
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Ergebnisse fu¨r Chip 1, Chip 2 und Chip 3 im pH-Bereich 3-10
Abbildung 4.13.: Mittelwerte der pH-Gradienten aus den IEF-Messungen in Chip 1,
Chip 2 und Chip 3 mit Fehlerbalken.
pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
Methylrot/IEF-Marker erwartet gemessen
4,0 1,48 2,45 0,29 0,15
6,2 4,00 4,04 0,14 0,07
7,6 5,63 5,66 0,22 0,11
8,7 6,93 7,10 0,21 0,10
10,3 8,40 8,24 0,14 0,07
Tabelle 4.4.: Mittelwerte fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker und Methylrot fu¨r
Chip 1, Chip 2 und Chip 3.
Aus Abbildung 4.13 lassen sich gemessener und erwarteter pH-Gradient als Mit-
telwert aus den drei vorangegangenen Messungen ablesen. Bei Betrachtung der er-
warteten und der gemessenen Werte fu¨r die Peakpositionen x fa¨llt die Abweichung
von fast 1 mm fu¨r den pI-Marker 4,0 auf. Wie schon zuvor erwa¨hnt, ergibt sich die-
se aufgrund der separaten IEF-Messung Methylrot mit anderen Einstellungen fu¨r
Fließgeschwindigkeiten im Trenn- und Elektrodenraum und anderen Spannungen
und der damit verbundenen geringeren Strecke L, u¨ber die sich der pH-Gradient
erstreckt. Die Steigung des gemessenen pH-Gradienten betra¨gt m = 0, 99, die des
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erwarteten pH-Gradienten m = 0, 87. Aufgrund der separaten Messung und der sys-
tematischen Abweichung der Messwerte von Methylrot werden diese Messwerte fu¨r
die Berechnung der Parameter des µFFE-Chips vernachla¨ssigt. Abb. 4.14 zeigt den
gemessenen und den erwarteten pH-Gradienten ohne Beru¨cksichtigung des Messwer-
tes von Methylrot. Die beiden Gradienten haben bis auf eine minimale Abweichung
(mpH(gemessen) = 0, 89 und mpH(erwartet) = 0, 87) denselben Verlauf.
In Tabelle 4.4 sind die Mittelwerte fu¨r Standardabweichung, Auflo¨sung und Peak-
Kapazita¨t angegeben. Entsprechend der Gleichungen 4.5 und 4.6 berechnen sich die
Auflo¨sung ∆(pI)min und Peak-Kapazita¨t n mit den Werten d(pH) = 7 (da sich der
pH-Bereich von pH 3-10 erstreckt) und L = 8, 06 mm (Mittelwert der Ausdehnung
des Trennmediums und damit des pH-Gradienten zwischen dem Stabilisierungspuffer
der drei verwendeten Chips).
Fu¨r den pH-Bereich 3-10 ergeben sich fu¨r die mittlere Standardabweichung der
Peaks σ = 0, 09 mm, fu¨r die Auflo¨sung ∆(pI)min = 0, 23 pH-Einheiten und fu¨r die
Peak-Kapazita¨t n = 22 Peaks (siehe Tabelle 4.5). Kohlheyer et al. publizierte die
Werte n = 18 Peaks und ∆(pI)min = 0, 7 pH-Einheiten und in einer spa¨teren Vero¨f-
fentlichung n = 29 Peaks und ∆(pI)min = 0, 23 pH− Einheiten [33]. Die Gro¨ßenord-
nung der Werte entspricht der in dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse.
Abbildung 4.14.: Ergebnis der pH-Gradienten aus den IEF-Messungen in Chip 1, Chip
2 und Chip 3 mit Fehlerbalken unter Vernachla¨ssigung der Messwerte
von Methylrot.
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σ [mm] ∆(pI)min [pH-Einheiten] Peak-Kapazita¨t n [Peaks]
0, 09± 0, 02 0,23 22
Tabelle 4.5.: Parameter der µFFE fu¨r den pH-Bereich 3-10.
Parameter der µFFE im Bereich pH 6-9
Ergebnisse fu¨r Chip 1
Abbildung 4.15.: IEF dreier IEF-Marker (pI 6,2; 7,6 und 8,7) in Chip 1 bei Anlie-
gen einer Spannung von 200 V (0,75 mA). Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
Abb. 4.15 zeigt die Aufnahme der FFIEF in Chip 1. Bei Anliegen einer Spannung
von 22 Vmm−1 (Spannung U = 200 V, Stromsta¨rke I = 0, 75 mA) werden die IEF-
Marker innerhalb weniger Sekunden aufgetrennt.
In Abb. 4.16(a) ist das Elektropherogramm der drei IEF-Marker zu sehen. Dabei
wurde die normierte Fluoreszenz gegen die Position im µFFE-Chip aufgetragen. In
Abb. 4.16(b) ist die gleiche Auftragung mit entsprechender Kurvenanpassung unter
der Annahme einer Gauß‘schen Konzentrationsverteilung zu sehen.
Ergebnisse fu¨r Chip 1, Peakpositionen, Peakbreiten ω und Standardabweichungen
σ sind in der Tabelle 4.6 aufgefu¨hrt. Wie zuvor berechnet sich die Peakbreite ω
entsprechend der Gauß‘schen Konzentrationsverteilung zu 2σ.
Zur U¨berpru¨fung der Linearita¨t dient die Auftragung der Fluoreszenzintensita¨t,
die aus der IEF-Messung der Marker resultiert. Wie anfangs erwa¨hnt, erha¨lt man
anhand der Peakpositionen den experimentell interpolierten pH-Gradienten, wie in
Abb. 4.17 dargestellt.
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(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.16.: Messung der IEF von IEF-Markern in Chip 1. Normierte Fluores-
zenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks der
IEF-Marker (b).
pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
IEF-Marker erwartet gemessen
6,2 1,50 2,17 0,14 0,07
7,6 4,75 4,68 0,18 0,09
8,7 7,30 6,96 0,27 0,13
Tabelle 4.6.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker fu¨r Chip 1.
Der pH-Gradient ist vollsta¨ndig ausgebildet und nahezu linear. Er weicht mit einer
Steigung von m = 0, 52 allerdings leicht vom erwarteten pH-Gradienten mit einer
Steigung von m = 0, 43 ab. Auf der x-Achse ist der IEF-Marker 6,2 um 0, 67mm
nach links und der IEF-Marker 8,7 um 0, 34mm nach rechts verschoben.
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Abbildung 4.17.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern in Chip 1. A: IEF-
Marker fokussieren wa¨hrend der IEF. B: Elektropherogramm (Positi-
on in Abha¨ngigkeit der norm. Fluoreszenz) der IEF-Marker (schwarze
Kurve) und Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne gestrichel-
te Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit der pI-
Werte mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
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Ergebnisse fu¨r Chip 2
Abbildung 4.18.: IEF dreier IEF-Marker (pI 6,2; 7,6 und 8,7) in Chip 2 bei Anlie-
gen einer Spannung von 210 V (0,71 mA). Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.19.: Messung der IEF von IEF-Markern in Chip 2. Normierte Fluores-
zenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks der
IEF-Marker (b).
In Abb. 4.18 ist die Aufnahme der FFIEF in Chip 2 zu sehen. Bei Anliegen einer
Spannung von 23 Vmm−1 (Spannung U = 210 V, Stromsta¨rke I = 0, 71 mA) werden
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pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
IEF-Marker erwartet gemessen
6,2 1,35 2,16 0,19 0,10
7,6 4,81 4,69 0,24 0,12
8,7 7,49 6,99 0,46 0,23
Tabelle 4.7.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker fu¨r Chip 2.
die IEF-Marker innerhalb weniger Sekunden aufgetrennt.
Abb. 4.19(a) zeigt das Elektropherogramm der drei IEF-Marker. In Abb. 4.19(b)
ist die gleiche Auftragung mit entsprechender Kurvenanpassung zu sehen. Die Er-
gebnisse fu¨r Chip 2 sind in der Tabelle 4.7 aufgefu¨hrt. Zur U¨berpru¨fung der Li-
nearita¨t dient, wie zuvor auch, die Auftragung der Fluoreszenzintensita¨t, die aus
der IEF-Messung der Marker resultiert. Man erha¨lt den experimentell interpolier-
ten pH-Gradienten, wie in Abb. 4.20 dargestellt. Der pH-Gradient ist vollsta¨ndig
ausgebildet, nahezu linear und verla¨uft, wie bei Chip 1, mit einer Steigung von
m = 0, 52 etwas steiler als der erwartete pH-Gradient (m = 0, 41). Wieder sind die
Abweichungen bei den IEF-Markern 6,2 und 8,7 ausschlaggebend.
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Abbildung 4.20.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern in Chip 2. A: IEF-
Marker fokussieren wa¨hrend der IEF. B: Elektropherogramm (Positi-
on in Abha¨ngigkeit der norm. Fluoreszenz) der IEF-Marker (schwarze
Kurve) und Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne gestrichel-
te Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit der pI-
Werte mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
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Ergebnisse fu¨r Chip 3
Abbildung 4.21.: IEF dreier IEF-Marker (pI 6,2; 7,6 und 8,7) in Chip 3 bei Anlie-
gen einer Spannung von 210 V (0,67 mA). Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
(a) Elektropherogramm der IEF-Marker (b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.22.: Messung der IEF von IEF-Markern in Chip 3. Normierte Fluores-
zenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks der
IEF-Marker (b).
Abb. 4.21 zeigt die Aufnahme der FFIEF in Chip 3. Bei Anliegen einer Spannung
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pI x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
IEF-Marker erwartet gemessen
6,2 1,42 2,18 0,18 0,09
7,6 4,82 4,69 0,20 0,10
8,7 7,41 6,92 0,38 0,19
Tabelle 4.8.: Ergebnisse fu¨r erwartete und gemessene Peakpositionen x, Peakbreiten ω
und Standardabweichungen σ der Peaks der IEF-Marker fu¨r Chip 3.
von 23 Vmm−1 (Spannung U = 210 V, Stromsta¨rke I = 0, 67 mA) werden die IEF-
Marker innerhalb weniger Sekunden aufgetrennt.
Das Elektropherogramm der drei IEF-Marker und deren Anpassungen sind in
Abb. 4.22(a) bzw. Abb. 4.22(b) zu sehen.
Die Ergebnisse fu¨r Chip 3 sind in der Tabelle 4.8 aufgefu¨hrt. Gemessener (m = 0, 53)
und erwarteter (m = 0, 42) pH-Gradient zeigen na¨herungsweise den gleichen Verlauf
wie in den vorherigen Messungen und auch hier fallen die Abweichungen der Peak-
positionen der IEF-Marker 6,2 und 8,7 auf (siehe Abb. 4.23).
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Abbildung 4.23.: Ausbildung des pH-Gradienten mit IEF-Markern in Chip 3. A: IEF-
Marker fokussieren wa¨hrend der IEF. B: Elektropherogramm (Positi-
on in Abha¨ngigkeit der norm. Fluoreszenz) der IEF-Marker (schwarze
Kurve) und Ausdehnung des Stabilisierungspuffers (gru¨ne gestrichel-
te Kurve). C: Auftragung der Peak-Position in Abha¨ngigkeit der pI-
Werte mit gemessenem und erwartetem pH-Gradienten.
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Ergebnisse fu¨r Chip 1, Chip 2 und Chip 3 im pH-Bereich 6-9
Abbildung 4.24.: Mittelwerte der pH-Gradienten aus den IEF-Messungen in Chip 1,
Chip 2 und Chip 3.
Aus Abbildung 4.24 erha¨lt man den gemessenen und den erwarteten pH-Gradienten
als Mittelwert aus den drei vorangegangenen Messungen. Der gemessene pH-Gradient
verla¨uft mit einer Steigung von m = 0, 52 etwas steiler als der erwartete pH-Gradient
mit m = 0, 41. In Tabelle 4.9 sind die Mittelwerte fu¨r Peakpositionen x, Peakbreiten
ω und Standardabweichung σ angegeben.
IEF-Marker x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
erwartet gemessen
6,2 1,37 2,18 0,18 0,09
7,6 4,75 4,69 0,20 0,10
8,7 7,41 6,92 0,38 0,18
Tabelle 4.9.: Mittelwerte fu¨r Peakpositionen x, Peakbreiten ω und Standardabweichung
σ fu¨r Chip 1, Chip 2 und Chip 3.
Die Parameter fu¨r den Bereich pH 6-9 sind in Tabelle 4.10 aufgefu¨hrt. Entspre-
chend der Gleichungen 4.5 und 4.6 berechnen sich die Auflo¨sung ∆(pI)min und Peak-
Kapazita¨t n mit den Werten d(pH) = 3, da sich der pH-Bereich von pH 6-9 erstreckt
und L = 7, 28 mm als Mittelwert der Ausdehnung des Trennmediums und damit des
pH-Gradienten zwischen dem Stabilisierungspuffer der drei verwendeten Chips.
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σ [mm] ∆(pI)min [pH-Einheiten] Peak-Kapazita¨t n [Peaks]
0, 13± 0, 05 0,16 14
Tabelle 4.10.: Parameter der µFFE fu¨r den pH-Bereich 6-9.
Die Ausdehnung des pH-Gradienten L im Chip ist im pH-Bereich 6-9 um fast
1 mm geringer als beim pH-Bereich 3-10 und die mittlere Standardabweichung der
Peakbreite σ ist um 0, 3 mm gro¨ßer. Beru¨cksichtigt man diese Sachverhalte, lassen
sich der vergleichsweise erho¨hte Wert fu¨r die Auflo¨sung ∆(pI)min und der geringere
Wert fu¨r die Peakkapazita¨t n erkla¨ren.
4.3. Isoelektrische Fokussierung von Proteinen und
Nukleinsa¨uren
Bei der experimentellen Untersuchung der IEF von Proteinen und Nukleinsa¨uren
wurden die gleichen Medien verwendet, wie in den vorangegangenen Messungen
zur Parameteruntersuchung. Die Elektrodenkana¨le wurden auf der Seite der Anode
mit 100 mM Phosphorsa¨urelo¨sung und auf der Seite der Kathode mit 50 mM Natri-
umhydroxidlo¨sung versorgt. Als anodaler Stabilisierungspuffer wurde eine 100 mM
Phosphorsa¨urelo¨sung mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 % HPMC und als kathodaler
Stabiliserungspuffer wurde eine 50 mM Natriumhydroxidlo¨sung mit 0, 1 % Tween 20
und 0, 2 % HPMC verwendet. Das Trennmedium bestand aus einer 0, 4 %igen Am-
pholytlo¨sung (pH 3-10) mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 % HPMC.
Abbildung 4.25.: IEF von BSA, Avidin und ssDNA. Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
Nachdem sich ein kontinuierliches Flussprofil eingestellt hatte (1, 1 mm s−1 im
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Trennraum und 0, 5 mm s−1 in den Elektrodenkana¨len), wurde eine Spannung von
380 V (U = 42 V mm−1 bei einer Stromsta¨rke von 1, 25 mA) eingestellt.
Das Proteingemisch (BSA, 3 · 10−6 mol L−1; Avidin, 3 · 10−6 mol L−1; ssDNA, 4 ·
10−6 mol L−1 in PBS-Pufferlo¨sung (pH 7,4)) trennte sich innerhalb von Sekunden in
drei Banden auf (siehe Abb. 4.25). Die Fokussierung von ssDNA erfolgt jedoch nicht
u¨ber die gesamte Kanalla¨nge. Die Intensita¨t der Bande nahm in Richtung Einlass
und auch in Richtung Auslass ab.
(a) Elektropherogramm von BSA, Avidin und
ssDNA
(b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.26.: Messung der IEF von BSA, Avidin und ssDNA. Normierte Fluores-
zenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks der
IEF-Marker (b).
Substanz (pI) x [mm] x [mm] ω [mm] σ [mm]
erwartet gemessen
BSA (4,7) 2,30 0, 93 0,22 0, 11
ssDNA (5,5) 3,25 1, 53 0,09 0, 05
Avidin (10-10,5) 8,45 7, 11 0,11 0, 05
Tabelle 4.11.: Ergebnisse fu¨r Peak-Positionen x, Peakbreiten ω und Standardabweichun-
gen σ der Peaks fu¨r die IEF von BSA, ssDNA und Avidin.
Das Elektropherogramm der Proteine und der ssDNA ist in Abb. 4.26(a) zu sehen
und die gleiche Auftragung mit entsprechender Kurvenanpassung (unter Annah-
me einer Gauß‘schen Konzentrationsverteilung) ist in in Abb. 4.26(b) dargestellt.
Die Skala der pH-Werte ergibt sich aus den Spezifikationen der Ampholytlo¨sung,
die vom Stabilisierungspuffer eingeschlossen ist. Anhand der Peakpositionen und
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Abbildung 4.27.: Peak-Positionen der Proteine und ssDNA in Abha¨ndigkeit vom pI.
der pI-Werte fu¨r die Substanzen erha¨lt man den experimentell interpolierten pH-
Gradienten, wie in Abb. 4.27 dargestellt.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.11 aufgefu¨hrt. Der in der ersten Spalte ange-
gebene pI-Wert entspricht der Spezifikation der jeweiligen Substanz. Der erwartete
x-Wert ergibt sich aus dem Verlauf des erwarteten pH-Gradienten in Zusammenhang
mit dem jeweiligen pI-Wert. Der aufgrund der Spezifikationen der Ampholytlo¨sung
erwartete pH-Gradient ergibt sich aus der Ausdehnung des Trennmediums im Chip
(L = 8, 16 mm). Die Steigung von gemessenem pH-Gradienten (m = 0, 84) liegt im
selben Intervall wie die Steigung des erwarteten pH-Gradienten (m = 0, 86), was auf
eine gleichma¨ßige Ausdehnung der Ampholytlo¨sung hinweist.
Jedoch sind alle drei Peakpositionen x auf der x-Achse durchschnittlich um fast
1, 5 mm nach links (zur Anode hin) verschoben. Wenn man die Abweichung auf die
pI-Werte bezieht, liegen diese im Durchschnitt um 1,3 pH-Einheiten unterhalb der
spezifizierten pI-Werte. Die in Abb. 4.27 angegebenen Fehlerbalken geben den sys-
tematischen Justierfehler des Messsystems an. Außerdem ko¨nnen, wie schon in Kap.
”Fluoreszenzfarbstoffe“auf S. 58 erwa¨hnt, die an die Proteine und ssDNA gekoppel-ten Fluoreszenfarbstoffe den pI signifikant vera¨ndern. Die pI-Differenz (markiert-
unmarkiert) betra¨gt nach [83] im Fall von Markierungen mit FITC fu¨r Proteine mit
einem nativen pI im neutralen Bereich ca. -1,15 pH-Einheiten und verringert sich
in Richtung niedriger pI-Werte linear zu -0,15 pH-Einheiten (bei einem pI von 5,1).
Dieses Beispiel zeigt, dass Fluoreszenzmarker zum Teil deutliche Vera¨nderungen der
nativen pI-Werte bewirken ko¨nnen.
Da hier ausschließlich die Funktionalita¨t des konstruierten Mikrochips und der
Nachweis von Substanzen untersucht wird, wird die Genauigkeit der Bestimmung
unbekannter pI-Werte an dieser Stelle nicht weiter verfolgt.
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4.4. Isoelektrische Fokussierung von
Strep-Tactin R©/GFP
Fu¨r die Untersuchung der IEF des Systems Strep-Tactin R©/GFP und GFP wurden
die gleichen Medien verwendet wie fu¨r die Messung der IEF von Proteinen und
ssDNA.
Abbildung 4.28.: IEF von GFP und Strep-Tactin R©/GFP. Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
Nachdem sich ein kontinuierliches Flussprofil eingestellt hatte (1, 4 mm s−1 fu¨r
den Trennraum und 0, 4 mm s−1 fu¨r jeden Elektrodenkanal), wurde eine Spannung
von 90 V (U = 10 V mm−1 bei einer Stromsta¨rke von 0, 76 mA) eingestellt. Das
Gemisch (GFP 6, 25 · 10−8 mol L−1, Strep-Tactin R© 1, 25 · 10−8 mol L−1), bei dem
GFP im U¨berschuss vorlag, trennte sich innerhalb von Sekunden in zwei Banden
auf (siehe Abb. 4.28), wie zuvor in Kap. ”Verwendete Proteine, Nukleinsa¨uren undImmunglobuline“, Abb. 3.19 skizziert. Die Fokussierung von GFP findet nicht u¨ber
die gesamte Kanalla¨nge statt, sondern ist nur in der oberen Ha¨lfte beobachtbar.
Das Elektropherogramm von GFP und Strep-Tactin R©/GFP ist in Abb. 4.29(a) zu
sehen. Die gleiche Auftragung mit entsprechender Kurvenanpassung (unter Annah-
me einer Gauß‘schen Konzentrationsverteilung) wird in Abb. 4.29(b) dargestellt.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4.12 aufgefu¨hrt. Da die genauen pI-Werte der
Substanzen nicht bekannt sind, ist nur der erwartete pH-Gradient aufgetragen (sie-
he Abb. 4.30). Dieser ergibt sich aus der Ausdehnung des Trennmediums im Chip
(L = 7, 0 mm). Die den Peakpositionen mit Hilfe des erwarteten pH-Gradienten zu-
geordneten pI-Werte in Abb. 4.30 sind durch eine schwarze unterbrochenen Linie
angedeutet. Diese so gewonnenen Werte liegen im Bereich der spezifizierten pI-Werte
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(a) Elektropherogramm von GFP und Strep-
Tactin R©/GFP
(b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.29.: Messung der IEF von GFP und Strep-Tactin R©/GFP. Normierte Fluo-
reszenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks
der IEF-Marker (b).
Abbildung 4.30.: Peak-Positionen von GFP und Strep-Tactin R©/GFP in Abha¨ngigkeit
des pI.
(siehe Tab. 4.11). Strep-Tactin R© hat einen pI im neutralen pH-Bereich (siehe Ka-
pitel ”Verwendete Proteine, Nukleinsa¨uren und Immunglobuline“auf S. 72) und derpI von GFP liegt bei pH 4,6-5,1. Anhand des erwarteten pH-Gradienten erha¨lt man
fu¨r das Strep-Tactin R©/GFP-System einen im Vergleich zum Strep-Tactin R© etwas
in den sauren pH-Bereich verschobenen pI von 6,15, was sich durch die Ankopplung
von GFP erkla¨ren la¨sst. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Ampholytlo¨sung
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gleichma¨ßig im Chip ausgedehnt und sich ein linearer pH-Gradient ausgebildet hat.
Substanz (pI) pI x [mm] ω [mm] σ [mm]
erwartet erwartet
GFP (4,6-5,1) 5,15 3, 24 0,21 0, 10
Strep-Tactin R©/GFP (nicht bekannt) 6,15 4, 21 0,21 0, 10
Tabelle 4.12.: Ergebnisse fu¨r Peak-Positionen x, Peakbreiten ω und Standardabweichun-
gen σ der Peaks fu¨r die IEF von GFP und Strep-Tactin R©/GFP.
4.5. Durchfu¨hrung eines Immunoassays im µFFE-Chip
4.5.1. Isoelektrische Fokussierung von Immunglobulinen
Fu¨r die Untersuchung der IEF des Systems IgG/Anti-IgG und Anti-IgG wurden
die gleichen Medien verwendet wie zuvor bei der IEF von Proteinen und ssDNA
sowie bei der IEF von Strep-Tactin R©/GFP. Das Trennmedium bestand aus einer
0, 4 %igen Ampholytlo¨sung (pH 6-9) mit 0, 1 % Tween 20 und 0, 2 % HPMC.
Nachdem sich ein kontinuierliches Flussprofil eingestellt hatte (1, 8 mm s−1 fu¨r den
Trennraum und 0, 6 mm s−1 fu¨r jeden Elektrodenkanal), wurde eine Spannung von
60 V (U = 6, 7 V mm−1 bei einer Stromsta¨rke von 0, 79 mA) eingestellt. Das Gemisch
(IgG, 1 · 10−8 mol L−1; Anti-IgG, 4 · 10−8 mol L−1), bei dem markiertes Anti-IgG im
U¨berschuss vorlag, trennte sich innerhalb von Sekunden in zwei Stra¨nge auf (sie-
he Abb. 4.31), wie zuvor in Kapitel ”Verwendete Proteine, Nukleinsa¨uren und Im-munglobuline“, Abb. 3.20 skizziert. Allerdings verlaufen die Stra¨nge nicht vollsta¨ndig
parallel und die rechte Bande weist eine zum Ausfluss hin breiter werdende Flanke
nach rechts auf.
Das Elektropherogramm von Anti-IgG und IgG/Anti-IgG ist in Abb. 4.32(a)
zu sehen und die gleiche Auftragung mit entsprechender Kurvenanpassung (un-
ter Annahme einer Gauß‘schen Konzentrationsverteilung) in Abb. 4.32(b). Die An-
passung von Peak 2 erwies sich als schwierig, wie man der Abbildung entnehmen
kann. Der Abstand der Peaks betra¨gt ∆x = 0, 42 mm, was einer pI-Differenz von
∆(pI) = 0, 18 entspricht, und befindet sich direkt an der Auflo¨sungsgrenze des Chips
(∆(pI)min = 0, 16). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.13 aufgefu¨hrt. Der erwartete
pH-Gradient (siehe Abb. 4.33) ergibt sich aus der Ausdehnung des Trennmediums im
Chip (L = 6, 9 mm). Die den Peakpositionen mit Hilfe des erwarteten pH-Gradienten
zugeordneten pI-Werte in Abb. 4.33 sind durch eine schwarze unterbrochene Linie
angedeutet. Laut Spezifikation liegt der pI von IgG im pH-Bereich 6,1-8,5. Die ex-
perimentell gewonnenen Werte liegen im angegebenen Bereich (siehe Tab. 4.12).
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Abbildung 4.31.: IEF von IgG/Anti-IgG und Anti-IgG. Der fu¨r die Auswertung
beru¨cksichtigte Bereich ist rot markiert.
(a) Elektropherogramm von IgG/Anti-IgG
und Anti-IgG
(b) Anpassung (rote Kurve) der Fluoreszenz-
peaks (schwarze Kurve)
Abbildung 4.32.: Messung der IEF von IgG/Anti-IgG und Anti-IgG. Normierte Fluo-
reszenzen der IEF-Marker (a) und Anpassung der Fluoreszenzpeaks
der IEF-Marker (b).
pI x [mm] Peakbreite ω [mm] σ [mm]
erwartet erwartet
Peak 1 7,15 3, 75 0,11 0, 06
Peak 2 7,33 4, 17 0,26 0, 13
Tabelle 4.13.: Ergebnisse fu¨r Peak-Positionen x, Peakbreiten ω und Standardabweichun-
gen σ der Peaks fu¨r die IEF von IgG/Anti IgG und Anti-IgG.
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Abbildung 4.33.: Peak-Positionen von IgG/Anti-IgG und Anti-IgG in Abha¨ngigkeit vom
pI.
Die Bindung von IgG und Anti-IgG kann somit besta¨tigt und neben dem im
U¨berschuss vorhandenen Anti-IgG nachgewiesen werden. Damit zeigt sich, dass sich
der Komplex IgG/Anti-IgG und Anti-IgG mit der Methode der FFIEF auftrennen
la¨sst. Dieses Verfahren kann auf Antigen-Antiko¨rper-Systeme u¨bertragen werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass es prinzipiell mo¨glich ist, einen Immunoassay im
µFFE-Chip mit Konzentrationen bis zu 10−12 mol/l, also im gleichen Konzentrations-
Bereich wie beim ELISA, durchzufu¨hren. Die beim ELISA verwendete Probenmenge
betra¨gt 100 µl pro Well. Im gleichen Bereich liegt auch das Volumen fu¨r die IEF im
µFFE-Chip.
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In dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Herstellung eines µFFE-Chips und
dessen Funktionsweise anhand von FFIEF-Messungen unterschiedlicher biologischer
Systeme vorgestellt.
Die Herstellung des vorgestellten Chips, der ein Fu¨llvolumen von 9, 5µl im Trenn-
raum umfasst, ist einfach zu realisieren und in weniger als einer Stunde umzusetzen.
Strukturgebend sind dabei zwei Transferklebeba¨nder, die zwischen zwei PMMA-
Platten fixiert werden. Als Abtrennung zwischen Trenn- und Elektrodenraum die-
nen Trennstege, die einen Eintritt von Gasblasen in den Trennraum verhindern,
jedoch gleichzeitig einen Ionenaustausch ermo¨glichen ko¨nnen. So wird der Einsatz
von Membranen, die oft schwer in den Chip zu integrieren und instabil sind, unno¨tig.
Kostspielige Reinraumverfahren sowie A¨tz- und Waschprozesse werden im Herstel-
lungsprozess umgangen. Der µFFE-Chip kann als ”Einwegartikel“ genutzt werden.Die Bearbeitung der PMMA-Platten und der Transferklebeba¨nder ist unkompli-
ziert und ermo¨glicht eine Maßstabsvergro¨ßerung der Produktion von µFFE-Chips.
Die verwendeten Materialien des Chips zeigen u¨ber einen Zeitraum von 20 Be-
triebsstunden gute chemische und mechanische Besta¨ndigkeit. Sie sind fu¨r schwache
Sa¨uren und Basen und alle wa¨ssrigen Lo¨sungen, die im Allgemeinen fu¨r die FFIEF
genutzt werden, geeignet und die Dichtigkeit bleibt gewa¨hrleistet. Durch die milden
pH-Bedingungen, unter denen die Auftrennungen stattfinden, wird die Integrita¨t der
Proteine, Oligonukleotide und Immunglobuline nicht signifikant beeinflusst.
Eine Herausforderung ist die Integration der Platinelektroden in den Chip, die
mit dem sogenannten Ink-jet-Verfahren u¨berwunden werden ko¨nnte, bei dem die
Elektroden in den Chip gedruckt werden [99].
Die Funktionalita¨t des Chips wurde anhand von IEF-Markern u¨berpru¨ft und konn-
te besta¨tigt werden. Als reales System wurde die IEF von markiertem BSA, Avidin
und ssDNA gezeigt. Die Auftrennung erfolgte innerhalb von wenigen Sekunden. Als
weiteres biologisches System wurde Strep-Tactin R©/GFP isoelektrisch fokussiert.
Fu¨r zuku¨nftige Arbeiten ist die markierungsfreie Analyse mittels Oberfla¨chenplas-
monen-Resonanz (engl. Surface Plasmon Resonance, SPR) [1], Ramanspektroskopie
oder oberfla¨chenversta¨rkter Raman-Streuung (engl. surface-enhanced raman scatte-
ring, SERS) [41] im µFFE-Chip eine Erweiterungsmo¨glichkeit.
Im Moment ist die experimentelle Bestimmung unbekannter isoelektrischer Punk-
te von Substanzen mit dem hier vorgestellten Chip nur eingeschra¨nkt mo¨glich, da
sowohl die IEF der pI-Marker als auch die IEF der untersuchten Proteine, ssD-
NA und Immunglobuline nur bei bestimmten aufeinander abgestimmten Einstellun-
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gen von Flussgeschwindigkeiten und Spannung mo¨glich sind. Eine Optimierung des
µFFE-Chips hinsichtlich der Bestimmung der isoelektrischen Punkte unbekannter
biologische Systeme wa¨hrend der IEF ist deshalb ein weiterer wichtiger Entwick-
lungsschritt fu¨r die Zukunft. Diesbezu¨glich zeigen auch µFFE-Chips mit integrierter
Fluoreszenz-Sensor-Schicht fu¨r die Echtzeit-pH-Messung bei der IEF schon vielver-
sprechende Ergebnisse [101].
Im Rahmen dieser Arbeit konnte die erfolgreiche Durchfu¨hrung eines Fluoreszenz-
Immunoassay im µFFE-Chip gezeigt werden. Ein System aus IgG und markiertem
Anti-IgG ließ sich mit der Methode der FFIEF auftrennen. Dieses Verfahren kann
auf Antigen-Antiko¨rper-Systeme u¨bertragen werden. Aus der Messung des LOD er-
gab sich die Mo¨glichkeit einer Konzentrationsreduzierung bis zu 10−12 mol/l. Fu¨r
zuku¨nftige Arbeiten kann eine Konzentrationsreduzierung der Analyte angestrebt
werden. Im Vergleich zu anderen Fluoreszenz-Festphasen-Immunoassays, die sich
auf Glas im Bereich einer IgG-Konzentration von 10−9 mol/l und 10−15 mol/l mit
SERS oder bei der Immuno-PCR im Bereich von 10−18 mol/l befinden, ist noch
Spielraum vorhanden.
Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Immunoassay im µFFE-Chip ist ein quali-
tativer Nachweis mo¨glich. Um bei einer unbekannten Antigen-Konzentration einen
quantitativen Nachweis anhand der detektierten Fluoreszenzintensita¨t treffen zu
ko¨nnen, mu¨sste, wie beim ELISA, eine Optimierung und Validierung vorgenommen
werden. Dazu wa¨re die Entwicklung entsprechender Kalibrierungskurven und die ge-
naue Abstimmung aller verwendeten Komponenten aufeinander notwendig. Bei der
U¨bertragung eines Immuno-PCR auf den µFFE-Chip wa¨re der Weg geebnet, um
ho¨chstmo¨gliche Sensitivita¨ten zu erlangen. Zusa¨tzliche Bestrebungen, Proteine und
andere Analyte so verla¨sslich und mit einer so hohen Sensitivita¨t wie Nukleinsa¨uren
bei der PCR detektieren zu ko¨nnen, wu¨rden auf dem Gebiet der molekularen und




• Polyvinylalkohol (≥ 99 %, hydrolysiert; Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnell-
dorf, Deutschland)
• Tris-Puffer (≥ 98 %, pH 8,5; Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnelldorf, Deutsch-
land)
• Rinderalbumin (BSA, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnelldorf, Deutsch-
land)
• Avidin (Life Technologies GmbH, Darmstadt, Deutschland)
• DNA-Einzelstrang 5’-GAGGTCGTATAGGGG-3’ (IBA GmbH, Go¨ttingen, Deutsch-
land)
• Strep-tag R©-Strep Tactin R©(IBA GmbH, Go¨ttingen, Deutschland)
• GFP-green fluorescent protein (IBA GmbH, Go¨ttingen, Deutschland)
• Anti-IgG (Alexa Fluor R©488 goat anti-rabbit IgG (H+L) Antibody; Life Tech-
nologies GmbH, Darmstadt, Deutschland)
• IgG (purified rabbit IgG; Life Technologies GmbH, Darmstadt, Deutschland)
• Phosphorsa¨urelo¨sung (≥ 98 %,H3PO4, pH 2; Sigma-Aldrich Chemie GmbH,
Schnelldorf, Deutschland)
• Natriumhydroxidlo¨sung (≥ 99 %,NaOH, pH 13; Carl Roth, Karlsruhe, Deutsch-
land)
• Tween 20 (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnelldorf, Deutschland)
• HPMC (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Schnelldorf, Deutschland)
• Ampholytlo¨sung (Servalyt, pH 3-10 bzw. pH 6-9, 40 % w/v (weight to volume)
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